
DE  Gebrauchsanweisung
Allgemeine Beschreibung des Produkts
Das Kompressionssystem PütterPro 2* umfasst zwei Vliesbinden. Eine der Binden besteht aus Polypropylen und Elastan und ist braun, die andere 
besteht aus Polyester und Elastan und ist weiß. Die braune Binde ist beidseitig und die weiße Binde einseitig kohäsiv. Die wirkstofffreien und 
unsterilen Produkte sind als Set verfügbar. Beide Binden sind 10 cm breit. Der Indikator ist eine Anwendungshilfe für eine therapeutisch wirksame 
Kompression.
Zweckbestimmung
Das 2-Komponenten-Kompressionssystem ist ein für den Einmalgebrauch vorgesehenes unsteriles Medizinprodukt, das für die Anwendung durch 
medizinische Fachkräfte im klinischen und häuslichen Umfeld bestimmt ist. PütterPro 2 kann für die langfristige Kompressionstherapie 
(Entstauungsphase) folgender Beschwerden verwendet werden (Knöchel-Arm-Druckindex (ABPI) 0,9-1,3):
•  Varikose
•  chronisch-venöse Insuffizienz (CVI) mit oder ohne Ulcus cruris venosum (UCV)
•  Thrombose/Thrombophlebitis
•  chronische Ödeme anderen Ursprungs
•  Lymphödeme
PütterPro 2 kann auf intakter Haut bei Menschen (ab einem Alter von 6 Monaten) verwendet werden. Es kann in Kombination mit Primär- und 
Sekundärverbänden angewendet werden.
Zusammensetzung
Polsterbinde: 92 % Polyester + 8 % Elastan, einseitig kohäsiv beschichtet.
Kompressionsbinde: 85 % Polypropylen + 15 % Elastan, beidseitig kohäsiv beschichtet.
Indikationen
PütterPro 2 kann für die langfristige Kompressionstherapie (Entstauungsphase) folgender Beschwerden verwendet werden (Knöchel-Arm-
Druckindex (ABPI) 0,9-1,3):
•  varikose Venen (z. B. Varikose in der Schwangerschaft, unterstützend bei der invasiven Varikosetherapie)
•  chronisch venöse Insuffizienz (CVI) mit oder ohne Ulcus cruris venosum (UCV) (z. B. CVI gemäß CEAP-Klassifikation C3–C6, Primär- und 

Sekundärprävention des Ulcus cruris venosum, venöse Insuffizienz und Angiodysplasie)
•  Thrombose/Thrombophlebitis (z. B. Thrombophlebitis sowie Behandlung nach abgeheilter Thrombophlebitis, tiefe Bein- und 

Armvenenthrombose, Behandlung nach tiefer Venenthrombose, postthrombotisches Syndrom, Thromboseprophylaxe)
•  chronische Ödeme anderer Ursache (z. B. Ödem in der Schwangerschaft, posttraumatisches Ödem, endokrines Ödem, Lipödem, Stase durch 

Bewegungsmangel (arthrogenes Stauungssyndrom, Parese), medikamentös induziertes Ödem [z. B. durch Calciumantagonisten, 
Isosorbiddinitrat, Lithium-Salbe, Sexualhormone etc.])

•   Lymphödeme
Vorgesehene Anwender
PütterPro 2 ist für die Anwendung durch entsprechend geschulte medizinische Fachkräfte bestimmt.
Kontraindikationen
PütterPro 2 darf nicht angewendet werden bei:
•  fortgeschrittener peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK)
•  dekompensierter Herzinsuffizienz (NYHA III+IV)
•  Phlegmasia coerulea dolens
•  Knöchel-Arm-Druckindex (ABPI) > 1,3 und < 0,9
•  septischer Phlebitis
•  Beinulzera gemischter Ätiologie (arterio-venös)
•  floridem Erysipel
Vorsichtsmaßnahmen
Spezielle Vorsichtsmaßnahmen sind nötig bei:
•  ausgeprägten Sensibilitätsstörungen in den Extremitäten (z. B. bei fortgeschrittener peripherer diabetischer Polyneuropathie)
•  ausgeprägten nässenden Dermatosen
•  Inkompatibilität mit Kompressionsbindenmaterial
•  primärer chronischer Polyarthritis
Die Anlegetechnik, z. B. hinsichtlich Dehnung, Polsterung usw., muss unter Umständen den anatomischen und pathophysiologischen 
Gegebenheiten des Patienten angepasst werden, insbesondere bei empfindlicher oder älterer Haut. Wunden müssen adäquat abgedeckt werden.
Wenn der Fußpuls nicht tastbar ist, muss vor Therapiebeginn eine Doppleruntersuchung zur Ermittlung des ABPI durchgeführt werden. Für den 
ABPI muss das richtige Messverfahren berücksichtigt werden. Während der Anwendung des 2-Komponenten-Kompressionssystems muss der ABPI 
regelmäßig kontrolliert werden. Die Therapie ist entsprechend anzupassen.
Falls das Anlegen unter fast vollem Zug ein unelastisches System schafft, müssen hohe Knöchelpulse engmaschig von einem Arzt kontrolliert 
werden.
Die Produkte sollten nicht bei Kleinkindern unter 6 Monaten verwendet werden.
Beim Anlegen des 2-Komponenten-Kompressionssystems bei Kindern (ab 6 Monaten) sollte der Druck entsprechend verringert werden.
Sobald während der Therapie schwere Schmerzen, Taubheit, Kribbeln oder sichtbare Verfärbungen der Zehen auftreten, muss umgehend eine 
medizinische Fachkraft hinzugezogen und das 2-Komponenten-Kompressionssystem abgenommen werden.
Anwendung
Bitte verwenden Sie dieses System als Set und in der richtigen Reihenfolge. Achten Sie während des Anlegens der beiden Binden darauf, dass sich 
der Fuß des Patienten in einem 90°-Winkel zum Unterschenkel befindet (Neutral-Null-Stellung) ➊. Untersuchen Sie vor dem Anlegen das Bein, um 
Knochenvorsprünge und potenzielle Druckstellen zu identifizieren, und polstern Sie diese mit der Kurzzug-Polsterbinde. Beginnen Sie mit dem 
Anlegen der weißen Kurzzug-Polsterbinde ➊ proximal des Zehengrundgelenks mit der nicht kohäsiven Seite auf der Haut. Nach zwei fixierenden 
Touren mit adäquatem Druck (in Abhängigkeit von der individuellen Fußposition (Pronation oder Supination)) sollte die Binde medial oder lateral 
platziert werden. Führen Sie die Binde über den Fußrücken und schließen Sie die Ferse in Achtertouren mit ein.
Umwickeln Sie den Fuß mit adäquatem Druck, wobei Sie die anatomische/nichtzylindrische Form (nach dem Laplace'schen Gesetz) berücksichtigen, 
die z. B. eine Druckzunahme seitlich (kleiner Radius) und eine Druckabnahme am Vorfuß (großer Radius) erzeugt ➊➋. Wickeln Sie die Polsterbinde 
am Unterschenkel unter vollem Zug mit einer Überlappung von 50 % spiralförmig um das Bein ➌. Die Dehnung muss unter Umständen den 
anatomischen und pathophysiologischen Gegebenheiten des Patienten angepasst werden. Reißen Sie überschüssiges Bindenmaterial unter der 
Tuberositas tibiae und etwa 2 cm unterhalb des Fibulaköpfchens ab ➍. Eine zusätzliche Fixierung ist nicht notwendig; bei Bedarf können 
Pflasterstreifen verwendet werden.
Beginnen Sie mit dem Anlegen der braunen kohäsiven Kompressionsbinde ➎, ebenso wie bei der weißen Kurzzug-Polsterbinde, proximal des 
Zehengrundgelenks, so dass hier die weiße Kurzzug-Polsterbinde noch zu sehen ist. Nach zwei fixierenden Touren führen Sie die Binde über den 
Fußrücken und schließen die Ferse in Achtertouren mit ein.
Umwickeln Sie den Fuß mit adäquatem Druck, wobei Sie die anatomische/nichtzylindrische Form (nach dem Laplace'schen Gesetz) berücksichtigen, 
die z. B. eine Druckzunahme seitlich (kleiner Radius) und eine Druckabnahme am Vorfuß (großer Radius) erzeugt. Ignorieren Sie den aufgedruckten 
Indikator ➎. Wickeln Sie die braune kohäsive Kompressionsbinde mit einer Überlappung von 50 % spiralförmig um den Unterschenkel ➏. Dehnen 
Sie die Binde für einen optimalen Druck so weit, bis der aufgedruckte Indikator ein regelmäßiges Hexagon bildet, dessen Seiten alle gleich lang 
sind. Achten Sie darauf, dass die Binde nicht überdehnt wird. Ziehen Sie die Binde vor jeder halben Tour nach vorn und legen Sie sie mit minimalem 
Zug über die Mittellinie des darunter befindlichen aufgedruckten Hexagons. Ordnen Sie nach jeder Tour den grünen Druck-Indikator so auf den 
aufgedruckten Hexagonen an, dass beide übereinstimmen ➒. Die Überlappung muss 50 % betragen. Verwenden Sie zur besseren Orientierung die 
Mittellinie des Hexagons ➓. Prüfen Sie die Dehnung mit dem grünen Druck-Indikator, um auch die ordnungsgemäße Dehnung der zweiten Lage zu 
kontrollieren. Wenn der Indikator korrekt gedehnt ist, sehen Sie den aufgedruckten Indikator am Rand der Vorlage. Die Dehnung muss 
zBindenmaterial unter der Tuberositas tibiae und etwa 2 cm unterhalb des Fibulaköpfchens ab, so dass die weiße Kurzzug-Polsterbinde noch zu 
sehen ist. Drücken Sie für eine optimale Kohäsion die Kompressionsbinde am ganzen Unterschenkel mit beiden Händen vorsichtig und gleichmäßig 
fest ➐➑. Eine zusätzliche Fixierung ist nicht notwendig; bei Bedarf können Pflasterstreifen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
PütterPro 2 ist für die Anwendung durch entsprechend geschulte medizinische Fachkräfte indiziert. Vor dem Anlegen von PütterPro 2 muss die Wunde 
gereinigt und mit einer geeigneten Wundauflage abgedeckt werden. Falls nötig kann übriges Polsterbindenmaterial zum Ab- und Aufpolstern von 
Knochenvorsprüngen und Gewebsvertiefungen (z.  B. Schienbein, Bisgaard'sche Kulisse) verwendet werden. Verwenden Sie zur zusätzlichen 
Fixierung ausschließlich Pflasterstreifen. Nach Anlage muss der Kompressionsverband kontrolliert werden (z. B. Zehendurchblutung, Schmerzangaben 
des Patienten), um sicherzustellen, dass der Anlegedruck des Verbands nicht zu hoch ist. PütterPro 2 ist zum Einmalgebrauch bestimmt. Beide 
Binden sind von Hand reißbar. Beide Binden wurden ohne Naturkautschuklatex hergestellt. Die Binden können entweder durch Abwickeln oder 
vorsichtiges Aufschneiden mit einer Verbandschere abgenommen werden. Die Binden können Tag und Nacht bis zu 7 Tage lang getragen werden.  
Die jeweilige Tragedauer ist individuell an der Wund-, Haut- bzw. Ödemsituation des Patienten auszurichten. Die Anlegetechnik muss befolgt 
werden, um den therapeutisch empfohlenen Kompressionsdruck zu erreichen. Wenn sich die Binden lösen oder verrutschen, müssen sie entfernt 
und in Rücksprache mit einer medizinischen Fachkraft ein neues System angelegt werden.
Beim Anlegen von PütterPro 2 ist darauf zu achten, dass die Spannung gleichmäßig ist und der Hexagon-Indikator die Form eines regelmäßigen 
Hexagons erreicht ➒. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Binden gerade aufliegen, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu erreichen und 
Einschnürungen zu vermeiden. Während der Therapie mit PütterPro 2 soll der Patient dazu angeregt werden, sich zu bewegen. Ein wichtiges Element  
der Kompressionstherapie ist die aktive Muskelpumpe, die dem Arbeitsdruck des Kompressionsverbands entgegenwirkt.
Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten,  
um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.
Meldung von Vorkommnissen
Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte); 
wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller 
und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.
Produktentsorgung
Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten Wegwerfkomponenten des Medizinprodukts 
gemäß den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie den Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.
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EN  Instructions for use
General description of the device
The PütterPro 2* compression system is a combination of two non-woven bandages. One of the bandages is made of polypropylene and elastane  
and is brown in colour, the other one is made of polyester and elastane and is white in colour. The brown one has a cohesive layer on both sides,  
the white one has a cohesive layer on one side. The non-active and non-sterile devices are available as a set. Both bandages are 10 cm in width.  
The indicator is an application guide for therapeutically effective compression.
Intended purpose
The 2-component compression system is a single-use, non-sterile medical device used by healthcare professionals in clinical and home 
environment. PütterPro 2 can be used for long-term compression therapy (ABPI 0.9 - 1.3) (decongestion phase) for the treatment of:
• varicose veins
• chronic venous insufficiency (CVI) with or without venous leg ulcers (VLU)
• thrombosis/thrombophlebitis
• chronic oedemata of other origin
• lymph oedemata
PütterPro 2 can be used on intact skin of humans (above 6 months of age). It can be used in combination with primary and secondary dressings.

Composition
Padding bandage: 92 % polyester + 8 % elastane, with a cohesive coating on one side.
Compression bandage: 85 % polypropylene + 15 % elastane, with a cohesive coating on both sides.
Indications
PütterPro 2 can be used for long-term compression therapy (ABPI 0.9 - 1.3) (decongestion phase) for the treatment of:
• varicose veins (e.g. varicose in pregnancy, supportive in the invasive treatment of varicosis)
• chronic venous insufficiency (CVI) with or without venous leg ulcers (VLU) (e.g. CVI according to CEAP classification C3 - C6, primary and 

secondary prevention of leg ulcer venosum, venous insufficiency and angiodysplasia)
• thrombosis/thrombophlebitis (e.g. thrombophlebitis as well as condition after healed thrombophlebitis, deep leg and arm vein thrombosis, 

condition after deep vein thrombosis, post-thrombotic syndrome, thromboprophylaxis)
• chronic oedemata of other origin (e.g. oedema in pregnancy, post-traumatic oedema, hormonal oedema, lipoedema, stasis conditions due to 

immobility (arthrogenic congestion syndrome, paresis), medically induced oedema [e.g. calcium antagonists, isosorbide dinitrate, lithium 
ointment, sex hormones])

• lymph oedemata
Intended users
PütterPro 2 is designed to be used by healthcare professionals who have received appropriate training.
Contraindications
PütterPro 2 must not be used in case of:
• advanced peripheral arterial occlusive disease (PAOD)
• decompensated heart failure (NYHA III + IV)
• phlegmasia coerulea dolens
• ankle-brachial pressure index (ABPI) > 1.3 and < 0.9
• septic phlebitis
• mixed aetiology (arterial-venous) leg ulcers
• florid erysipelas
Precautions
Special precautionary measures are required in the event of:
• pronounced sensibility disorders of the extremities (e.g. in the case of advanced diabetic peripheral polyneuropathy)
• pronounced weeping dermatoses
• incompatibility with material of compression bandages
• primary chronic polyarthritis
The application technique, e.g. with regards to stretch and/or padding, may have to be adapted to the patient’s anatomical and pathophysiological 
characteristics, especially in case of fragile or aged skin. Wounds have to be covered adequately.
If the foot pulse is not palpable, a Doppler ultrasound should be carried out to determine the ABPI prior to starting therapy. The right measurement 
method must be considered for the ABPI. During the use of the 2-component compression system, the ABPI must be controlled regularly. The therapy 
must be adapted accordingly.
If close to full stretch application creates an inelastic system, high ankle pressures should be closely monitored by a physician.
The devices should not be used on infants below the age of 6 months.
When applying the 2-component compression system on children (above 6 months of age) the pressure should be reduced appropriately.
If at any time during the therapy, the patient develops severe pain, numbness, tingling or noticeable discolouration of the toes, a healthcare 
professional must be contacted immediately, and the 2-component compression system must be removed.
Application
Please use this system as a set and in the correct order. When applying the two bandages, make sure that the patient’s foot is at an angle of 90° 
relative to the lower leg (neutral 0 position) ➊. Examine the leg before application to identify bony prominences and potential pressure points and 
pad them with the short-stretch padding bandage. Start applying the white short-stretch padding bandage ➊ with the non-cohesive side against 
the skin proximal to the base of the toes. After two turns of fixation with adequate pressure (depending on the individual foot position, pronation  
or supination), the placement of the bandage should be chosen medially or laterally. Wrap the bandage across the back of the foot and enclose the 
heel in figures of 8. Wrap the foot by pressing adequately while considering anatomical/non-cylinder shape (according to Laplace’s law) which, for 
instance, creates a pressure increase laterally (small radius) and a pressure decrease on the forefoot (large radius) ➊➋. On the lower leg, wrap the 
white short-stretch padding bandage around the leg using a spiral technique with an overlap of 50 %, keeping the bandage at full stretch ➌. The 
stretch may have to be adapted to the patient’s anatomical and pathophysiological characteristics. Tear off any excess bandage material beneath 
the tuberositas tibiae and about 2 cm below the fibular head ➍. Additional fixation is not necessary; tape can be used if required.
As with the white short-stretch padding bandage, start applying the brown cohesive compression bandage ➎ proximal to the base of the toes, so 
that the white short-stretch padding can still be seen here. After two turns of fixation, wrap the bandage across the back of the foot and enclose the 
heel in figures of 8. Wrap the foot by pressing adequately while considering anatomical/non-cylinder shape (according to Laplace’s law) which, for 
instance, creates a pressure increase laterally (small radius) and a pressure decrease on the forefoot (large radius). Ignore the printed indicator for 
now ➎. Wrap the brown cohesive compression bandage using a spiral technique around the lower leg with an overlap of 50 % ➏. To achieve the 
optimal pressure, stretch the bandage until the printed indicator on it has reached the length of a regular hexagon with all sides being the same 
length. Make sure that the bandage is not overstretched. Pull the bandage forwards before every half-turn and place the bandage with minimal 
pull over the mid-line of the printed hexagon below. After each turn, place the green pressure indicator on the printed hexagons so that both can 
match ➒. The overlap must be 50 %. For better orientation, use the centre line of the hexagon ➓. Check the elongation with the green pressure 
indicator to also check the correct stretch of the second layer. If the indicator is correctly stretched, you will see the printed indicator at the edge of the 
template. The stretch may have to be adjusted to the patient’s anatomical and pathophysiological characteristics. Tear off any excess bandage 
material beneath the tuberositas tibiae and about 2 cm below the fibular head, so that the white short-stretch padding is still visible. For optimal 
cohesion, press the compression bandage gently and evenly with both hands over the entire lower leg ➐➑. Additional fixation is not necessary; 
tape can be used if required.
Further remarks
PütterPro 2 is indicated for use by medical professionals who have received appropriate training. Before applying PütterPro 2, clean the wound and 
cover it with a suitable wound dressing. If required, the excess padding bandage material may be used for additional padding of bony prominences 
and tissue recesses (e.g. shinbone, Bisgaard‘s backdrop). If additional fixation is required, use tape. After application, the compression bandage 
must be checked (e.g. circulation in the patient‘s toes, pain reported by the patient) in order to be certain that the pressure of the bandage is not 
too high. PütterPro 2 is intended for single use only. Both bandages can be torn by hand. Both bandages are made without natural rubber latex.  
The applied bandages can be removed either by unwrapping, or by carefully cutting them with bandage scissors. The bandages can be worn day 
and night for up to 7 days. The specific application period must be determined individually based on the particular patient’s wound/skin/oedema 
situation. The application technique must be followed in order to achieve the therapeutically recommended compression pressure. If the bandages 
become undone or slip, the bandages should be removed and a new system applied in consultation with your medical staff.
When applying PütterPro 2, make sure that the tension is even as the hexagon indicator reaches the shape of a regular hexagon ➒ and the bandages 
are straight in order to achieve uniform pressure distribution and avoid constrictions. During the therapy with PütterPro 2, the patient should be 
encouraged to move. An important element of compression therapy is the active muscle pump, which acts as counterpart to the working pressure 
of the compression bandage.
Reusing a single-use medical device is dangerous. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their 
performance. Information available on request.
Incident reporting
For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime (Regulation (EU)  on Medical 
Devices); if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its 
authorized representative and to your national authority.
Product disposal
In order to minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, disposable components of the medical device should  
follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards.
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FR  Instructions d'utilisation
Description générale du dispositif
Le système de compression PütterPro 2* est une combinaison de deux bandes non tissées. L'une des bandes est composée de polypropylène et 
élasthanne de couleur brune, l'autre de polyester et élasthanne de couleur blanche. La bande brune possède une couche cohésive sur les deux faces,  
la bande blanche possède une couche cohésive sur une face. Les dispositifs non actifs et non stériles sont disponibles en kit. Les deux bandes ont 
une largeur de 10 cm. L'indicateur sert de guide d'application pour une compression thérapeutiquement efficace.
Utilisation prévue
Le système de compression bi-bandes est un dispositif médical non stérile à usage unique destiné à être utilisé par les professionnels de santé en 
milieu hospitalier et à domicile. Le système PütterPro 2 peut être utilisé pour une thérapie de compression à long terme (IPS 0,9-1,3) (phase de 
décongestion) dans le cadre du traitement de :
•  varices
•  insuffisance veineuse chronique (IVC) avec ou sans ulcère crural veineux
•  thromboses / thrombophlébites
•  œdèmes chroniques d’autre origine
•  œdème lymphatique
PütterPro 2 peut être utilisé sur la peau saine humaine (âgés de plus de 6 mois). Il peut être utilisé en combinaison avec des pansements primaires 
et secondaires.
Composition
Bande de rembourrage : 92 % de polyester + 8 % d'élasthanne, revêtement cohésif sur une face.
Bande de compression : 85 % de polypropylène + 15 % d'élasthanne, revêtement cohésif sur les deux faces.
Indications
Le système PütterPro 2 peut être utilisé pour une thérapie de compression à long terme (IPS 0,9-1,3) (phase de décongestion) dans le cadre du 
traitement de :
•  varices (par ex. varices liées à la grossesse, à titre adjuvant dans le traitement invasif de varices)
•  insuffisance veineuse chronique (IVC) avec ou sans ulcère veineux de jambe (par ex. une IVC selon la classification CEAP C3–C6, prévention 

primaire et secondaire de l’ulcère veineux de jambe, de l’insuffisance veineuse et de l’angiodysplasie)
•  thromboses / thrombophlébites (par ex. thrombophlébite ainsi que l'état après une thrombophlébite guérie, thrombose veineuse profonde  

du bras et de la jambe, état après thrombose veineuse profonde, syndrome post-thrombotique, thromboprophylaxie)
•  œdèmes chroniques d’autre origine (par ex. œdème liée à une grossesse, œdème post-traumatique, œdème hormonal, lipœdème, état de stase 

consécutif à une immobilité [syndrome de congestion arthrogénique, parésie], œdème d’origine médicamenteuse [par ex. antagonistes du 
calcium, dinitrate d’isosorbide, pommade au lithium, hormones sexuelles])

•  œdème lymphatique
Utilisation prévue
PütterPro 2 est conçu pour être utilisé par des professionnels de santé ayant reçu une formation appropriée.
Contre-indications
PütterPro 2 ne doit pas être utilisé en cas de :
•  artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) à un stade avancé
•  insuffisance cardiaque décompensée (NYHA III + IV)
•  phlegmasia coerulea dolens

•  indice de pression systolique (IPS) > 1,3 et < 0,9
•  phlébite septique
•  ulcères de jambe d'étiologie mixte (artérielle et veineuse)
•  érysipèle rouge
Précautions
Des mesures de précaution particulières s'imposent en cas de :
•  troubles prononcés de la sensibilité des extrémités (par ex. en cas de polyneuropathie périphérique diabétique avancée)
•  dermatoses suintantes prononcées
•  intolérance au matériau des bandes de compression
•  polyarthrite chronique primaire
La technique d'application, par ex. en ce qui concerne l'extension et/ou le rembourrage peut devoir être adaptée aux caractéristiques anatomiques 
et physiopathologiques du patient, notamment pour les peaux fragiles et matures. Les plaies doivent être suffisamment protégées.
Si le pouls pédieux n'est pas palpable, une échographie Doppler doit être effectuée pour déterminer l'IPS avant de commencer la thérapie.  
La méthode de mesure appropriée doit être prise en compte pour l'IPS. L'IPS doit être régulièrement contrôlé lors de l'utilisation du système  
de compression bi-bandes. La thérapie doit être adaptée en conséquence.
Si un système inélastique résulte d'une application proche de l'étirement complet, les pressions systoliques élevées doivent être surveillées  
de près par un médecin.
Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur des nourrissons âgés de moins de 6 mois.
Lors de l'application du système de compression bi-bandes sur des enfants (âgés de plus de 6 mois), la pression doit être réduite en conséquence.
Si le patient développe une douleur sévère, un engourdissement, un picotement ou une altération visible de la couleur des orteils durant la thérapie, 
 il convient de contacter immédiatement un professionnel de santé et de retirer le système de compression bi-bandes.
Application
Veuillez utiliser ce système en tant que kit et dans le bon ordre. Lors de l'application des deux bandes, s'assurer que le pied du patient est à 90 degrés 
par rapport au bas de la jambe (position neutre 0) ➊. Examiner la jambe avant l’application pour identifier les saillies osseuses et les points de 
pression potentiels et les protéger avec la bande de rembourrage à allongement court. Commencer par poser la bande de rembourrage blanche 
à allongement court ➊ avec la face non cohésive sur la peau à proximité de la base des orteils. Après deux tours de fixation avec la pression 
adéquate (en fonction de la position individuelle du pied ; pronation ou supination), la bande doit être disposée de façon médiale ou latérale. 
Enrouler le bandage sur le dos du pied et faire un huit autour du talon.
Envelopper le pied en exerçant une pression adéquate tout en tenant compte de la forme anatomique/non cylindrique (conformément à la loi de 
Laplace) qui, par exemple, crée une augmentation de la pression latéralement (faible rayon) et une diminution de la pression sur l'avant du pied 
(grand rayon) ➊➋. Sur le bas de la jambe, enrouler la bande de rembourrage blanche à allongement court autour de la jambe en utilisant une 
technique en spirale avec un chevauchement de 50 %, en maintenant un étirement maximal de la bande ➌. L'étirement peut devoir être adapté  
aux caractéristiques anatomiques et physiopathologiques du patient (par exemple en matière d'étirement, de revêtement, etc.). Enlever la quantité 
excédentaire de bande sous la tubérosité tibiale et à environ 2 cm sous la tête du péroné ➍. Aucune fixation supplémentaire n’est nécessaire, un 
sparadrap peut être utilisé au besoin.
Comme pour la bande de rembourrage blanche à allongement court, commencer par appliquer la bande de compression cohésive brune ➎  
à proximité de la base des orteils pour que la bande de rembourrage blanche à allongement court puisse toujours être visible. Après deux tours  
de fixation, faire passer la bande sur le dos du pied et faire un huit autour du talon.
Envelopper le pied en exerçant une pression adéquate tout en tenant compte de la forme anatomique/non cylindrique (conformément à la loi de 
Laplace) qui, par exemple, crée une augmentation de la pression latéralement (faible rayon) et une diminution de la pression sur l'avant du pied 
(grand rayon). Ignorer l'indicateur imprimé pour l'instant ➎. Enrouler la bande de compression cohésive brune en utilisant une technique en spirale 
autour de la jambe avec un chevauchement de 50 %. ➏. Pour obtenir la pression optimale, étirer la bande jusqu'à ce que l'indicateur imprimé sur 
celle-ci ait atteint les dimensions d'un hexagone régulier dont tous les côtés ont la même longueur. S'assurer que la bande n'est pas trop étirée. Tirer 
la bande vers l'avant avant chaque demi-tour et positionner la bande en tirant à un niveau minimal au-dessus de la ligne médiane de l'hexagone 
imprimé en dessous. Après chaque tour, positionner l'indicateur de pression vert sur les hexagones imprimés afin que les deux s'associent ➒.  
Le chevauchement doit être de 50 %. Pour une meilleure orientation, utiliser l'axe central de l'hexagone ➓. Vérifier l'allongement avec l'indicateur 
de pression vert pour également contrôler l'étirement adéquat de la seconde couche. Si l'indicateur est correctement étiré, vous verrez l'indicateur 
imprimé apparaître sur le bord du modèle. L'étirement peut devoir être adapté aux caractéristiques anatomiques et physiopathologiques du patient. 
Enlever la quantité excédentaire de bande sous la tubérosité tibiale et à environ 2 cm sous la tête du péroné afin que la bande de rembourrage 
blanche à allongement court soit toujours visible. Pour une cohésion optimale, appuyer délicatement et uniformément sur la bande de compression 
avec les deux mains sur l'intégralité du bas de la jambe ➐➑. Aucune fixation supplémentaire n’est nécessaire, un sparadrap peut être utilisé au 
besoin.
Autres remarques
PütterPro 2 est indiqué pour une utilisation par des professionnels de santé ayant reçu une formation appropriée. Avant de poser le bandage 
PütterPro 2, la plaie doit être nettoyée et recouverte avec un pansement adéquat. Si nécessaire, il est possible d'utiliser le matériel de rembourrage 
restant pour rembourrer les saillies osseuses et les creux tissulaires (par ex. tibia, coulisses de Bisgaard). Si une fixation supplémentaire est requise, 
utiliser du sparadrap. Après l'application, la bande de compression doit être vérifiée (par ex. circulation dans les orteils du patient, douleur signalée 
par le patient) afin de s'assurer que la pression de la bande n'est pas trop élevée. Le bandage PütterPro 2 est destiné à un usage unique. Les deux 
bandes peuvent être déchirées à la main. Les deux bandes sont exemptes de latex de caoutchouc naturel. Les bandes utilisées peuvent être retirées 
soit en les déroulant, soit en les coupant avec précaution à l'aide de ciseaux à bandages. Les bandes peuvent être gardées jour et nuit pendant un 
maximum de 7 jours. La durée de port est définie au cas par cas et doit être établie en fonction de la plaie, de la peau et de l’œdème du patient.  
La technique d'application doit être suivie afin d'atteindre la pression de compression thérapeutiquement recommandée. Si les bandes se défont  
ou glissent, celles-ci doivent être retirées et un nouveau système doit être appliqué en consultation avec votre personnel médical.
Lors de l'application de PütterPro 2, s'assurer que la tension est régulière lorsque l'indicateur hexagonal atteint la forme d'un hexagone régulier ➒ 
et que les bandes sont étirées afin d'obtenir une répartition uniforme de la pression et éviter les constrictions. Il convient d'inciter le patient à se 
déplacer au cours d'une thérapie avec PütterPro 2. Un élément important de la thérapie de compression est l'activité de la pompe musculaire, qui 
agit en contrepartie de la pression de travail de la bande de compression.
La réutilisation d’un dispositif médical à usage unique est dangereuse. Le traitement des dispositifs en vue de leur réutilisation peut gravement 
nuire à leur intégrité et à leurs performances. Informations sur demande.
Signalement des incidents
Pour un patient / utilisateur / tiers dans l'Union européenne et dans les pays ayant un régime réglementaire identique (Règlement (UE) 2017/745 
sur les dispositifs médicaux) ; si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, un incident grave se produit, veuillez le signaler au 
fabricant et/ou à son mandataire et à votre autorité nationale.
Élimination du produit
Afin de réduire le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables du dispositif médical doivent être 
éliminés conformément aux lois, réglementations et normes locales applicables et aux normes de prévention des infections.
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NL  Gebruiksaanwijzing
Algemene beschrijving van het hulpmiddel
Het compressiesysteem PütterPro 2* is een combinatie van twee non-woven verbanden. Eén van de verbanden is vervaardigd uit polypropyleen en 
elastaan en is bruin van kleur, het andere is vervaardigd uit polyester en elastaan en is wit van kleur. Het bruine verband beschikt over een cohesieve 
laag aan beide zijden, het witte heeft slechts eenzijdig een cohesieve laag. De niet-actieve en niet-steriele hulpmiddelen zijn beschikbaar als een set. 
Beide verbanden zijn 10 cm breed. De indicator is een applicatiegids voor therapeutisch werkzame compressie.
Beoogd gebruik
Het tweecomponenten-compressiesysteem is een niet-steriel medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik en kan door professionele zorgverleners 
worden gebruikt in klinische en thuisomgevingen. PütterPro 2 kan worden gebruikt voor langdurige compressietherapie (EAI 0,9 - 1,3) (decongestiefase) 
voor de behandeling van:
•  spataders
•  chronisch veneuze insufficiëntie (CVI) met of zonder ulcus cruris venosum (UCV)
•  trombose/tromboflebitis
•  chronische oedemen van een andere oorsprong
•  lymfoedemen
PütterPro 2 kan worden gebruikt op onbeschadigde huid van mensen (ouder dan 6 maanden). Het kan worden gebruikt in combinatie met primaire 
en secundaire verbanden.
Samenstelling
Polsterverband: 92% polyester + 8% elastaan, met eenzijdige cohesieve coating.
Compressieverband: 85% polypropyleen + 15% elastaan, beide zijden met cohesieve coating.
Indicaties
PütterPro 2 kan worden gebruikt voor langdurige compressietherapie (EAI 0,9 - 1,3) (decongestiefase) voor de behandeling van:
•  spataderen (bijv. varicosis bij zwangerschap, ondersteunend bij de invasieve behandeling van varicosis)
•  chronisch veneuze insufficiëntie (CVI) met of zonder ulcus cruris venosum (UCV) (bijv. CVI overeenkomstig CEAP-classificatie C3 - C6, primaire en 

secundaire preventie van ulcus cruris venosum (UCV), veneuze insufficiëntie en angiodysplasie)
•  trombose/tromboflebitis (bijv. tromboflebitis en aandoeningen na genezen tromboflebitis, diepveneuze been- en armtrombose, aandoeningen 

na diepveneuze trombose, posttrombotisch syndroom, tromboprofylaxe)
•  chronische oedemen van andere oorsprong (bijv. oedeem bij zwangerschap, posttraumatisch oedeem, hormonaal oedeem,  

lipoedeem, stasisaandoeningen als gevolg van immobiliteit (artrogeen congestiesyndroom, parese), medisch geïnduceerd  
oedeem [bijv. calciumantagonistsen, isosorbide dinitraat, lithiumzalf, sekshormonen])

•   lymfoedemen
Beoogde gebruikers
PütterPro 2 is ontworpen voor gebruik door medische zorgverleners die een gepaste training hebben gekregen.
Contra-indicaties
PütterPro 2 mag niet worden gebruikt in geval van:
•  ernstig arterieel vaatlijden
•  decompensatio cordis (NYHA III + IV)
•  phlegmasia coerulea dolens
•  een enkel-armindex (EAI) van > 1,3 en < 0,9
•  septische flebitis
•  gemengde etiologie (arterieel-veneuze) beenulcera
•  volledig ontwikkelde erysipelas
Voorzorgsmaatregelen
In de volgende gevallen zijn speciale voorzorgsmaatregelen vereist:
•  ernstige gevoeligheidsaandoeningen van de ledematen (bijv. in geval van gevorderde diabetische perifere polyneuropathie)
•  ernstige etterende dermatose
•  gevoeligheid voor het materiaal van de compressieverbanden
•  primaire chronische polyarthritis
De aanbrengtechniek, bijvoorbeeld de mate van spanning en/of polsteren, moet eventueel aan de anatomische en pathofysiologische eigenschappen 
van de patiënt worden aangepast, met name in geval van kwetsbare of verouderde huid. Wonden moeten voldoende worden bedekt.
Als er in het been geen hartslag voelbaar is, moet een Doppler-echografie worden uitgevoerd om de EAI te bepalen voorafgaand aan de therapie. Voor 
de EAI moet de juiste meetmethode worden overwogen. De EAI moet regelmatig worden gecontroleerd tijdens het gebruik van het 
tweecomponenten-compressiesysteem. De therapie moet hierop worden aangepast.

Als de verbanden bij het aanbrengen bijna volledig worden gespannen en daardoor een niet-elastisch systeem wordt gecreëerd, moet een hoge 
enkeldruk nauwgezet worden gecontroleerd door een arts.
De hulpmiddelen mogen niet worden toegepast bij zuigelingen die jonger zijn dan 6 maanden.
Wanneer het tweecomponenten-compressiesysteem wordt toegepast bij kinderen (ouder dan 6 maanden) moet de druk toepasselijk worden 
verminderd.
Zodra tijdens de behandeling ernstige pijn, gevoelloosheid, tintelingen of duidelijke verkleuringen van de tenen optreden bij de patiënt, dient 
onmiddellijk contact te worden opgenomen met een professionele zorgverlener en dient het tweecomponenten-compressiesysteem te worden 
verwijderd.
Toepassing
Dit systeem dient als een set in de juiste volgorde te worden gebruikt. Zorg tijdens het aanbrengen van de beide verbanden dat de voet van de 
patiënt zich in een hoek van 90° t.o.v. het onderbeen bevindt (neutrale nulpositie) ➊. Onderzoek het been vóór het aanbrengen van het verband  
op benige uitsteeksels en eventuele drukpunten en polster deze met het polsterverband met korte rek. Begin met het aanleggen van het witte 
polsterverband met korte rek ➊ bij de onderkant van de tenen, met de niet-cohesieve zijde naar de huid gericht. Na twee windingen met 
voldoende druk om het verband te fixeren (afhankelijk van de individuele positie van de voet, pronatie of supinatie) moet de plaatsing van het 
verband mediaal of lateraal worden gekozen. Leg het verband over de voetrug aan en sluit de hiel in d.m.v. achtvormige windingen.
Omwind de voet met voldoende druk en houd daarbij rekening met de anatomische vorm/niet-cilindervorm (volgens de wet van Laplace), waarbij 
bijvoorbeeld meer laterale druk (kleine radius) en minder druk op de voorvoet (grote radius) ontstaat ➊➋. Op het onderbeen omzwachtelt u het 
been zo strak mogelijk en spiraalvormig met het witte polsterverband met korte rek, met een overlapping van 50% ➌. De spanning moet eventueel 
aan de anatomische en pathofysiologische eigenschappen van de patiënt worden aangepast. Onder de tuberositas tibiae en ongeveer 2 cm onder 
het fibulakopje scheurt u het overtollige verbandmateriaal af ➍. Aanvullende fixatie is niet noodzakelijk; indien nodig kunnen fixatiepleisters 
worden gebruikt.
Zoals bij het witte polsterverband met korte rek begint u het cohesieve bruine compressieverband ➎ proximaal ten opzichte van de onderkant van 
de tenen aan te leggen, op dusdanige wijze dat het witte polsterverband met korte rek zichtbaar is. Na twee windingen om het verband te fixeren 
legt u het over de voetrug aan en sluit u de hiel in d.m.v. achtvormige windingen.
Omwind de voet met voldoende druk en houd daarbij rekening met de anatomische vorm/niet-cilindervorm (volgens de wet van Laplace), waarbij 
bijvoorbeeld meer laterale druk (kleine radius) en minder druk op de voorvoet (grote radius) ontstaat. Negeer voor nu de gedrukte indicator ➎. 
Omzwachtel het been spiraalvormig met het cohesieve bruine compressieverband, met een overlapping van 50% ➏. Om een optimale druk uit te 
oefenen, spant u het verband aan tot de erop afgedrukte indicator de lengte van een normale zeshoek heeft bereikt, waarbij alle zijden dezelfde 
lengte hebben. Zorg ervoor dat het verband niet te ver wordt uitgerekt. Trek het verband naar voren voor elke halve winding en plaats het verband 
met minimale trekkracht over de middellijn van de gedrukte zeshoek eronder. Plaats de groene drukindicator na elke winding over de gedrukte 
zeshoeken, zodat ze beide overeenkomen ➒. De overlapping moet 50% bedragen. Gebruik de middellijn van de zeshoek voor een betere oriëntering 
➓. Controleer de verlenging met de groene drukindicator om ook de juiste mate van spanning van de tweede laag te controleren. Als de indicator 
correct is aangespannen, verschijnt de gedrukte indicator aan de rand van het sjabloon. De spanning moet eventueel aan de anatomische en 
pathofysiologische eigenschappen van de patiënt worden aangepast. Scheur het overtollige verbandmateriaal onder de tuberositas tibiae en 
ongeveer 2 cm onder het fibulakopje af, zodat het witte polsterverband met korte rek nog steeds zichtbaar is. Voor een optimale cohesie drukt  
u het compressieverband met beide handen zacht en gelijkmatig over het gehele onderbeen aan ➐➑. Aanvullende fixatie is niet noodzakelijk; 
indien nodig kunnen fixatiepleisters worden gebruikt.
Aanvullende aanwijzingen
PütterPro 2 is geïndiceerd voor gebruik door medische zorgverleners die een gepaste training hebben gekregen. Voor het aanbrengen van PütterPro 2 
dient de wond gereinigd te worden en met een geschikt kompres te worden afgedekt. Indien nodig kan het overgebleven polsterverband worden 
gebruikt voor het omhullen en opvullen van uitstekende botten en verlagingen in het weefsel (bijv. scheenbeen, coulisse van Bisgaard). Gebruik als 
aanvullende fixatie uitsluitend fixatiepleisters. Na het aanleggen, dient het compressieverband te worden gecontroleerd (bijv. of de tenen van de 
patiënt goed doorbloed zijn, pijn die door patiënt wordt gemeld) om te waarborgen dat de druk waarmee het verband is aangelegd niet te hoog is. 
PütterPro 2 is bestemd voor eenmalig gebruik. Beide verbanden kunnen met de hand worden afgescheurd. Beide verbanden zijn zonder natuurlijk 
latexrubber vervaardigd. De verbanden kunnen worden verwijderd door ze ofwel af te wikkelen, ofwel door ze voorzichtig met een verbandschaar 
door te knippen. De verbanden kunnen dag en nacht, tot 7 dagen worden gedragen. De respectievelijke draagtijd dient op de individuele wond-/huid-/
oedeemsituatie van de patiënt te worden aangepast. Om de therapeutisch aanbevolen compressiesdruk te bereiken, dient de applicatietechniek 
 te worden gevolgd. Als de verbanden losraken of verschuiven, dient u ze te verwijderen en dient een nieuw systeem te worden aangebracht in 
samenspraak met uw medische zorgverlener.
Zorg er bij het aanbrengen van PütterPro 2 voor dat de spanning evenredig is, wanneer de zeshoekige indicator de vorm van een normale zeshoek 
aanneemt ➒ en dat de verbanden recht zijn om een uniforme drukverdeling te garanderen en afbinding te vermijden. Tijdens de behandeling met 
PütterPro 2 dient de patiënt tot beweging te worden aangezet. Een belangrijk element van compressietherapie is de actieve spierpomp, die als 
tegenhanger optreedt van de werkdruk van het compressieverband.
Hergebruik van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het herverwerken van hulpmiddelen voor hergebruik kan de 
integriteit en de prestatie van de producten ernstig schaden. Informatie op aanvraag beschikbaar.
Incidenten melden
Voor patiënten/gebruikers/derde partijen in de Europese Unie en in landen met dezelfde regelgeving (verordening (EU) 2017/745 inzake medische 
hulpmiddelen) geldt: ernstige incidenten die zich in verband met het gebruik van het hulpmiddel of als een resultaat van het gebruik ervan hebben 
voorgedaan, dienen te worden gemeld bij de fabrikant en/of de bevoegde vertegenwoordiger en uw nationale autoriteit.
Afvoeren van het product
Om het risico op infectiegevaar of milieuvervuiling te minimaliseren, moeten voor de wegwerponderdelen van het medisch hulpmiddel  
de procedures voor afvoer worden gevolgd overeenkomstig de geldende en lokale wetgeving, regels en normen voor infectiepreventie.
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IT  Istruzioni per l'uso
Descrizione generale del dispositivo
Il sistema per compressione PütterPro 2* è una combinazione di due bende in tessuto non tessuto. Una delle due bende è in polipropilene ed elastan 
ed è marrone, l'altra è in poliestere ed elastan ed è bianca. La benda marrone ha uno strato coesivo su entrambi i lati, mentre quella bianca presenta 
lo strato coesivo solo su un lato. I dispositivi non attivi e non sterili sono disponibili in set. Entrambe le bende hanno una larghezza di 10 cm. 
L'indicatore è una guida per l'applicazione per la compressione efficace ai fini terapeutici.
Destinazione d'uso
Il sistema per compressione a 2 componenti è un dispositivo medico monouso, non sterile, utilizzato da operatori sanitari in ambito ospedaliero  
e domiciliare. PütterPro 2 può essere utilizzato per la terapia a compressione a lungo termine (ABPI 0,9 - 1,3) (fase di decongestione) per il trattamento 
di:
•  vene varicose
•  insufficienza venosa cronica (IVC) con o senza ulcere venose delle gambe (VLU)
•  trombosi/tromboflebite
•  edema cronico di altra origine
•  edema linfatico
PütterPro 2 può essere utilizzato sulla cute integra delle persone (oltre i 6 mesi di età). Può essere utilizzato in combinazione con compresse 
primarie e secondarie.
Composizione
Benda per imbottitura: 92 % poliestere + 8 % elastan, con rivestimento coesivo su un lato.
Benda compressiva: 85 % polipropilene + 15 % elastan, con rivestimento coesivo su entrambi i lati.
Indicazioni
PütterPro 2 può essere utilizzato per la terapia a compressione a lungo termine (ABPI 0,9 - 1,3) (fase di decongestione) per il trattamento di:
•  vene varicose (ad es. vene varicose in gravidanza, a supporto del trattamento invasivo della varicosi)
•  insufficienza venosa cronica (IVC) con o senza ulcere venose delle gambe (VLU) (ad es. IVC secondo la classificazione CEAP C3 - C6, prevenzione 

primaria e secondaria dell'ulcera venosa della gamba, dell'insufficienza venosa e dell'angiodisplasia)
•  trombosi/tromboflebite (ad es. tromboflebite, così come le condizioni dopo una tromboflebite guarita, trombosi venosa profonda della gamba 

e del braccio, condizioni dopo una trombosi venosa profonda, sindrome post-trombotica, tromboprofilassi)
•  edemi cronici di altra origine (ad es. edema in gravidanza, edema post-traumatico, edema ormonale, lipoedema, condizioni di stasi dovuta 

a immobilità (sindrome da congestione artrogenica, paresi), edema indotto da medicamenti [ad es. calcio-antagonisti, isosorbide dinitrato, 
unguenti al litio, ormoni sessuali])

•   edema linfatico
Utenti previsti
PütterPro 2 è destinato all'utilizzo da parte di operatori sanitari che abbiano ricevuto un addestramento adeguato.
Controindicazioni
PütterPro 2 non deve essere utilizzato in caso di:
•  occlusione arteriosa periferica avanzata
•  insufficienza cardiaca scompensata (NYHA III +IV)
•  flegmasia cerulea dolens
•  indice caviglia-braccio (ABPI) > 1,3 e < 0,9
•  flebite settica
•  ulcere (artero-venose) delle gambe ad eziologia mista
•  erisipela avanzata
Precauzioni
Misure precauzionali particolari sono necessarie in caso di:
•  disturbi pronunciati della sensibilità alle estremità (ad es. in caso di polineuropatia periferica diabetica avanzata)
•  dermatosi umide pronunciate
•  incompatibilità con il materiale delle bende compressive
•  poliartrite cronica primaria
La tecnica di applicazione, ad es. in termini di estensione e/o imbottitura, potrebbe dover essere adattata alle caratteristiche anatomiche 
e fisiopatologiche del paziente, specialmente in caso di cute fragile o invecchiata. Le ferite devono essere coperte adeguatamente.
Se il polso al piede non è palpabile, prima di iniziare la terapia è necessario effettuare un ecoDoppler per determinare l'ABPI. Occorre considerare  
il corretto metodo di misurazione per l'ABPI. Durante l'utilizzo del sistema per compressione a 2 componenti, l'ABPI deve essere controllato 
regolarmente. Adattare la terapia di conseguenza.
Se si crea un sistema non elastico per via di un'applicazione in tensione quasi totale, il medico deve monitorare attentamente le pressioni elevate  
alla caviglia.
I dispositivi non devono essere utilizzati su neonati di età inferiore ai 6 mesi.
Quando si applica il sistema per compressione a 2 componenti sui bambini (da 6 mesi in su), ridurre adeguatamente la pressione.
Rivolgersi immediatamente a un operatore sanitario in presenza di dolori intensi, insensibilità, formicolio o evidente impallidimento delle dita  
dei piedi e togliere il sistema per compressione a 2 componenti.
Metodo di applicazione
Utilizzare questo sistema come set e nell'ordine corretto. Prestare attenzione a che il piede del paziente formi un angolo di 90 ° rispetto al polpaccio 
(posizione neutra 0) durante la procedura di applicazione di entrambe le bende ➊. Prima dell'applicazione, esaminare la gamba per identificare 
sporgenze ossee e potenziali punti di pressione e coprirli con la benda per imbottitura a corta trazione. Iniziare applicando la benda per imbottitura 
bianca a corta trazione ➊ con il lato non coesivo rivolto verso la cute vicino alla base delle dita dei piedi. Dopo due giri di fissaggio con pressione 
adeguata (a seconda della posizione individuale del piede: pronazione o supinazione), la benda deve essere posizionata medialmente o lateralmente. 
Far passare la benda sopra la parte posteriore del piede e avvolgere il tallone con giri a 8.

Far passare la benda sopra il piede premendo adeguatamente considerando la forma anatomica/non cilindrica (secondo la legge di Laplace) che,  
ad esempio, crea un aumento di pressione lateralmente (piccolo raggio) e una diminuzione di pressione sull'avampiede (grande raggio) ➊➋. Far 
passare la benda per imbottitura bianca a trazione corta sopra il polpaccio in tensione massima, con tecnica a spirale e sovrapposizione del 50 % ➌. 
L'estensione potrebbe dover essere adattata alle caratteristiche anatomiche e fisiopatologiche del paziente. Strappare il materiale in eccesso sotto 
la tuberosità tibiale e circa 2 cm sotto la testa del perone ➍. Non è necessario nessun fissaggio supplementare; all’occorrenza, si può utilizzare un 
cerotto.
Come per la benda per imbottitura bianca a trazione corta, applicare la benda compressiva coesiva marrone ➎ iniziando in prossimità della base 
delle dita del piede, in modo che l'imbottitura bianca a trazione corta resti visibile. Dopo due giri di fissaggio, far passare la benda sopra la parte 
posteriore del piede e avvolgere il tallone con giri a 8.
Far passare la benda sopra il piede premendo adeguatamente considerando la forma anatomica/non cilindrica (secondo la legge di Laplace) che,  
ad esempio, crea un aumento di pressione lateralmente (piccolo raggio) e una diminuzione di pressione sull'avampiede (grande raggio). Per il 
momento ignorare l'indicatore stampato ➎. Far passare la benda compressiva coesiva marrone sul polpaccio utilizzando una tecnica a spirale con 
sovrapposizione del 50 % ➏. Per ottenere la pressione ottimale, tirare la benda fino a che l'indicatore stampato non ha raggiunto la lunghezza di  
un esagono regolare con tutti i lati di uguale lunghezza. Assicurarsi che la benda non sia eccessivamente tesa. Tirare la benda in avanti prima di  
ogni mezzo giro e posizionarla con una trazione minima sulla linea centrale dell'esagono stampato sotto. Dopo ogni giro posizionare l'indicatore  
di pressione verde sugli esagoni stampati in modo che entrambi possano combaciare ➒. La sovrapposizione deve essere del 50 %. Per un miglior 
orientamento, servirsi della linea mediana dell'esagono ➓. Controllare l'allungamento con l'indicatore di pressione verde per verificare anche la 
corretta tensione del secondo strato. Se l'indicatore stampato è stirato correttamente, sarà visibile sul bordo del modello. L'estensione potrebbe 
dover essere adattata alle caratteristiche anatomiche e fisiopatologiche del paziente. Strappare il materiale in eccesso sotto la tuberositas tibiae 
e circa 2 cm sotto la testa del perone, in modo tale che l'imbottitura bianca a corta trazione sia ancora visibile. Per una coesione ottimale, premere 
delicatamente e uniformemente la benda compressiva con entrambe le mani su tutto il polpaccio ➐➑. Non è necessario nessun fissaggio 
supplementare; all’occorrenza, si può utilizzare un cerotto.
Ulteriori indicazioni
PütterPro 2 è indicato per l'utilizzo da parte di operatori sanitari che abbiano ricevuto un addestramento adeguato. Prima di applicare PütterPro 2, 
pulire la ferita e coprirla con una medicazione appropriata. Se necessario è possibile utilizzare la benda per imbottitura in eccesso per coprire 
ulteriormente sporgenze ossee e recessi tissutali (ad es. tibia, zona della caviglia). Se dovesse rendersi necessario un fissaggio supplementare, 
utilizzare strisce di cerotto. Dopo l’applicazione, controllare la benda compressiva (ad es. circolazione del sangue nelle dita dei piedi del paziente, 
dolore segnalato dal paziente) per accertare che la pressione non sia eccessiva. PütterPro 2 è un prodotto monouso. Entrambe le bende possono 
essere facilmente strappate con le mani. Entrambe le bende sono realizzate senza lattice di gomma naturale. Per togliere le bende srotolarle oppure 
tagliarle con cautela con forbici apposite. Le bende possono essere tenute giorno e notte per massimo 7 giorni. Il tempo di permanenza può variare 
a seconda della condizione della ferita, della cute o dell’edema del paziente. La tecnica di applicazione deve essere seguita per ottenere la pressione 
di compressione raccomandata ai fini terapeutici. Se le bende si slacciano o scivolano è necessario rimuoverle e applicare un nuovo sistema dietro 
consulto con il personale medico.
Quando si applica PütterPro 2, assicurarsi che la tensione sia regolare quando l'indicatore raggiunge la forma di un esagono regolare ➒ e che le 
bende siano diritte così da ottenere una distribuzione uniforme della pressione ed evitare costrizioni. Durante la terapia con PütterPro 2, il paziente 
deve essere stimolato a muoversi. Un elemento importante della terapia a compressione è la pompa muscolare attiva, che agisce da risposta alla 
pressione esercitata dalla benda compressiva.
Il riutilizzo di un dispositivo medico monouso è pericoloso. Riprocessare i dispositivi al fine di un riutilizzo potrebbe danneggiare gravemente la loro 
integrità e le loro prestazioni. Informazioni disponibili su richiesta.
Segnalazione di incidenti
Per un paziente/utilizzatore/terza parte nell'Unione europea e in paesi con regime normativo identico (Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi 
medici); se, durante l'uso del presente dispositivo o come risultato del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, segnalare quest'ultimo al 
fabbricante e/o al rappresentante autorizzato e alla propria autorità nazionale.
Smaltimento del prodotto
Per ridurre il rischio di potenziali pericoli di infezione, o di inquinamento ambientale, i componenti monouso dei dispositivi medici devono essere 
smaltiti secondo le procedure di smaltimento in conformità alle leggi locali vigenti e a norme, regolamenti e standard di prevenzione delle infezioni 
applicabili.
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ES  Instrucciones de uso
Descripción general del producto
El sistema de compresión PütterPro 2* consta de una combinación de dos vendas de tejido no tejido. Una de las vendas está confeccionada con 
polipropileno y elastano y es de color marrón; la otra está confeccionada con poliéster y elastano y es de color blanco. La venda de color marrón 
tiene una capa cohesiva en ambos lados y la blanca, en uno solo. Los productos no activos y no estériles están disponibles como conjunto. Las dos 
vendas tienen 10 cm de anchura. El indicador es una guía de aplicación para que la compresión sea efectiva terapéuticamente.
Uso previsto
El sistema de compresión de 2 componentes es un producto sanitario no estéril de un solo uso que pueden utilizar profesionales sanitarios en 
entornos domésticos y clínicos. PütterPro 2 puede utilizarse para la terapia de compresión a largo plazo (ITB 0,9 - 1,3) (fase de descongestión) 
 para el tratamiento de:
•  venas varicosas
•  insuficiencia venosa crónica (IVC) con o sin úlcera venosa de la pierna (UVP)
•  trombosis/tromboflebitis
•  edema crónico por otras causas
•  linfedema
PütterPro 2 puede utilizarse sobre la piel intacta de personas (mayores de 6 meses). Puede utilizarse en combinación con apósitos primarios 
y secundarios.
Composición
Venda para el acolchado: 92 % poliéster + 8 % elastano, con revestimiento cohesivo en una cara.
Vendaje compresivo: 85 % polipropileno + 15 % elastano, con revestimiento cohesivo en ambas caras.
Indicaciones
PütterPro 2 puede utilizarse para la terapia de compresión a largo plazo (ITB 0,9 - 1,3) (fase de descongestión) para el tratamiento de:
•  venas varicosas (p. ej., durante el embarazo, como apoyo en el tratamiento invasivo de las varices)
•  insuficiencia venosa crónica (IVC) con o sin úlceras venosas de la pierna (UVP) (p. ej., IVC según la clasificación CEAP C3 a C6, prevención primaria 

y secundaria de úlceras venosas de la pierna, insuficiencia venosa y angiodisplasia)
•  trombosis/tromboflebitis (p. ej., tromboflebitis y acondicionamiento tras la curación de una tromboflebitis, trombosis venosa profunda  

en brazos y piernas, acondicionamiento después de una trombosis venosa profunda, síndrome postrombótico, tromboprofilaxis)
•  edemas crónicos de otro origen; p. ej., edema durante el embarazo, edema postraumático, edema hormonal, lipoedema, estasis a causa  

de inmovilidad (síndrome de congestión artrogénica, paresia), edema inducido médicamente (p. ej., antagonistas del calcio, dinitrato de 
isosorbida, ungüento de litio, hormonas sexuales)

•   linfedema
Usuarios previstos
El sistema PütterPro 2 está previsto para el uso por parte de profesionales sanitarios con la debida formación.
Contraindicaciones
PütterPro 2 no debe utilizarse en estos casos:
•  enfermedad obstructiva arterial periférica avanzada
•  fallo cardíaco descompensado (NYHA III + IV)
•  flegmasía cerulea dolens
•  índice de presión tobillo-brazo (ITB) > 1,3 y < 0,9
•  flebitis séptica
•  úlceras de pierna de etiología mixta (arterial y venosa)
•  erisipela avanzada
Precauciones
Se requieren precauciones especiales en estos casos:
•  desórdenes de sensibilidad pronunciada de las extremidades (por ejemplo, polineuropatía periférica diabética avanzada)
•  dermatitis supurantes pronunciadas
•  incompatibilidad con material de vendajes de compresión
•  poliartritis crónica primaria
Es posible que deba adaptarse la técnica de aplicación, p. ej., en términos de estirado o acolchado, a las particularidades anatómicas 
y fisiopatológicas del paciente, especialmente en caso de piel frágil o envejecida. Es necesario cubrir las heridas adecuadamente.
Si no se puede palpar el pulso del pie, se debe realizar un ecodóppler para determinar el ITB antes de comenzar la terapia. Debe determinarse  
el procedimiento de medición más apropiado para el ITB. Durante el uso del sistema de compresión de 2 componentes, debe controlarse el ITB 
regularmente. Deberá adaptarse el tratamiento en consecuencia.
Si se aplica cerca de su elasticidad máxima, se crea un sistema no elástico. En ese caso, un médico debe llevar un control riguroso de las elevadas 
presiones en la zona del tobillo.
Los dispositivos no deben utilizarse en bebés de menos de 6 meses de edad.
Al aplicar el sistema de compresión de 2 componentes en niños (mayores de 6 meses), debe reducirse la presión adecuadamente.
Si en algún momento durante el tratamiento el paciente presenta dolor agudo, entumecimiento, hormigueos o marcas notables en los dedos  
de los pies, se debe contactar inmediatamente con un profesional sanitario y retirar el sistema de compresión de 2 componentes.
Aplicación
Utilice el sistema en conjunto y en el orden correcto. Durante la colocación de ambos vendajes, asegúrese de que el pie del paciente esté siempre 
a un ángulo de 90° con respecto a la pantorrilla (posición neutra 0) ➊. Examine la pierna antes de colocar la venda para identificar las prominencias 
óseas y los posibles puntos de presión, y protéjalos con la venda para el acolchado de baja elasticidad. Comience con la colocación de la venda blanca 
para el acolchado de baja elasticidad ➊ cerca de la articulación metatarsofalángica con el lado no cohesivo hacia la piel. Después de dos vueltas de 
fijación con la presión adecuada (en función de si el pie está en pronación o supinación), debe elegirse la colocación medial o lateral de la venda. 
Rodee el dorso del pie y el tobillo con el vendaje, formando ochos.
Envuelva el pie con la presión adecuada teniendo en cuenta una forma anatómica/no cilíndrica (según la ley de Laplace) que, por ejemplo, aumente 
la presión lateralmente (radio pequeño) y reduzca la presión en el antepié (radio grande) ➊➋. En la pantorrilla, envuelva la venda blanca para el 
acolchado de baja elasticidad alrededor de la pierna en forma espiral, con un solapamiento del 50 % y con la elasticidad máxima ➌. Es posible que 
deba adaptarse la elasticidad a las particularidades anatómicas y fisiopatológicas del paciente. Rasgue el exceso de material de vendaje por debajo 
de la tuberosidad tibial y desde aproximadamente 2 cm debajo del peroné ➍. No se precisa una fijación adicional, pero si es necesario, pueden 
utilizarse tiras de esparadrapo.
Al igual que con la venda blanca para el acolchado de baja elasticidad, comience colocando el vendaje de compresión cohesivo marrón ➎ cerca de la 
articulación metatarsofalángica, de forma que todavía pueda ver el acolchado blanco de baja elasticidad. Después de dos vueltas de fijación, rodee 
el dorso del pie y el tobillo con el vendaje, formando ochos.
Envuelva el pie con la presión adecuada teniendo en cuenta una forma anatómica/no cilíndrica (según la ley de Laplace) que, por ejemplo, aumente 
la presión lateralmente (radio pequeño) y reduzca la presión en el antepié (radio grande). Por el momento, ignore el indicador impreso ➎. Envuelva 
el vendaje de compresión cohesivo marrón en forma de espiral alrededor de la pierna, con un solapamiento del 50 % ➏. Para conseguir la presión 
óptima, estire el vendaje hasta que el indicador impreso en él alcance la longitud de un hexágono regular, con todos los lados iguales. Asegúrese de 
no estirar demasiado la venda. Tire de la venda hacia delante antes de cada media vuelta y colóquela con una mínima tensión sobre la línea central 
del hexágono impreso debajo. Después de cada vuelta, coloque el indicador de presión verde sobre los hexágonos impresos de forma que coincidan 
➒. El solapamiento debe ser del 50 %. Para mejorar la orientación, utilice la línea central del hexágono ➓. Compruebe el alargamiento con el 
indicador de presión verde para comprobar también el correcto estirado de la segunda capa. Si el indicador está bien estirado, verá el indicador 

impreso al borde de la plantilla. Es posible que deba ajustar la elasticidad a las particularidades anatómicas y fisiopatológicas del paciente. Rasgue 
el exceso de material de vendaje por debajo de la tuberosidad tibial y desde aproximadamente 2 cm debajo del peroné, de forma que todavía pueda 
ver el acolchado blanco de baja elasticidad. Para una cohesión óptima, presione el vendaje de compresión de forma suave y uniforme con ambas 
manos por toda la pantorrilla ➐➑. No se precisa una fijación adicional, pero si es necesario, pueden utilizarse tiras de esparadrapo.
Otra información
PütterPro 2 está previsto para el uso por parte de profesionales sanitarios con la debida formación. Antes de colocar PütterPro 2, la herida se debe 
limpiar y cubrir con un apósito adecuado. En caso necesario, puede utilizarse el material de vendaje sobrante para el acolchado adicional en  
las prominencias óseas y las depresiones en los tejidos (p. ej., tibia, situación de Bisgaard). Si se necesita una fijación adicional, utilice tiras de 
esparadrapo. Después de colocar el producto, se debe comprobar el vendaje de compresión (por ejemplo, circulación en los dedos del paciente 
o dolor) para asegurarse de que el vendaje no está demasiado apretado. PütterPro 2 es un producto para un solo uso. Ambos vendajes se pueden  
rasgar con la mano. Estos vendajes están fabricados sin látex de caucho natural. Las vendas se pueden retirar desenrollándolas o cortándolas 
cuidadosamente con unas tijeras para vendaje. Las vendas pueden permanecer colocadas durante el día y la noche, hasta 7 días. El período 
correspondiente de uso debe adaptarse individualmente al estado de la herida, de la piel y del edema del paciente. Debe seguirse la técnica de 
aplicación para conseguir la presión de compresión recomendada terapéuticamente. Si las vendas se deshacen o deslizan, hay que retirarlas  
y aplicar un nuevo sistema previa consulta con el personal médico.
Al colocar el sistema PütterPro 2, asegúrese de que la tensión sea uniforme cuando el indicador hexagonal alcance la forma de un hexágono regular ➒ 
y de que las vendas estén lisas, para conseguir una distribución uniforme de la presión y evitar opresiones. Durante el tratamiento con PütterPro 2, 
se debe animar al paciente a que se movilice. Un elemento importante de la terapia de compresión es el bombeo muscular activo, que contrarresta 
la presión de trabajo del vendaje de compresión.
Es peligroso reutilizar un producto sanitario de un solo uso. Reprocesar los productos para volver a utilizarlos puede dañar seriamente su integridad 
y su rendimiento. Información disponible previa solicitud.
Notificación de incidencias
Para pacientes/usuarios/terceros de la Unión Europea y países con idéntico marco normativo (Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios): 
si durante el uso de este producto o como resultado del mismo se produjera un incidente grave, deberá notificarse al fabricante y/o a su representante 
autorizado, así como a la autoridad nacional correspondiente.
Eliminación del producto
A fin de reducir al mínimo el riesgo de posibles infecciones o de contaminación medioambiental, los componentes desechables de los productos 
sanitarios deben seguir los procedimientos de eliminación establecidos por las leyes, normas o reglamentos locales pertinentes, así como por las 
normas de prevención de infecciones.
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PT  Instruções de utilização
Descrição geral do dispositivo
O sistema de ligaduras de compressão PütterPro 2* é uma combinação de duas ligaduras em tecido não tecido. Uma das ligaduras é em polipropileno 
e elastano e é de cor castanha, enquanto a outra é em poliéster e elastano e é de cor branca. A ligadura castanha tem uma camada coesiva bilateral 
e a ligadura branca tem uma camada coesiva unilateral. Os dispositivos não ativos e não estéreis encontram-se disponíveis como um kit. Ambas as 
ligaduras têm 10 cm de largura. O indicador é um guia de aplicação para uma compressão terapeuticamente eficaz.
Utilização prevista
O sistema de ligaduras de compressão com 2 componentes é um dispositivo médico de utilização única, não estéril utilizado por profissionais de 
saúde em ambientes clínicos e domiciliários. O PütterPro 2 pode ser utilizado para a terapia de compressão de longo prazo (IPTB de 0,9 – 1,3)  
(fase de descongestionamento) para o tratamento de:
•  varizes
•  insuficiência venosa crónica (IVC) com ou sem úlcera venosa da perna (UVP)
•  trombose/tromboflebite
•  edemas crónicos de outras origens
•  edema linfático
O PütterPro 2 pode ser usado em pele intacta de humanos (idade superior a 6 meses de idade). Pode ser utilizado em combinação com pensos 
primários e secundários.
Composição
Ligadura de almofadamento: 92% poliéster + 8% elastano, com revestimento coesivo unilateral.
Ligadura de compressão: 85% polipropileno + 15% elastano, com revestimento coesivo bilateral.
Indicações
O PütterPro 2 pode ser utilizado para a terapia de compressão de longo prazo (IPTB de 0,9 – 1,3) (fase de descongestionamento) para o tratamento 
de:
•  veias varicosas (p. ex., varizes na gravidez, ajuda no tratamento invasivo de varizes)
•  insuficiência venosa crónica (IVC) com ou sem úlcera venosa da perna (UVP) (p. ex. IVC de acordo com a classificação CEAP C3-C6, prevenção 

primária e secundária de úlcera venosa na perna, insuficiência venosa e angiodisplasia)
•  trombose/tromboflebite (por ex., tromboflebite e condição após tromboflebite curada, trombose venosa profunda das pernas e braços, condição 

após trombose venosa profunda, síndrome pós-trombótica e tromboprofilaxia)
•  edemas crónicos de outras origens (p. ex., edema na gravidez, edema pós-operatório, edema hormonal, lipoedema, condições de estase devido 

a imobilidade (síndrome de congestão artrogénica, paresias), edema induzido por medicação [p. ex., antagonistas do cálcio, dinitrato de 
isosorbido, pomada de lítio, hormonas sexuais])

•   edema linfático
Utilizadores previstos
PütterPro 2 destina-se à utilização por profissionais de saúde com a devida formação.
Contraindicações
PütterPro 2 não deve ser utilizado nos seguintes casos:
•  doença arterial obstrutiva periférica avançada (DAOP)
•  insuficiência cardíaca descompensada (NYHA III + IV)
•  phlegmasia coerulea dolens
•  índice de pressão tornozelo/braço (IPTB) > 1,3 e < 0,9
•  flebite séptica
•  úlceras de perna de etiologia mista (artero-venosas)
•  erisipela avançada
Precauções
É necessário tomar medidas especiais de precaução nos seguintes casos:
•  distúrbios pronunciados de sensibilidade nas extremidades (p. ex., polineuropatia diabética periférica avançada)
•  dermatites húmidas pronunciadas
•  incompatibilidade com os materiais das ligaduras de compressão
•  poliartrite crónica primária
Poderá ser necessário adaptar a técnica de aplicação, por exemplo, no que diz respeito ao estiramento e/ou almofadamento, às condições 
anatómicas e patofisiológicas do paciente, especialmente no caso de pele frágil ou envelhecida. As feridas devem ser cobertas adequadamente.
Caso a pulsação do pé não seja palpável, deverá ser realizado um Eco-Doppler para determinar o IPTB antes de dar início à terapia. O método de 
medição correto deve ser considerado para o IPTB. O IPTB deve ser monitorizado regularmente durante a utilização do sistema de ligaduras de 
compressão com 2 componentes. A terapia deve ser adaptada de acordo.
Se a aplicação da ligadura na sua elasticidade máxima criar um sistema não elástico, um médico deve monitorizar de perto a existência de pressão 
elevada nos tornozelos.
Os dispositivos não devem ser utilizados em bebés com idade inferior a 6 meses.
Ao aplicar o sistema de ligaduras de compressão com 2 componentes em crianças (idade superior a 6 meses), a pressão deve ser reduzida 
adequadamente.
Se, durante a terapia, surgirem dores graves, perda de sensibilidade, formigueiro ou descoloração visível dos dedos dos pés, deve entrar 
imediatamente em contacto com um profissional de saúde e retirar o sistema de ligaduras de compressão com 2 componentes.
Utilização
Este sistema deve ser utilizado como um conjunto e pela ordem correta. Ao aplicar as duas ligaduras, certifique-se de que o pé do paciente se encontra 
num ângulo de 90° em relação à parte inferior da perna (posição neutra 0) ➊. Antes de aplicar, examine a perna para identificar saliências ósseas 
e eventuais pontos de pressão, protegendo-os com a ligadura de almofadamento de baixa elasticidade. Inicie aplicando a ligadura de almofadamento 
de baixa elasticidade branca ➊ na articulação metatarsofalângica, com o lado não coesivo sobre a pele. Depois de dar duas voltas de fixação com 
pressão adequada (dependendo da posição individual do pé, pronação ou supinação, a colocação da ligadura deve ser escolhida de forma medial ou 
lateral). Enrole a ligadura à volta da parte de trás do pé e contorne o calcanhar com voltas em forma de oito.
Envolva o pé ao pressionar adequadamente enquanto considera a forma anatómica/não cilíndrica (de acordo com a Lei de Laplace) que, por exemplo, 
crie um aumento de pressão lateral (raio reduzido) e uma redução de pressão no dorso do pé (raio amplo) ➊➋. Na parte inferior da perna, enrole 
a ligadura de almofadamento de baixa elasticidade branca à volta da perna usando a técnica em espiral com sobreposição de 50%, estirando totalmente 
a ligadura ➌. Poderá ser necessário adaptar o estiramento às condições anatómicas e patofisiológicas do paciente. Rasgue o material de ligadura 
em excesso abaixo da tuberosidade da tíbia e aproximadamente 2 cm abaixo da cabeça da fíbula ➍. Não é necessária fixação adicional; contudo, em 
caso de necessidade, pode usar-se adesivo.
De modo semelhante à ligadura de almofadamento de baixa elasticidade branca, comece por aplicar a ligadura de compressão coesiva castanha ➎ 
na articulação metatarsofalângica, de forma que o almofadamento de baixa elasticidade branco ainda seja visível. Depois de duas voltas para 
fixação, enrole a ligadura sobre a parte de trás do pé e contorne o calcanhar com voltas em forma de oito.
Envolva o pé ao pressionar adequadamente enquanto considera a forma anatómica/não cilíndrica (de acordo com a Lei de Laplace) que, por exemplo, 
crie um aumento de pressão lateral (raio reduzido) e uma redução de pressão no dorso do pé (raio amplo). Ignore o indicador impresso por agora ➎. 
Enrole a ligadura de compressão coesiva castanha usando a técnica em espiral à volta da parte inferior da perna com sobreposição de 50% ➏. Para 
garantir uma pressão ideal, estire a ligadura até o indicador impresso na mesma atingir o comprimento de um hexágono normal, com todas as faces 
do mesmo tamanho. Certifique-se de que a ligadura não é estirada excessivamente. Puxe a ligadura para a frente antes de cada meia volta e coloque 
a ligadura com o mínimo de tração sobre a linha média do hexágono impresso abaixo. Após cada volta, coloque o indicador de pressão verde sobre 
os hexágonos impressos para que ambos coincidam ➒. A sobreposição deve ser de 50%. Para garantir uma melhor orientação, utilize a linha central 
do hexágono ➓. Verifique o alongamento com o indicador de pressão verde para verificar também o estiramento correto da segunda camada.  
Se o indicador estiver corretamente estirado, verá o indicador impresso na borda do gabarito. Poderá ser necessário adaptar o estiramento às 
condições anatómicas e patofisiológicas do paciente. Rasgue o material de ligadura em excesso abaixo da tuberosidade da tíbia e a cerca de 2 cm 
abaixo da cabeça da fíbula de forma que o almofadamento de baixa elasticidade branco ainda seja visível. Para a coesão ideal, pressione a ligadura  
de compressão suave e uniformemente com ambas as mãos em toda a parte inferior da perna ➐➑. Não é necessária fixação adicional; contudo,  
em caso de necessidade, pode usar-se adesivo.
Outras indicações
PütterPro 2 destina-se à utilização por profissionais de saúde com a devida formação. A ferida deve ser limpa e coberta com um penso apropriado 
antes da aplicação de PütterPro 2. Se necessário, o material de ligadura de almofadamento remanescente pode ser usado para almofadar saliências 
ósseas e reentrâncias nos tecidos (p. ex., tíbia, zona do tornozelo). Se for necessária fixação adicional, use fita adesiva. Após a aplicação, a ligadura 
de compressão deve ser verificada (p. ex., os dedos do pé do paciente estão bem irrigados, dor sentida pelo paciente) a fim de assegurar que a pressão 
exercida pela ligadura não é excessiva. PütterPro 2 destina-se apenas a utilização única. Ambas as ligaduras são fáceis de rasgar à mão. Ambas as 
ligaduras são fabricadas sem látex de borracha natural. As ligaduras podem ser retiradas, desenrolando-as ou cortando-as cuidadosamente com 
uma tesoura para ligaduras. As ligaduras podem ser usadas dia e noite até, no máximo, 7 dias. O tempo específico de aplicação deve ser determinado 
individualmente, com base na situação da ferida/pele/edema do paciente. A técnica de aplicação tem de ser seguida, de forma a obter a pressão de 
compressão recomendada a nível terapêutico. Se as ligaduras se desfizerem ou escorregarem, deverá removê-las e aplicar um novo sistema, após 
consultar a equipa médica.

Quando aplicar PütterPro 2, certifique-se de que a tensão é uniforme à medida que o indicador em forma de hexágono assume o formato de um 
hexágono normal ➒ e de que as ligaduras estão lisas, de forma a obter uma distribuição da pressão uniforme e evitar constrições. Durante a terapia 
com PütterPro 2, o paciente deve ser incentivado a mover-se. Um elemento importante da terapia de compressão é o bombeamento muscular ativo, 
que atua como uma contraparte em relação à pressão operacional da ligadura de compressão.
A reutilização de dispositivos médicos de uso único é perigosa. O reprocessamento de dispositivos, com vista à sua reutilização, pode danificar 
gravemente a sua integridade e o seu desempenho. Informações disponíveis mediante solicitação.
Comunicação de incidentes
Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia e nos países com regime regulamentar idêntico (Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos 
dispositivos médicos); se, durante o uso deste dispositivo, ou como consequência do seu uso, ocorrer um incidente grave, reporte o ocorrido ao 
fabricante e/ou ao representante autorizado e à sua autoridade nacional.
Eliminação do produto
Para minimizar o risco de possíveis perigos de infeção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do dispositivo médico devem ser eliminados 
em conformidade com os procedimentos dispostos nas leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infeção aplicáveis e locais.
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GR  Οδηγίες χρήσης
Γενική περιγραφή του προϊόντος
Το σύστημα συμπίεσης PütterPro 2* αποτελεί συνδυασμό δύο μη υφασμένων επιδέσμων. Ο ένας επίδεσμος, καφέ χρώματος, είναι κατασκευασμένος 
από πολυπροπυλένιο και ελαστάνη, ενώ ο δεύτερος, λευκού χρώματος, είναι κατασκευασμένος από πολυεστέρα και ελαστάνη. Ο καφέ έχει μια συνεκτική 
στρώση και στις δύο πλευρές, ενώ ο λευκός έχει μια συνεκτική στρώση στη μία πλευρά. Τα μη ενεργά και μη αποστειρωμένα προϊόντα διατίθενται ως 
σετ. Και οι δύο επίδεσμοι έχουν πλάτος 10 cm. Ο δείκτης είναι ένας οδηγός εφαρμογής για θεραπευτικά αποτελεσματική συμπίεση.
Προβλεπόμενη χρήση
Το σύστημα συμπίεσης 2 συστατικών είναι μη αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν για μία χρήση από επαγγελματίες του τομέα υγείας σε κλινικά 
και οικιακά περιβάλλοντα. Το PütterPro 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακροχρόνια θεραπεία συμπίεσης (ABPI 0,9-1,3) (στάδιο αποσυμφόρησης) 
για τη θεραπεία:
•  κιρσοί
•  χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (CVI) με ή χωρίς φλεβικά έλκη κνήμης (VLU)
•  θρόμβωση/θρομβοφλεβίτιδα
•  χρόνια οιδήματα άλλης προέλευσης
•  λεμφοιδήματα
Το PütterPro 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγιές δέρμα ανθρώπων (ηλικίας άνω των 6 μηνών). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
πρωτεύουσα και δευτερεύουσα κάλυψη τραυμάτων με επίθεμα.
Σύνθεση
Επίδεσμος συνθετικός έσω γύψου: 92% πολυεστέρας + 8% ελαστάνη, με συνεκτική επίστρωση στη μία πλευρά.
Επίδεσμος συμπίεσης: 85% πολυπροπυλένιο + 15% ελαστάνη, με συνεκτική επίστρωση και στις δύο πλευρές.
Ενδείξεις
Το PütterPro 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακροχρόνια θεραπεία συμπίεσης (ABPI 0,9-1,3) (στάδιο αποσυμφόρησης) για τη θεραπεία:
•  κιρσοί (π.χ. κιρσοί στην εγκυμοσύνη, υποστηρικτικά στην επεμβατική θεραπεία κιρσών)
•  χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (CVI) με ή χωρίς φλεβικά έλκη κνήμης (VLU) (π.χ. CVI κατά την ταξινόμηση CEAP C3-C6, πρωτογενής και δευτερογενής 

πρόληψη φλεβικού έλκους ποδιών, φλεβική ανεπάρκεια και αγγειοδυσπλασία)
•  θρόμβωση/θρομβοφλεβίτιδα (π.χ. θρομβοφλεβίτιδα καθώς και πάθηση μετά από θεραπευμένη θρομβοφλεβίτιδα, εν τω βάθει φλεβική 

θρόμβωση κάτω και άνω άκρων, κατάσταση μετά από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, μεταθρομβωτικό σύνδρομο, θρομβοπροφύλαξη)
•  χρόνια οιδήματα άλλης προέλευσης (π.χ. οίηδημα κατά την κύηση, μετατραυματικό οίδημα, ορμονικό οίδημα, λιποίδημα, παθήσεις στάσεως λόγω 

ακινησίας (σύνδρομο αρθρογενούς συμφόρησης, πάρεση), ιατρικά προκληθέν οίδημα [π.χ. ανταγωνιστές του ασβεστίου, δινιτρικός ισοσορβίτης, 
αλοιφές λιθίου, φυλετικές ορμόνες])

•   λεμφοιδήματα
Προβλεπόμενοι χρήστες
Το PütterPro 2 έχει σχεδιαστεί για χρήση από επαγγελματίες του τομέα υγείας που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.
Αντενδείξεις
Το PütterPro 2 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
•  προχωρημένη περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια (PAOD)
•  μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA IIΙ + IV)
•  κυανή επώδυνη φλεγμονή
•  σφυροβραχιόνιος δείκτης πίεσης (ABPI) > 1,3 και < 0,9
•  σηπτική φλεβίτιδα
•  έλκη των κάτω άκρων μεικτής αιτιολογίας (αρτηριακής-φλεβικής προέλευσης)
•  ερυσίπελας σε έξαρση
Προφυλάξεις
Απαιτούνται ειδικά προληπτικά μέτρα σε περίπτωση:
•  έντονων διαταραχών ευαισθησίας των άκρων (π.χ. στην περίπτωση προχωρημένης διαβητικής περιφερικής πολυνευροπάθειας)
•  προεξέχουσας δακρύζουσας δερματίτιδας
•  ασυμβατότητας με το υλικό επίδεσμων συμπίεσης
•  πρωτοπαθούς χρόνιας πολυαρθρίτιδας
Η τεχνική εφαρμογής, π.χ. όσον αφορά το τέντωμα ή/και την επένδυση, ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί στα ανατομικά και παθοφυσιολογικά 
χαρακτηριστικά του ασθενούς, ειδικά σε περίπτωση ευαίσθητου ή ηλικιωμένου δέρματος. Οι πληγές πρέπει να καλύπτονται επαρκώς.
Αν δεν εντοπίζεται παλμός στο πόδι κατά την ψηλάφηση, πρέπει να πραγματοποιηθεί υπέρηχος Doppler, ώστε να προσδιοριστεί ο ABPI πριν από την 
έναρξη της θεραπείας. Η σωστή μέθοδος μέτρησης πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον ABPI. Κατά τη χρήση του συστήματος συμπίεσης 2 συστατικών, 
ο ΑΒΡΙ πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Η θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα.
Αν δημιουργηθεί ένα ανελαστικό σύστημα με σχεδόν πλήρες τέντωμα, οι υψηλές πιέσεις στον αστράγαλο θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά από 
γιατρό.
Οι συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βρέφη κάτω των 6 μηνών.
Κατά την εφαρμογή του συστήματος συμπίεσης 2 συστατικών σε παιδιά (από 6 μηνών και πάνω) η πίεση πρέπει να μειωθεί κατάλληλα.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρουσιαστεί στον ασθενή σοβαρός πόνος, μούδιασμα, μυρμηκίαση ή εμφανής 
αποχρωματισμός των δακτύλων, πρέπει να ενημερωθεί αμέσως κάποιος επαγγελματίας του τομέα υγείας και να αφαιρεθεί το σύστημα  
συμπίεσης 2 συστατικών.
Χρήση
Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα ως σετ και με τη σωστή σειρά. Κατά την εφαρμογή των δύο επιδέσμων, βεβαιωθείτε ότι ο άκρος πους του ασθενούς 
είναι υπό γωνία 90° σε σχέση με την κνήμη (ουδέτερη θέση 0) ➊. Ελέγξτε το πόδι πριν από την εφαρμογή, για να εντοπίσετε τις οστικές προεξοχές  
και ενδεχόμενα σημεία πίεσης, και ντύστε τα με τον συνθετικό επίδεσμο έσω γύψου χαμηλής ελαστικότητας. Ξεκινήστε εφαρμόζοντας τον λευκό 
συνθετικό επίδεσμο έσω γύψου χαμηλής ελαστικότητας ➊ προς τη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση με τη μη συνεκτική πλευρά προς το δέρμα. Μετά 
από δύο στροφές στερέωσης με επαρκή πίεση (ανάλογα με τη μεμονωμένη θέση του ποδιού (πρηνισμός ή υπτιασμός), η τοποθέτηση του επιδέσμου 
θα πρέπει να επιλέγεται μεσαία ή πλευρικά). Τυλίξτε τον επίδεσμο στο πίσω μέρος του ποδιού και συμπεριλάβετε τη φτέρνα τυλίγοντας σε σχήματα 8.
Τυλίξτε το πόδι ασκώντας την κατάλληλη πίεση λαμβάνοντας υπόψη σας το ανατομικό/μη κυλινδρικό σχήμα του (σύμφωνα με τον νόμο του Laplace) 
που, για παράδειγμα, δημιουργεί αύξηση της πίεσης πλευρικά (μικρή ακτίνα) και μείωση πίεσης στο μετατάρσιο (μεγάλη ακτίνα) ➊➋. Στην κνήμη, 
τυλίξτε τον λευκό συνθετικό επίδεσμο έσω γύψου χαμηλής ελαστικότητας γύρω από το πόδι σε σπιράλ, φροντίζοντας ώστε η κάθε στρώση να 
επικαλύπτει κατά 50% την προηγούμενη, διατηρώντας τον επίδεσμο πλήρως τεντωμένο ➌. Το τέντωμα ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί στα 
ανατομικά και παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά του ασθενούς. Κάτω από το κνημιαίο κύρτωμα και σε απόσταση περίπου 2 cm κάτω από την κεφαλή 
της περόνης, σκίστε το κομμάτι επιδέσμου που περισσεύει ➍. Δεν απαιτούνται πρόσθετα μέσα στερέωσης. Αν χρειαστεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αυτοκόλλητες ταινίες.
Όπως και με τον λευκό συνθετικό επίδεσμο έσω γύψου χαμηλής ελαστικότητας, ξεκινήστε να εφαρμόζετε τον καφέ συνεκτικό επίδεσμο συμπίεσης ➎ 
προς τη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση με τέτοιο τρόπο ώστε ο λευκός επίδεσμος χαμηλής ελαστικότητας να διακρίνεται ακόμα σε αυτό το σημείο. 
Τυλίξτε σταθερά τον επίδεσμο με δύο περιστροφές και περάστε τον πάνω από τη ράχη του ποδιού τυλίγοντας ελαφρώς λοξά σε σχήματα του 8 ώστε 
να συμπεριλάβετε τη φτέρνα.
Τυλίξτε το πόδι ασκώντας την κατάλληλη πίεση λαμβάνοντας υπόψη σας το ανατομικό/μη κυλινδρικό σχήμα του (σύμφωνα με τον νόμο του Laplace) 
που, για παράδειγμα, δημιουργεί αύξηση της πίεσης πλευρικά (μικρή ακτίνα) και μείωση πίεσης στο μετατάρσιο (μεγάλη ακτίνα). Προς το παρόν 
αγνοήστε τον τυπωμένο δείκτη ➎. Τυλίξτε τον καφέ συνεκτικό επίδεσμο συμπίεσης γύρω από το κάτω μέρος του ποδιού σε σπιράλ, φροντίζοντας 
ώστε η κάθε στρώση να επικαλύπτει κατά 50% την προηγούμενη ➏. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη πίεση, τεντώστε τον επίδεσμο μέχρι ο δείκτης που 
έχει τυπωθεί επάνω του να φτάσει σε μήκος ένα κανονικό εξάγωνο με όλες τις πλευρές να έχουν το ίδιο μήκος. Βεβαιωθείτε ότι ο επίδεσμος δεν είναι 
υπερβολικά τεντωμένος. Τραβήξτε τον επίδεσμο προς τα εμπρός πριν από κάθε μισή στροφή και τοποθετήστε τον επίδεσμο με ελάχιστο τράβηγμα 
πάνω από τη μεσαία γραμμή του τυπωμένου εξαγώνου παρακάτω. Μετά από κάθε στροφή τοποθετήστε την πράσινη ένδειξη πίεσης στα τυπωμένα 
εξάγωνα έτσι ώστε και τα δύο να ταιριάζουν ➒. Η επικάλυψη πρέπει να είναι 50%. Για καλύτερο προσανατολισμό, χρησιμοποιήστε την κεντρική 
γραμμή του εξαγώνου ➓. Ελέγξτε την επιμήκυνση με τον πράσινο δείκτη πίεσης, για να ελέγξετε επίσης το σωστό τέντωμα του δεύτερου στρώματος. 
Αν ο δείκτης έχει τεντωθεί σωστά, θα δείτε τον τυπωμένο δείκτη στην άκρη του προτύπου. Το τέντωμα ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί στα ανατομικά 
και παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά του ασθενούς. Κάτω από τον κνημιαίο σωλήνα και σε απόσταση περίπου 2 cm κάτω από την κεφαλή της περόνης 
σκίστε το κομμάτι επιδέσμου που περισσεύει, έτσι ώστε να είναι ακόμα ορατός ο λευκός επίδεσμος χαμηλής ελαστικότητας. Για βέλτιστη συνοχή 
πιέστε απαλά και ομοιόμορφα τον επίδεσμο συμπίεσης και με τα δύο χέρια σε ολόκληρη την κνήμη ➐➑. Δεν απαιτούνται πρόσθετα μέσα στερέωσης. 
Αν χρειαστεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητες ταινίες.
Λοιπές οδηγίες
Το PütterPro 2 ενδείκνυται για χρήση από επαγγελματίες του τομέα υγείας που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση. Πριν από την εφαρμογή του 
PütterPro 2 καθαρίστε το τραύμα και καλύψτε το με κατάλληλο επίθεμα τραυμάτων. Αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον συνθετικός 
επίδεσμος έσω γύψου για οστικές προεξοχές και βυθίσεις ιστού (π.χ. οστό της κνήμης, υπόβαθρο Bisgaard). Εάν απαιτείται πρόσθετη στερέωση, 
χρησιμοποιήστε ταινία. Μετά την εφαρμογή, ο επίδεσμος συμπίεσης πρέπει να ελεγχθεί (π.χ. αν υπάρχει καλή αιμάτωση των δακτύλων, αν ο ασθενής 
αναφέρει πόνο) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο επίδεσμος δεν πιέζει υπερβολικά στα σημεία εφαρμογής. Το PütterPro 2 είναι προϊόν μίας χρήσης. 
Και οι δύο επίδεσμοι κόβονται με το χέρι. Και οι δύο επίδεσμοι κατασκευάζονται χωρίς φυσικό ελαστικό λάτεξ. Για την αφαίρεση των επιδέσμων, 
ξετυλίξτε ή κόψτε προσεχτικά με ψαλίδι για επιδέσμους. Οι επίδεσμοι μπορούν να φορεθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας για 
διάστημα έως και 7 ημερών. Η διάρκεια εφαρμογής προσαρμόζεται κατά περίπτωση σύμφωνα με την κατάσταση του τραύματος/του δέρματος/του 
οιδήματος του ασθενή. Πρέπει να ακολουθείται η τεχνική εφαρμογής για να επιτευχθεί η θεραπευτικώς συνιστώμενη πίεση συμπίεσης. Αν οι επίδεσμοι 
λυθούν ή γλιστρήσουν, πρέπει να αφαιρεθούν και να εφαρμοστεί νέο σύστημα σε συνεννόηση με το ιατρικό σας προσωπικό.
Κατά την εφαρμογή του PütterPro 2 βεβαιωθείτε ότι έχει τεντωθεί ομοιόμορφα όταν η ένδειξη εξαγώνου φτάσει στο σχήμα ενός κανονικού εξάγωνου 
➒ και οι επίδεσμοι είναι ίσιοι, προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να αποφευχθούν οι συστολές. Κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με το PütterPro 2 ο ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται να κινείται. Ένα σημαντικό στοιχείο της θεραπείας συμπίεσης είναι η ενεργή αντλία 
μυών, η οποία ενεργεί ως αντίβαρο στην πίεση εργασίας του επιδέσμου συμπίεσης.
Η επαναχρησιμοποίηση αναλώσιμου ιατροτεχνολογικού προϊόντος μίας χρήσης είναι επικίνδυνη. Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
προκειμένου να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους, ενδέχεται να βλάψει σημαντικά την ακεραιότητα και την απόδοσή τους. Διατίθενται 
πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.
Αναφορά περιστατικού
Για ασθενείς/χρήστες/τρίτα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες με το ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο (Κανονισμός (EE) 2017/745 για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα), εάν διαπιστωθεί σοβαρό περιστατικό κατά τη χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού, παρακαλείστε 
να αναφέρετε το περιστατικό στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, καθώς επίσης και στην εθνική σας αρχή.

Απόρριψη του προϊόντος
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πιθανών κινδύνων λοίμωξης ή περιβαλλοντικής μόλυνσης, τα αναλώσιμα συστατικά μέρη του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος θα πρέπει να απορρίπτονται με διαδικασίες σύμφωνες με τους ισχύοντες και τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς, καθώς επίσης και 
με τα πρότυπα πρόληψης των λοιμώξεων.
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CZ  Návod k použití
Obecný popis prostředku
Kompresní systém PütterPro 2* je kombinací dvou netkaných obinadel. Jedno z obinadel je vyrobeno z polypropylenu a elastanu a má hnědou 
barvu, druhé je vyrobeno z polyesteru a elastanu a má bílou barvu. Hnědý má na obou stranách kohezivní vrstvu, bílý má kohezivní vrstvu jen na 
jedné straně. Tyto neaktivní a nesterilní prostředky jsou k dispozici jako sada. Obě obinadla mají šířku 10 cm. Indikátor slouží jako pomůcka při 
použití pro dosažení terapeuticky účinné komprese.
Účel použití
Dvousložkový kompresní systém je nesterilní zdravotnický prostředek na jedno použití, který mohou používat zdravotničtí odborníci v klinickém 
i domácím prostředí. Obvaz PütterPro 2 lze používat pro dlouhodobou kompresní terapii (ABPI 0,9–1,3) (fáze dekongesce) u následujících stavů:
•  křečové žíly
•  chronická žilní nedostatečnost (CVI) s žilním bércovým vředem (UCV) nebo bez něj
•  trombóza/tromboflebitida.
•  chronické otoky jiného původu
•  lymfatické otoky
Kompresní systém PütterPro 2 lze použít na neporušenou kůži pacientů (starších 6 měsíců). Lze ho používat v kombinaci s primárním a sekundárním 
krytím.
Složení
Polstrovací obinadlo: 92 % polyester + 8 % elastan, s jednostrannou kohezivní povrchovou vrstvou.
Kompresní obinadlo: 85 % polypropylen + 15 % elastan, oboustranně kohezivně povrstvené.
Indikace
Obvaz PütterPro 2 lze používat pro dlouhodobou kompresní terapii (ABPI 0,9–1,3) (fáze dekongesce) u následujících stavů:
•  křečové žíly (např. křečové žíly v těhotenství, jako podpora při invazivní léčbě křečových žil)
•  chronická žilní nedostatečnost (CVI) se žilními vředy na nohou nebo bez nich (VLU) (např. CVI podle CEAP klasifikace C3–C6, primární a sekundární 

prevence žilního bércového vředu, žilní nedostatečnosti a cévní dysplazie)
•  trombóza/tromboflebitida (např. tromboflebitida i stav po jejím vyléčení, hluboká žilní trombóza dolních a horních končetin, stav po hluboké 

žilní trombóze, posttrombotický syndrom, tromboprofylaxe).
•  chronické edémy jiného původu (např. edémy v těhotenství, poúrazové edémy, hormonální edémy, lipoedémy, stáze v důsledku imobility 

(syndrom kloubní kongesce, parézy), léky vyvolané edémy [např. blokátory vápníku, isosorbiddinitrát, lithiová mast, pohlavní hormony])
•  lymfatické otoky
Zamýšlení uživatelé
Obvaz PütterPro 2 je určen k použití zdravotnickými pracovníky, kteří absolvovali odpovídající školení.
Kontraindikace
PütterPro 2 se nesmí používat v případě:
•  progresivní ischemické chorobě dolních končetin (PAOD)
•  dekompenzované srdeční nedostatečnosti (NYHA III + IV),
•  phlegmasia coerulea dolens,
•  indexu tlaku kotník/paže (ABPI) > 1,3 a < 0,9
•  septické flebitidě,
•  bércové (tepenné a žilní) vředy smíšené etiologie,
•  floridním erysipelu.
Bezpečnostní pokyny
Zvláštní bezpečnostní opatření jsou vyžadována v případě:
•  výrazné poruchy citlivosti končetin (např. v případě pokročilé diabetické periferní polyneuropatie),
•  výrazné mokvající dermatózy,
•  nekompatibility s materiálem kompresních obinadel
•  primární chronické polyartritidy.
Techniku použití, např. pokud jde o protažení a/nebo podložení, bude možná nutné přizpůsobit anatomickým a patofyziologickým charakteristikám 
pacienta, zejména v případě křehčí nebo zralejší kůže. Rány musí být překryty vhodným krytím na rány.
Pokud nelze na noze nahmatat puls, měl by se před zahájením léčby provést Dopplerův ultrazvuk, aby se zjistila hodnota ABPI. U indexu ABPI  
nutno použít správnou metodu měření. Během používání dvousložkového kompresního systému se musí ABPI pravidelně kontrolovat. Léčba  
se musí odpovídajícím způsobem upravit.
Pokud se při téměř úplném roztažení vytvoří neelastický systém, je třeba, aby lékař pečlivě monitoroval vysoký tlak v kotníku.
Tyto prostředky se nesmí používat u kojenců mladších 6 měsíců.
Při aplikaci dvousložkového kompresního systému u dětí (starších 6 měsíců) se musí tlak odpovídajícím způsobem snížit.
Pokud se u pacienta kdykoli během léčby vyskytne silná bolest, necitlivost, mravenčení nebo patrné zbarvení prstců, kontaktujte okamžitě 
zdravotnického odborníka a dvousložkový kompresní systém se musí sejmout.
Aplikace
Tento systém používejte jako sadu a ve správném pořadí. Během celé doby přikládání obou obinadel se ujišťujte, že se noha pacienta nachází v úhlu 
90° k bérci (neutrální nulová pozice) ➊. Před aplikací zkontrolujte nohu a identifikujte kostnaté výčnělky a potenciální tlakové body a vyplňte je 
polstrovacím obinadlem s krátkým tahem. Začněte přiložením bílého polstrovacího obinadla s krátkým tahem ➊ bazi prstců, s nekohezivní stranou 
přiloženou na kůži. Po dvou upevňujících ovinutích s použitím přiměřeného tlaku, v závislosti na individuální pozici nohy (pronace nebo supinace), 
je třeba vybrat umístění obinadla – buď mediálně nebo laterálně. Obinadlo veďte přes hřbet nohy a patu uzavřete v osmičkových otáčkách.
Nohu oviňte s použitím přiměřeného tlaku a dbejte na její anatomický/neválcový tvar (podle Laplaceova zákona), který způsobuje například zvýšení tlaku 
laterálně (malý poloměr) a snížení tlaku na přednoží (velký poloměr) ➊➋. Na bérci ovíjejte polstrovací obinadlo kolem dokola spirálově s přesahem 
50 %, přičemž obinadlo udržujte plně natažené ➌. Napnutí bude možná nutné přizpůsobit anatomickým a patofyziologickým charakteristikám 
pacienta. Pod tuberositas tibiae a přibližně 2 cm pod hlavičkou fibuly odtrhněte přebytečný materiál obinadla ➍. Další fixace není třeba, v případě 
potřeby lze použít proužky náplasti.
Stejně jako u bílého polstrovacího obinadla s krátkým tahem začněte přiložením hnědého kohezivního kompresního obinadla ➎ proximálně k bazi 
prstců tak, aby zde bylo vidět bílé polstrovací obinadlo s krátkým tahem. Po dvou upevňujících ovinutích veďte obinadlo přes hřbet nohy a patu 
uzavřete v osmičkových otáčkách.
Nohu oviňte s použitím přiměřeného tlaku a dbejte na její anatomický/neválcový tvar (podle Laplaceova zákona), který způsobuje například zvýšení 
tlaku laterálně (malý poloměr) a snížení tlaku na přednoží (velký poloměr). Vytištěný indikátor prozatím ignorujte ➎. Hnědé kohezivní kompresivní 
obinadlo ovíjejte spirálově kolem bérce s 50% překrýváním ➏. Pro dosažení optimálního tlaku, napněte obinadlo, dokud na něm vytištěný indikátor 
nedosáhne délky pravidelného šestiúhelníku, kdy jsou všechny strany stejné délky. Ujistěte se, že obinadlo není nadměrně utaženo. Před každou 
půlotáčkou zatáhněte obinadlo dopředu a umístěte ho s minimálním tahem přes středovou čáru vytištěného šestiúhelníku níže. Po každé otáčce 
umístěte zelený indikátor tlaku na vytištěné šestiúhelníky tak, aby se oba shodovaly ➒. Překrytí musí činit 50 %. Pro lepší orientaci použijte 
středovou čáru šestiúhelníku ➓. Použitím zeleného indikátoru tlaku zkontrolujte prodloužení a správné natažení druhé vrstvy. Pokud je indikátor 
správně natažený, uvidíte vytištěný indikátor na okraji šablony. Napnutí bude možná nutné upravit podle anatomických a patofyziologických 
charakteristik pacienta. Pod tuberositas tibiae a přibližně 2 cm pod hlavicí lýtkové kosti odtrhněte přebytečný materiál obinadla tak, aby byl stále 
vidět bílý polstrovací obvaz s krátkým tahem. K dosažení optimální koheze přitlačte kompresní obinadlo jemně a rovnoměrně oběma rukama kolem 
celého bérce ➐➑. Další fixace není třeba, v případě potřeby lze použít proužky náplasti.
Další upozornění
PütterPro 2 je určen k použití zdravotnickými pracovníky, kteří absolvovali odpovídající školení. Před přiložením obvazu PütterPro 2 musí být rána 
vyčištěná a překrytá vhodným krytím na rány. V případě potřeby může být přebytečné polstrovací obinadlo použito pro další vyplnění kostních 
výčnělků a tkáňových prohlubní (např. na holenní kosti, vedle Achillovy šlachy). Je-li nutné další upevnění, použijte lepicí pásku. Po aplikaci musí být 
kompresní obinadlo zkontrolováno (např. oběh v pacientových nohou, bolest hlášená pacientem), aby bylo zaručeno, že tlak přiloženého obinadla 
není příliš vysoký. Obvaz PütterPro 2 je určen pouze k jednorázovému použití. Obě části obinadla lze utrhnout rukou. Obě obinadla jsou vyrobena 
bez použití přírodního latexu. Obinadla lze sejmout odvinutím nebo opatrným rozstřižením nůžkami na obinadla. Obinadla mohou zůstat přiložena 
nepřetržitě až po dobu 7 dnů. Celkovou dobu přiložení obvazu je třeba přizpůsobit individuálně stavu rány/kůže/otoku pacienta. Pro dosažení 
terapeuticky doporučovaného kompresního tlaku, musí být dodržena správná technika přikládání. Pokud se obinadla uvolní nebo sklouznou,  
je třeba je odstranit a po konzultaci s lékařem by se měl použit nový systém.
Při použití obinadla PütterPro 2 se ujistěte, že je napětí rovnoměrné, když šestiúhelníkový indikátor dosáhne tvaru pravidelného šestiúhelníku ➒ 
a obinadla jsou rovná, aby se dosáhlo rovnoměrného rozložení tlaku a zabránilo nadměrnému stažení. Doporučte pacientovi, aby se během terapie 
s obvazem PütterPro 2 pohyboval. Důležitým prvkem kompresní léčby je aktivní svalová pumpa, která působí jako protějšek pracovního tlaku 
kompresního obinadla.
Opětované používání jednorázových zdravotnických prostředků je nebezpečné. Opakovaná příprava zdravotnických prostředků za účelem jejich 
opakovaného použití může závažně poškodit jejich celistvost a jejich funkčnost. Informace jsou k dispozici na vyžádání.
Hlášení událostí
Pro pacienty/uživatele/třetí strany v Evropské unii a v zemích se stejným zákonným regulačním rámcem (nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických 
prostředcích) platí, že pokud dojde při používání tohoto prostředku nebo v důsledku jeho používání k závažné události, je nutno ji nahlásit výrobci 
a/nebo jeho zplnomocněnému zástupci a příslušným vnitrostátním orgánům.
Likvidace výrobku
Aby se minimalizovalo potenciální riziko infekce či znečištění životního prostředí, dodržujte při likvidaci jednorázových součástí zdravotnického 
prostředku postupy, které jsou v souladu s platnými a místními zákony, předpisy, směrnicemi a standardy prevence infekcí.
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SK  Návod na použitie
Všeobecný popis pomôcky
Kompresívny systém PütterPro 2* zahŕňa dve netkané ovínadlá. Jedno z ovínadiel je vyrobené z polypropylénu a elastanu a je hnedej farby, druhé 
ovínadlo je vyrobené z polyesteru a elastanu a je bielej farby. Hnedé ovínadlo má na oboch stranách priľnavú vrstvu, biele ovínadlo má priľnavú 
vrstvu na jednej strane. Tieto neaktívne a nesterilné pomôcky sa dodávajú ako súprava. Šírka oboch ovínadiel je 10 cm. Značka slúži ako usmernenie 
pri obväzovaní s cieľom dosiahnuť terapeuticky účinnú kompresiu.
Účel použitia
Dvojzložkový kompresívny systém je nesterilná zdravotnícka pomôcka určená na jednorazové použitie, ktorú používa zdravotnícky personál 
v nemocničnom aj v domácom prostredí. PütterPro 2 sa môže používať na dlhodobú kompresívnu liečbu (ČBTI 0,9 – 1,3) (fáza dekongescie) pri liečbe:
•  kŕčových žíl,
•  chronickej žilovej nedostatočnosti (CVI) s žilovým vredom predkolenia (VLU) alebo bez neho,
•  trombózy/tromboflebitídy,
•  chronických opuchov iného pôvodu,
•  lymfatických opuchov.
PütterPro 2 sa môže používať na neporušenej pokožke ľudí (starších ako 6 mesiacov). Je ho možné používať v kombinácii s primárnym 
a sekundárnym krytím.

Zloženie
Ovínadlo s výstelkou: 92 % polyester + 8 % elastan s jednostrannou priľnavou povrchovou vrstvou.
Kompresívne ovínadlo: 85 % polypropylén + 15 % elastan s obojstrannou priľnavou povrchovou vrstvou.
Indikácie
PütterPro 2 sa môže používať na dlhodobú kompresívnu liečbu (ČBTI 0,9 – 1,3) (fáza dekongescie) pri liečbe:
•  kŕčové žily (napríklad kŕčové žily v tehotenstve, podpora pri invazívnej liečbe kŕčových žíl)
•  chronická žilová nedostatočnosť (CVI) s alebo bez žilových vredov predkolenia (VLU) (napr. CVI podľa klasifikácie CEAP C3 – C6, primárna 

a sekundárna prevencia žilových vredov predkolenia, žilová nedostatočnosť a angiodysplázia)
•  trombózy/tromboflebitídy (napr. tromboflebitídy, ako aj stav po vyliečenej tromboflebitíde, hlboká trombóza žíl nohy a ruky, stav po hlbokej 

trombóze žíl, posttrombotický syndróm, tromboprofylaxia),
•  chronické edémy iného pôvodu (napr. edém v tehotenstve, posttraumatický edém, hormonálny edém, lipoedém, stáza spôsobená imobilitou 

(artrogénny kongestívny syndróm, paréza), liekmi vyvolaný edém (napr. antagonisti vápnika, izosorbiddinitrát, lítiový krém, pohlavné hormóny))
•   lymfatické opuchy.
Určení používatelia
PütterPro 2 má používať zdravotnícky personál po príslušnom zaškolení.
Kontraindikácie
PütterPro 2 sa nesmie použiť v prípade:
•  pokročilého periférneho arteriálneho obliterujúceho ochorenia (PAOO),
•  dekompenzovaného zlyhávania srdca (NYHA III +IV),
•  phlegmasia coerulea dolens,
•  členkovo-ramenného tlakového indexu (ČBTI) >1,3 a <0,9
•  septickej flebitídy,
•  vredov na nohách zmiešanej etiológie arteriálne-žilového pôvodu,
•  plne vyvinutého ochorenia erysipelas.
Opatrenia
Osobitné opatrenia sú potrebné v prípade:
•  výrazných porúch citlivosti končatín (napr. v prípade pokročilej diabetickej periférnej polyneuropatie),
•  výrazných mokvajúcich dermatóz,
•  nekompatibility s materiálom kompresívnych ovínadiel
•  primárnej chronickej polyartritídy.
Je možné, že techniku obväzovania bude potrebné prispôsobiť anatomickým a patofyziologickým charakteristikám pacienta, napr. z hľadiska napnutia 
a/alebo výstelky, a to najmä v prípade krehkej alebo staršej pokožky. Rany musia byť kryté príslušným spôsobom.
Ak nie je hmatateľný tep na končatine, je potrebné pred začiatkom liečby stanoviť index ČBTI ultrazvukovým meraním pomocou Dopplerovho prístroja. 
Pri ČBTI je nutné zvážiť správnu metódu merania. Počas používania dvojzložkového kompresívneho systému je nutné pravidelne kontrolovať ČBTI. 
Liečbu je nutné príslušne upraviť.
Ak sa obviazaním pri takmer úplnom napnutí vytvorí neelastický systém, lekár musí dôsledne sledovať vysoké hodnoty tlaku v členku.
Pomôcka sa nesmie používať na deťoch mladších ako 6 mesiacov.
Pri používaní dvojzložkového kompresívneho systému na deťoch (starších ako 6 mesiacov) je nutné príslušne znížiť tlak.
Ak sa kedykoľvek počas liečby prejavia u pacienta silné bolesti, stŕpnutie, brnenie alebo zmena farby prstov, je nutné ihneď kontaktovať 
zdravotnícky personál a odstrániť dvojzložkový kompresívny systém.
Aplikácia
Používajte tento systém ako súpravu a v správnom poradí. Počas použitia oboch ovínadiel dbajte na to, aby sa chodidlo pacienta nachádzalo v uhle 
90° k predkoleniu (neutrálna poloha 0) ➊. Pred obviazaním skontrolujte končatinu, či na nej nie sú kostné výstupky a prípadné tlakové body 
a obviažte ich krátkoťažným ovínadlom s výstelkou. Začnite priložením bieleho krátkoťažného ovínadla s výstelkou ➊ k metatarzofalangeálnemu 
kĺbu s nepriľnavou stranou priloženou na kožu. Po dvoch ovinutiach fixácie s adekvátnym tlakom (v závislosti od individuálnej polohy chodidla, 
pronácie alebo supinácie) je potrebné zvoliť umiestnenie ovínadla mediálne alebo laterálne. Oviňte ovínadlo okolo zadnej strany chodidla a obtočte 
pätu v tvare číslice 8.
Oviňte nohu s primeraným tlakom a pri súčasnom zohľadnení anatomického/nevalcovitého tvaru (podľa Laplaceovho zákona), ktorý napríklad vytvára 
zvýšenie tlaku v laterálnom smere (malý polomer) a zníženie tlaku na prednej časti nohy (veľký polomer) ➊➋. Na predkolení obtáčajte biele krátkoťažné 
ovínadlo s výstelkou okolo končatiny špirálovou technikou s 50 % prekrývaním, pričom ovínadlo má byť plne napnuté ➌. Je možné, že napnutie bude 
potrebné prispôsobiť anatomickým a patofyziologickým charakteristikám pacienta. Odtrhnite všetok nadbytočný materiál ovínadla pod tuberositas 
tibiae a približne 2 cm pod hlavou lýtkovej kosti ➍. Dodatočná fixácia nie je nutná, ale v prípade potreby sa môže použiť náplasť.
Podobne ako v prípade bieleho krátkoťažného ovínadla s výstelkou začnite aplikáciu hnedého priľnavého kompresívneho ovínadla ➎ pri 
metatarzofalangeálnom kĺbe tak, aby bolo stále možné vidieť bielu krátkoťažnú výstelku. Po dvoch fixačných otáčkach oviňte ovínadlo  
okolo zadnej strany chodidla a obtočte pätu v tvare číslice 8.
Oviňte nohu s primeraným tlakom a pri súčasnom zohľadnení anatomického/nevalcovitého tvaru (podľa Laplaceovho zákona), ktorý napríklad 
vytvára zvýšenie tlaku v laterálnom smere (malý polomer) a zníženie tlaku na prednej časti nohy (veľký polomer). Ignorujte zatiaľ značku vytlačenú 
na ovínadle ➎. Oviňte hnedé priľnavé kompresívne ovínadlo špirálovito okolo predkolenia s 50 % prekrývaním ➏. Optimálny tlak dosiahnete, keď 
napnete ovínadlo tak, aby značka vytlačená na ovínadle dosiahla tvar pravidelného šesťuholníka so všetkými stranami rovnakej dĺžky. Uistite sa, že 
ovínadlo nie je nadmerne napnuté. Pred každou polotáčkou potiahnite ovínadlo dopredu a minimálnym ťahom ho umiestnite ponad stredovú líniu 
nižšie znázorneného šesťuholníka. Po každom ovinutí umiestnite zelenú značku tlaku na vytlačené šesťuholníky tak, aby sa zhodovali ➒. Prekrytie 
musí byť 50 %. Pre lepšiu orientáciu použite stredovú čiaru šesťuholníka ➓. Skontrolujte predĺženie pomocou zelenej značky tlaku, čím tiež 
skontrolujete správne napnutie druhej vrstvy. Ak je značka správne natiahnutá, okraje šablóny budú viditeľné. Je možné, že napnutie bude potrebné 
prispôsobiť anatomickým a patofyziologickým charakteristikám. Odtrhnite všetok nadbytočný materiál ovínadla pod tuberositas tibiae a približne 
2 cm pod hlavou lýtkovej kosti tak, aby bolo stále vidno biele krátkoťažné ovínadlo s výstelkou. Na zabezpečenie optimálneho prilepenia jemne 
a rovnomerne obidvomi rukami pritlačte kompresívne ovínadlo po celom predkolení ➐➑. Dodatočná fixácia nie je nutná, ale v prípade potreby sa 
môže použiť náplasť.
Ďalšie upozornenia
PütterPro 2 má používať zdravotnícky personál po príslušnom školení. Pred použitím PütterPro 2 vyčistite ranu a prekryte ju vhodným krytím na rany. 
Podľa potreby sa môže nadbytočný materiál ovínadla s výstelkou použiť na ďalšie prekrytie kostných výrastkov a prehĺbenín v tkanivách (napr. holenná 
kosť, oblasť medzi Achillovou šľachou, pätou a členkom). Ak je potrebná ďalšia fixácia, použite fixačnú pásku. Po obviazaní je nutné skontrolovať 
kompresívne ovínadlo (napríklad prekrvenie prstov pacienta, bolestivosť pociťovaná pacientom), aby bolo zaručené, že tlak priloženého ovínadla 
nie je príliš vysoký. PütterPro 2 je určený len na jednorazové použitie. Obe ovínadlá je možné roztrhnúť ručne. Obe ovínadlá sú vyrobené bez prírodného 
kaučuku. Použité ovínadla je možné sňať odvinutím alebo opatrným rozstrihnutím nožnicami na ovínadlá. Ovínadlá sa môžu nosiť počas dňa aj noci 
až 7 dní. Celkovú dobu nosenia ovínadla je nutné prispôsobiť individuálne pacientovi podľa stavu rany/kože/opuchu. Je potrebné dodržať techniku 
obväzovania, aby sa dosiahol terapeuticky odporúčaný tlak. Ak sa ovínadlá uvoľnia alebo zošmyknú, je potrebné ich odobrať a po porade so zdravotníckym 
personálom použiť nový systém.
Pri použití PütterPro 2 skontrolujte, či je napnutie rovnomerné a šesťuholníková značka má tvar pravidelného šesťuholníka ➒ a ovínadlá sú vyrovnané, 
aby sa dosiahlo jednotné rozloženie tlaku a nedošlo k zovretiu končatiny. Odporúčame, aby sa pacient počas liečby pomocou PütterPro 2 hýbal. 
Dôležitou súčasťou kompresívnej liečby je aktívna podpora krvného obehu vo svaloch ako protikladu k pôsobiacemu tlaku kompresívneho ovínadla.
Opätovné použitie zdravotníckej pomôcky určenej na jedno použitie je nebezpečné. Opakovaná úprava zdravotníckych pomôcok za účelom  
ich opakovaného použitia môže vážne poškodiť ich celistvosť a ich výkonnosť. Informácie sú k dispozícii na vyžiadanie.
Hlásenie incidentu
Pre pacientov/používateľov/tretie strany v Európskej únii a v krajinách s identickým regulačným rámcom (Nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych 
pomôckach): ak počas používania tejto pomôcky alebo v dôsledku jej používania dôjde k vážnemu incidentu, informujte o tom výrobcu a/alebo jeho 
splnomocneného zástupcu a príslušné vnútroštátne orgány.
Likvidácia výrobku
Aby sa minimalizovalo riziko možnej infekcie alebo znečistenia životného prostredia, jednorazové komponenty zdravotníckej pomôcky by sa mali 
likvidovať v súlade s platnými miestnymi zákonmi, nariadeniami, právnymi predpismi a normami na prevenciu infekcií.
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PL  Instrukcja używania
Ogólny opis wyrobu
Zestaw uciskowy PütterPro 2* to połączenie dwóch bandaży wykonanych z włókniny. Jeden z bandaży jest wykonany z polipropylenu i elastanu 
i jest w brązowym kolorze. Drugi natomiast jest wykonany z poliestru i elastanu i jest w białym kolorze. Brązowy ma warstwę kohezyjną po obydwu 
stronach, natomiast biały ma warstwę kohezyjną tylko po jednej stronie. Nieaktywne i niesterylne wyroby są dostępne jako zestaw. Oba bandaże 
mają 10 cm szerokości. Wskaźnik służy jako instrukcja zastosowania terapeutycznie skutecznej kompresji.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Dwuczęściowy zestaw uciskowy to niesterylny wyrób medyczny jednorazowego użytku, stosowany przez personel medyczny w środowisku 
szpitalnym i domowym. Zestaw PütterPro 2 może być stosowany do długotrwałej terapii uciskowej (WKR 0,9-1,3) (faza zmniejszania nacisku) 
w celu leczenia:
•  żylaków
•  przewlekłej niewydolności żylnej (chronic venous insufficiency, CVI) z owrzodzeniem podudzi (ulcus cruris venosum, UCV) lub bez niego
•  zakrzepicy / zakrzepowego zapalenia żył
•  przewlekłych obrzęków innego pochodzenia
•  obrzęków limfatycznych
Zestaw PütterPro 2 można stosować na nienaruszonej skórze u ludzi (powyżej 6. miesiąca życia). Zestaw można stosować w połączeniu 
z opatrunkami pierwotnymi i wtórnymi.
Skład
Bandaż do wyściełania: 92% poliester + 8% elastan, z jednostronną powłoką kohezyjną.
Bandaż uciskowy: 85% polipropylen + 15% elastan, z dwustronną powłoką kohezyjną.
Wskazania
Zestaw PütterPro 2 może być stosowany do długotrwałej terapii uciskowej (WKR 0,9-1,3) (faza zmniejszania nacisku) w celu leczenia:
•  żylaków (np. żylaków podczas ciąży, wspomagająco w inwazyjnym leczeniu żylaków)
•  przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) z owrzodzeniami żylnymi podudzi (VLU) lub bez (np. PNŻ według klasyfikacji CEAP C3–C6, prewencja 

pierwotna i wtórna owrzodzeń żylnych podudzi, niewydolności żylnej i angiodysplazji)
•  zakrzepicy/zakrzepowego zapalenia żył (np. zakrzepowego zapalenia żył i stanu po wyleczonym zakrzepowym zapaleniu żył, zakrzepicy żył 

głębokich nóg i rąk, stanu po zakrzepicy żył głębokich, zespołu pozakrzepowego, w ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej)
•  przewlekłych obrzęków innego pochodzenia (np. obrzęku podczas ciąży, obrzęku pourazowego, obrzęku hormonalnego, obrzęku wargowego, 

stanów zastoinowych spowodowanych bezruchem (zespół przekrwienia stawów, niedowłady), obrzęków wywołanych lekami [np. antagoniści 
wapnia, dinitrat izosorbidu, maść litowa, hormony płciowe])

•   obrzęków limfatycznych
Użytkownicy końcowi
PütterPro 2 jest przeznaczony do użytku przez pracowników służby zdrowia, którzy przeszli odpowiednie szkolenie.
Przeciwwskazania
PütterPro 2 nie powinien być używany w przypadku:
•  zaawansowanej choroby zarostowej tętnic obwodowych (PAOD)
•  zastoinowej niewydolności serca (NYHA III + IV)
•  bolesnego obrzęku sinicznego
•  wskaźnika kostka–ramię (WKR) > 1,3 i < 0,9
•  septycznego zapalenia żył
•  owrzodzeń nóg (pochodzenia tętniczego i żylnego) o etiologii mieszanej
•  róży

Środki ostrożności
Szczególne środki ostrożności są wymagane w przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
•  wyraźne zaburzenia czucia w kończynach (np. w przypadku zaawansowanej cukrzycowej polineuropatii obwodowej)
•  wyraźnie sączące zapalenie skóry
•  uczulenie na którykolwiek materiał, z którego wykonane są bandaże
•  pierwotne przewlekłe zapalenie wielostawowe
Technika stosowania, np. w odniesieniu do naciągnięcia i/lub wyściółki, musi być dopasowana do cech anatomicznych i patofizjologicznych danego 
pacjenta, zwłaszcza w przypadku wrażliwej skóry lub osób w podeszłym wieku. Rany należy odpowiednio zakryć.
Jeżeli puls na stopie nie jest wyczuwalny, należy wykonać badanie USG Dopplera w celu ustalenia wskaźnika WKR przed rozpoczęciem leczenia. 
W przypadku wskaźnika WKR należy zastosować odpowiednią metodę pomiaru. Podczas stosowania dwuczęściowego zestawu uciskowego należy 
regularnie kontrolować wskaźnik WKR. Należy odpowiednio dostosować leczenie.
Jeżeli w wyniku niemalże pełnego rozciągania bandaży powstaje nieelastyczny zestaw, wysokie ciśnienie na kostce powinno być ściśle 
monitorowane przez lekarza.
Wyrobu nie wolno stosować u niemowląt poniżej 6. miesiąca życia.
W przypadku stosowania dwuczęściowego zestawu uciskowego u dzieci (powyżej 6. miesiąca życia) należy odpowiednio zmniejszyć ucisk.
Jeżeli podczas leczenia wystąpi silny ból, drętwienie, mrowienie lub widoczne sinienie palców u stóp, należy niezwłocznie zwrócić się do  
personelu medycznego i zdjąć dwuczęściowy zestaw uciskowy.
Sposób stosowania
Należy używać systemu jako zestaw i w odpowiedniej kolejności. Podczas zakładania obu bandaży należy się upewnić, że stopa pacjenta jest 
ustawiona pod kątem 90° w stosunku do podudzia (neutralna pozycja 0) ➊. Przed zastosowaniem należy zbadać nogę, aby zidentyfikować 
wypukłości kostne i potencjalne punkty ucisku oraz wyłożyć je bandażem do wyściełania o krótkim naciągu. Zakładanie białego bandaża do 
wyściełania o krótkim naciągu➊ należy rozpocząć od stawu śródstopno-paliczkowego stroną niekohezyjną do skóry. Po dwóch obwojach 
z odpowiednim uciskiem (w zależności od indywidualnego ustawienia stopy – pronacja lub supinacja) należy wybrać przyśrodkowe lub boczne 
ułożenie bandażu. Bandaż poprowadzić przez tył stopy i zamknąć piętę, wykonując ruchy w kształcie ósemki.
Owinąć stopę z odpowiednim uciskiem, biorąc pod uwagę kształt anatomiczny/niecylindryczny (zgodnie z prawem Laplace'a), co powoduje na 
przykład zwiększenie ucisku bocznego (mały promień) oraz zmniejszenie ucisku na przedniej części stopy (duży promień) ➊➋. Na podudziu owinąć 
spiralnie nogę białym bandażem do wyściełania o krótkim naciągu, w taki sposób, aby kolejne obwoje zachodziły na siebie w 50%, utrzymując go 
na pełnym rozciągnięciu ➌. Naciągnięcie musi być dopasowane do właściwości anatomicznych i patofizjologicznych danego pacjenta. 2 cm poniżej 
guzowatości piszczeli i główki strzałki oderwać lub odciąć nadmiar materiału opatrunkowego ➍. Dodatkowe mocowanie bandaża nie jest 
konieczne. W razie potrzeby można użyć plastra.
Podobnie jak w przypadku białego bandaża do wyściełania o krótkim naciągu, należy zacząć nakładać brązowy, kohezyjny bandaż uciskowy ➎ 
proksymalnie do stawu śródstopno-paliczkowego w taki sposób, aby biała warstwa wyściełająca o krótkim naciągu była w dalszym ciągu widoczna 
w tym miejscu. Po dwukrotnym obwoju mocującym, bandaż należy poprowadzić przez tył stopy i zamknąć piętę, wykonując ruchy w kształcie 
ósemki.
Owinąć stopę z odpowiednim uciskiem, biorąc pod uwagę kształt anatomiczny/niecylindryczny (zgodnie z prawem Laplace'a), co powoduje na przykład 
zwiększenie ucisku bocznego (mały promień) oraz zmniejszenie ucisku na przedniej części stopy (duży promień). Na ten moment zignorować 
nadrukowany wskaźnik ➎. Brązowy kohezyjny bandaż uciskowy należy owijać spiralnie wokół podudzia w taki sposób, aby obwoje zachodziły  
na siebie w 50% ➏. Aby osiągnąć optymalny ucisk, rozciągnąć bandaż, aż wydrukowany na nim wskaźnik osiągnie długość sześciokąta foremnego 
przy jednakowej długości wszystkich boków. Upewnić się, że bandaż nie jest nadmiernie naciągnięty. Przed każdym owinięciem o 180° pociągnąć 
bandaż do przodu i nałożyć nad środkową linią sześciokąta poniżej, lekko naciągając. Po każdym owinięciu należy umieścić zielony wskaźnik ucisku na 
nadrukowanych sześciokątach w taki sposób, aby się pokrywały ➒. Nakładanie się obwojów musi wynosić 50%. Dla lepszej orientacji należy wykorzystać 
linię środkową sześciokąta ➓. Sprawdzić wydłużenie za pomocą zielonego wskaźnika ucisku, aby sprawdzić również prawidłowe rozciągnięcie 
drugiej warstwy. Jeśli wskaźnik jest prawidłowo rozciągnięty, wydrukowany wskaźnik pojawi się na krawędzi szablonu. Naciągnięcie musi być 
dopasowane do cech anatomicznych i patofizjologicznych danego pacjenta. Oderwać lub odciąć nadmiar materiału opatrunkowego poniżej 
guzowatości piszczeli i ok. 2 cm pod główką strzałki, aby biały bandaż do wyściełania o krótkim naciągu był wciąż widoczny. Aby uzyskać optymalną 
zwartość, należy delikatnie i równomiernie docisnąć bandaż uciskowy obiema rękoma na całej długości podudzia. ➐➑. Dodatkowe mocowanie 
bandaża nie jest konieczne. W razie potrzeby można użyć plastra.
Pozostałe wskazówki
PütterPro 2 jest wskazany do użytku przez lekarzy, którzy przeszli odpowiednie szkolenie. Przed założeniem PütterPro 2 należy oczyścić ranę 
i przykryć ją odpowiednim opatrunkiem. W razie potrzeby nadmiar bandaża do wyściełania można zastosować do wyściełania wypukłości kostnych 
i wgłębień tkanek (np. kość piszczelowa, okolica piętowa). Jeśli konieczne jest dodatkowe mocowanie, należy użyć przylepca. Po założeniu należy 
sprawdzić bandaż (np. czy palce stóp są dobrze ukrwione, ból zgłoszony przez pacjenta); pozwoli to upewnić się, że ucisk bandaża nie jest za duży. 
PütterPro 2 jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Obie warstwy można oderwać ręcznie. Obie warstwy zestawu wykonano bez 
użycia lateksu z kauczuku naturalnego. Bandaże można zdjąć, odwijając je lub rozcinając nożyczkami do rozcinania bandaży. Bandaże mogą być 
noszone przez całą dobę, maksymalnie przez 7 dni. Czas stosowania należy dobrać indywidualnie dla danego pacjenta, odpowiednio do rany, obrzęku 
i kondycji skóry. W celu osiągnięcia zalecanego terapeutycznie ciśnienia uciskowego należy stosować odpowiednią technikę aplikacji. Jeśli bandaże 
zostaną zdjęte lub zsuną się, należy je usunąć i założyć nowe po konsultacji z personelem medycznym.
Podczas aplikacji PütterPro 2 należy się upewnić, że napięcie jest równe, co ma miejsce, gdy wskaźnik sześciokątny osiąga kształt sześciokąta 
foremnego ➒, a bandaże są proste, aby uzyskać równomierny rozkład ciśnienia i uniknąć zwężenia. Podczas terapii za pomocą PütterPro 2 należy 
zachęcać pacjenta do ruchu. Ważnym elementem terapii uciskowej jest aktywna pompa mięśniowa, która działa jako odpowiednik ciśnienia 
roboczego bandaża uciskowego.
Ponowne użycie wyrobu medycznego przeznaczonego do jednorazowego użytku jest niebezpieczne. Przygotowywanie wyrobów do ponownego 
użycia może poważnie naruszyć ich integralność i wpłynąć na prawidłowość ich działania. Informacje dostępne na życzenie.
Zgłaszanie incydentów
Dotyczy pacjentów/użytkowników/osób trzecich w Unii Europejskiej lub w krajach o takim samym systemie regulacyjnym (Rozporządzenie 
(UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych): jeśli podczas lub wskutek użytkowania niniejszego wyrobu doszło do poważnego incydentu,  
należy zgłosić to producentowi i/lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi oraz właściwym organom krajowym.
Utylizacja produktu
Aby zminimalizować ryzyko potencjalnego zakażenia lub zanieczyszczenia środowiska, materiały jednorazowego użytku zawarte w wyrobie 
medycznym należy utylizować zgodnie z procedurami określonymi przez stosowne lokalne przepisy i regulacje oraz normy dotyczące zapobiegania 
zakażeniom.

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 
PL – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. · 95-200 Pabianice

HU  Használati útmutató
Az eszköz általános leírása
A PütterPro 2* kompressziós rendszer két nem szőtt anyagból készült pólya kombinációja. Az egyik pólya polipropilén és elasztán keveréke és barna 
színű, a másik pedig fehér színű, és poliészter és elasztán keveréke. A barna pólya mindkét oldalán kohéziós réteg van, a fehérnek pedig csak az 
egyik oldalán. A hatóanyagmentes, nem steril eszközök szettként állnak rendelkezésre. Mindkét pólya 10 cm szélességű. Az indikátor alkalmazási 
útmutató a terápiásan hatékony kompresszió eléréséhez.
Rendeltetési cél
A kétkomponensű kompressziós rendszer egy egyszeri használatra készült, nem steril orvostechnikai eszköz, melyet egészségügyi szakemberek 
klinikai vagy otthoni környezetben használhatnak. A PütterPro 2 hosszú távú kompressziós terápiához alkalmazható (BKI 0,9–1,3) (dekongesztációs 
fázis) a következő állapotok kezelésére:
•  visszértágulat kezelésére
•  krónikus vénás elégtelenség (CVI) vénás lábszárfekéllyel (VLU) vagy anélkül
•  trombózis/tromboflebitisz
•  egyéb eredetű krónikus ödéma
•  limfödéma kezelésére
A PütterPro 2 ép emberi bőrön (6 hónapos kor felett) alkalmazható. A termék elsődleges és másodlagos kötszerrel együttesen is használható.
Összetétel
Párnázó pólya: 92% poliészter + 8% elasztán, egyik oldalán kohéziós réteggel.
Kompressziós pólya: 85% polipropilén + 15% elasztán, kétoldali kohéziós réteggel.
Javallatok
A PütterPro 2 hosszú távú kompressziós terápiához alkalmazható (BKI 0,9–1,3) (dekongesztációs fázis) a következő állapotok kezelésére:
•  visszerek (pl. terhességi visszerek, visszértágulat invazív kezelésének támogatása
•  krónikus vénás elégtelenség (CVI) vénás lábszárfekélyek (VLU) jelenlétében vagy anélkül (pl. a CEAP osztályozás C3-C6 szerinti CVI, vénás lábszárfekély 

elsődleges és másodlagos megelőzése, vénás elégtelenség és angiodiszplázia)
•  trombózis/tromboflebitisz (pl. tromboflebitisz és gyógyult tromboflebitisz utáni állapot, mélyvénás trombózis a karon és a lábon, mélyvénás 

trombózis utáni állapot, poszttrombotikus szindróma, trombózis profilakszis)
•  egyéb eredetű krónikus ödémák (pl. terhességben megjelenő ödéma, poszttraumás ödéma, hormonális ödéma, lipoödéma, immobilitás miatt 

megjelenő pangásos állapotok (artrogén pangás szindróma, parézis), orvosilag előidézett ödéma [pl. kálcium angatonisták, izoszorbid-dinitrát, 
lítiumkenőcs, nemi hormonok])

•   limfödéma kezelésére
Rendeltetésszerű felhasználók
A PütterPro 2 rendszert megfelelő képzésben részesült egészségügyi szakemberek általi használatra tervezték.
Ellenjavallatok
A PütterPro 2 nem használható a következő esetekben:
•  előrehaladott artériás elzáródásos betegség (PAOD)
•  dekompenzált szívelégtelenség (NYHA III + IV)
•  phlegmasia coerulea dolens
•  boka-kar vérnyomásindex (BKI) > 1,3 és < 0,9
•  septicus phlebitis
•  kevert eredetű (artériás és vénás) lábszárfekélyek
•  kifejlődött erysipelas
Óvintézkedések
Különleges óvintézkedések szükségesek a következő esetekben:
•  végtagok kifejezett érzékelési zavara (pl. előrehaladott diabéteszt kísérő perifériás polineuropátia)
•  kifejezett nedvedző dermatosis
•  a kompressziós pólya anyagával szembeni érzékenység
•  elsődleges krónikus poliartritisz
Az alkalmazási technikának (pl. a megnyúlásra és/vagy párnázásra stb. vonatkozóan) illeszkednie kell a páciens anatómiai és patofiziológiai 
tulajdonságaihoz, különösen a sérülékeny vagy idős bőr esetén. A sebeket megfelelően le kell fedni.
Ha a lábpulzus nem tapintható, akkor Doppler-ultrahangos vizsgálatot kell végezni a BKI meghatározásához a terápia megkezdése előtt. A BKI-nál 
figyelembe kell venni a megfelelő mérési eljárást. A kétkomponensű kompressziós rendszer használata során a BKI-t rendszeresen ellenőrizni kell. 
A terápiát megfelelően finomhangolni kell.
Ha közel teljes megnyújtás esetén egy nem elasztikus rendszer jön létre, a boka feletti pulzust az orvosnak szigorúan felügyelet alatt kell tartania.
A terméket tilos 6 hónapnál fiatalabb csecsemőkön alkalmazni.
A kétkomponensű kompressziós rendszer (6 hónaposnál idősebb) gyermekeken való alkalmazásakor a nyomást megfelelően csökkenteni kell.
A terápia közben esetlegesen fellépő erős fájdalmat, zsibbadást, viszketést vagy a lábujjak látható elkékülését haladéktalanul jelezni kell az 
egészségügyi szakember felé, és a kétkomponensű kompressziós rendszert el kell távolítani.
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Alkalmazás
A rendszert szettként, a megfelelő sorrendben alkalmazza. A két pólya felhelyezése során ügyeljen arra, hogy a beteg lábfeje a lábszárhoz képest 
90°-os szögben álljon (semleges 0 pozíció) ➊. Az alkalmazás előtt vizsgálja meg a lábat a csontok esetleges előreboltosulásainak és potenciális 
nyomáspontjainak azonosításához, és párnázza ki ezeket a rövid megnyúlású párnázó pólyával. A fehér, rövid megnyúlású párnázó pólya ➊ 
felhelyezését a lábujj metatarsophalangealis ízületénél kezdje úgy, hogy a nem kohéziós oldal a bőr felé nézzen. Két, megfelelő nyomással 
végrehajtott rögzítő pólyamenet után – az érintett láb helyzetétől (pronált vagy szupinált) függően – a kötszert mediálisan vagy laterálisan kell 
vezetni. Két rögzítő pólyamenet után vezesse át a kötszert a láb hátulján, és nyolcas alakban vegye körül a sarkat is.
Megfelelő nyomással vezesse körül a pólyát a lábfejen figyelembe véve annak anatómiai/nem hengeres alakját (Laplace törvénye szerint), amely 
például oldalirányú nyomásnövekedést idéz elő (a kis sugár miatt), valamint nyomáscsökkenést idéz elő a láb első részén (a nagy sugár miatt) 
➊➋. Vezesse körül a lábszáron a fehér, rövid megnyúlású párnázó pólyát teljesen megfeszítve, spirál alakban, 50%-os átfedéssel ➌. A nyújtásnak 
illeszkednie kell a páciens anatómiai és patofiziológiai tulajdonságaihoz. A tuberositas tibiae és a fibula fejecse alatt kb. 2 cm-rel tépje le 
a felesleges kötszert ➍. További rögzítés nem szükséges, igény esetén használható ragtapasz.
A barna, kohéziós kompressziós pólya ➎ felhelyezését a fehér, rövid megnyúlású párnázó pólyához hasonlóan a lábujj metatarsophalangealis 
ízületénél kezdje úgy, hogy a fehér rövid megnyúlású pólya még éppen látható legyen. Két rögzítő pólyamenet után vezesse át a kötszert a láb 
hátulján, és nyolcas alakban vegye körül a sarkat is.
Megfelelő nyomással vezesse át a pólyát a lábfejen figyelembe véve annak anatómiai/nem hengeres alakját (Laplace törvénye szerint), amely 
például oldalirányú nyomásnövekedést idéz elő (a kis sugár miatt), valamint nyomáscsökkenést idéz elő a láb első részén (a nagy sugár miatt). 
A nyomtatott indikátort egyelőre hagyja figyelmen kívül ➎. A barna, kohéziós kompressziós pólyát 50%-os átfedéssel, spirál alakban tekerje 
a lábszár köré ➏. Az optimális nyomás elérése érdekében addig nyújtsa a kötszert, amíg a rányomott indikátor el nem érte a szabályos hatszög 
alakot, amelynek minden oldala egyenlő hosszúságú. Ügyeljen rá, hogy a pólya ne legyen túlnyújtva. Minden félfordulat előtt húzza előre a pólyát,  
és minimális húzással helyezze rá a pólyát az alatta lévő nyomott hatszög középvonalára. Minden egyes körbetekerés után illessze rá a zöld 
nyomásjelzőt a pólyára nyomott hatszögre úgy, hogy illeszkedjenek ➒. Az átfedésnek 50%-osnak kell lennie. A jobb eligazítás érdekében a hatszög 
középvonalát használja ➓. Ellenőrizze a nyúlást a zöld nyomásjelzővel, mellyel egyben a második réteg megfelelő megnyúlását is ellenőrzi. Ha az 
indikátor megnyúlása megfelelő, a nyomtatott indikátort a sablon szélénél fogja látni. A megnyúlásnak illeszkednie kell a páciens anatómiai és 
patofiziológiai tulajdonságaihoz. A tuberositas tibiae és a fibula fejecse alatt kb. 2 cm-rel tépje le a felesleges kötszert úgy, hogy a fehér, rövid 
megnyúlású pólya még épp látható legyen. Az optimális kohézió érdekében a kompressziós pólyát a teljes lábszáron óvatosan és egyenletesen, 
mindkét kezét használva tekerje fel ➐➑. További rögzítés nem szükséges, igény esetén használható ragtapasz.
Egyéb megjegyzések
A PütterPro 2-ot megfelelő képzésben részesült egészségügyi szakemberek általi használatra tervezték. A PütterPro 2 felhelyezése előtt a sebet meg 
kell tisztítani és megfelelő sebfedővel le kell fedni. Szükség esetén a csontos kiemelkedések, illetve a mélyedések (pl. sípcsont, calcaneo-malleolaris 
terület) párnázó pólyát is lehet alkalmazni. A további rögzítéshez használjon ragtapaszt. A felhelyezés után ellenőrizni kell a kompressziós pólyát 
(pl. a páciens lábujjainak véráramlását, a páciens által jelzett fájdalmat), hogy az ne legyen túl szoros. A PütterPro 2 egyszeri használatra szolgál. 
Mindkét pólya kézzel téphető. Mindkét pólya természetes kaucsuklatex felhasználása nélkül készült. A kötések letekeréssel vagy kötszerollóval 
levágva távolíthatók el. A kötések akár 7 napig folyamatosan hordhatók. A tényleges használati időt egyedileg kell meghatározni a beteg sebének/
bőrének/ödémájának állapotától függően. Kövesse az alkalmazási technikát a terápiás szempontból javasolt kompressziós nyomás elérése érdekében. 
Ha a pólyák leválnak vagy lecsúsznak, le kell venni azokat, és új pólyarendszert kell felhelyezni az egészségügyi szakemberrel való konzultálást 
követően.
A PütterPro 2 alkalmazásakor az egyenletes nyomáseloszlás elérése és az összeszorítás elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy egyenletes-e 
a megnyúlás, vagyis hogy a hatszög indikátor felvette-e a szabályos hatszög alakot ➒, és hogy a pólyák egyenes vonalban lettek-e felhelyezve. 
A PütterPro 2 rendszerrel folytatott kezelés időtartama alatt a beteget ösztönözni kell a mozgásra. A kompressziós terápia fontos eleme az aktív 
izommunka, amely a kompressziós pólya munkanyomásával ellentétes irányban dolgozik.
Egyszer használatos orvostechnikai eszközt veszélyes újból felhasználni. Az újbóli használat érdekében újra feldolgozott egyszer használatos 
termékek integritása és teljesítménye jelentős mértékben károsodhat. Kérésre további információt biztosítunk.
Váratlan események jelentése
Az Európai Unióban és az azonos szabályozási rendszerrel ((EU) 2017/745 rendelet az orvostechnikai eszközökről) rendelkező országokban lévő 
páciensek/felhasználók/harmadik felek esetén; ha súlyos váratlan esemény következik be az eszköz használata során vagy annak következményeként, 
kérjük, jelezze azt a gyártónak és/vagy felhatalmazott képviselőjének, valamint a nemzeti hatóságnak.
Hulladékkezelés
A potenciális fertőzésveszély és a környezetkárosítás elkerülése érdekében az orvostechnikai eszköz eldobható komponenseit a helyi vonatkozó 
jogszabályok, irányelvek és fertőzésmegelőzési előírások szerint kell ártalmatlanítani.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 
HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft. · 2051 Biatorbágy, Budapark

RU  Инструкции по применению
Общее описание изделия
Компрессионная система PütterPro 2* представляет собой комплект из двух бинтов, изготовленных из нетканого материала. Один бинт 
коричневый, из полипропилена и эластана; второй белый, из полиэстера и эластана. Коричневый бинт с обеих сторон покрыт когезионным 
слоем, белый — только с одной. Изделия являются неактивными и нестерильными и продаются в виде комплекта. Ширина обоих бинтов  
— 10 см. На бинты нанесена маркировка для правильного наложения, обеспечивающего терапевтически эффективную компрессию.
Использование по прямому назначению
Двухкомпонентная компрессионная система является одноразовым нестерильным медицинским изделием и предназначена для 
использования медицинскими специалистами в клиниках и на дому. PütterPro 2 можно использовать для долгосрочной компрессионной 
терапии (ЛПИ 0,9-1,3) (на этапе снятия отеков) при:
•  варикозном расширении вен;
•  хронической венозной недостаточности (ХВН) с варикозной язвой и без нее;
•  тромбозе/тромбофлебите;
•  хронических отеках другого происхождения;
•  лимфатических отеках
PütterPro 2 можно использовать для долгосрочной компрессионной терапии на неповрежденной коже человека (старше 6 месяцев).  
Ее можно использовать в сочетании с первичными и вторичными раневыми повязками.
Состав
Подкладочный бинт: 92 % полиэстера + 8 % эластана, с когезионным покрытием на одной стороне.
Компрессионный бинт: 85 % полипропилена + 15 % эластана, с когезионным покрытием на обеих сторонах.
Показания к применению
PütterPro 2 можно использовать для долгосрочной компрессионной терапии (ЛПИ 0,9-1,3) (на этапе снятия отеков) при:
•  варикозе вен (например, варикозе во время беременности, в качестве тугой повязки при инвазивном лечении варикоза)
•  хронической венозной недостаточности (ХВН) с трофическими язвами нижних конечностей или без них (например, при ХВН  

класса C3-C6 по классификации CEAP, для первичной и вторичной профилактики трофических язв нижних конечностей, венозной 
недостаточности и ангиодисплазии)

•  тромбозе/тромбофлебите (например, тромбофлебит и состояние после излеченного тромбофлебита, глубокий тромбоз вен на руках 
и ногах, состояние после глубокого тромбоза вен, посттромботический синдром, тромбопрофилактика)

•  хронических отеках другой этиологии (например, отеках во время беременности, посттравматических отеках, отеках, вызванных 
гормональными нарушениями, липидеме, застое в результате неподвижности (артрогенный конгестивный синдром, парез), 
медикаментозно-индуцированной отечности [например, при приеме блокаторов кальциевого канала, изосорбида динитрата,  
мазей, содержащих в своем составе литий, половых гормонов])

•   лимфатических отеках
Для кого предназначено изделие
Компрессионная система PütterPro 2 предназначена для применения медицинскими работниками, прошедшими соответствующую 
подготовку.
Противопоказания
Систему PütterPro 2 запрещается использовать при:
•  облитерирующих заболеваниях периферических артерий на поздней стадии
•  декомпенсированной сердечной недостаточности (NYHA III + IV)
•  синей болевой флегмазии
•  лодыжечно-плечевом индексе (ЛПИ) > 1,3 и < 0,9
•  септическом флебите
•  трофических язвах смешанной этиологии (артериальные/венозные)
•  прогрессирующем рожистом воспалении
Меры предосторожности
Особые меры предосторожности необходимы в следующих случаях:
•  сильная потеря чувствительности конечностей (например, при прогрессирующей диабетической периферической полиневропатии)
•  выраженный мокнущий дерматоз
•  несовместимость с материалом компрессионных бинтов
•  первичный хронический полиартрит
Техника наложения, например в отношении степени растяжения и/или амортизации, может быть адаптирована в соответствии 
с анатомическими и патофизиологическими особенностями пациента, особенно при тонкой или старческой коже. Раны необходимо 
закрыть надлежащим образом.
Если пульс на стопе не прощупывается, до начала лечения следует провести ультразвуковую доплерографию для определения ЛПИ.  
Для ЛПИ необходимо выбрать правильный метод измерения. В процессе использования двухкомпонентной компрессионной системы 
необходимо регулярно проверять ЛПИ. Терапия должна адаптироваться в соответствии с показателями.
Если создается неэластичная система за счет почти полного растяжения бинта, врач должен обеспечить тщательный мониторинг 
высокого давления на лодыжку.
Изделия запрещено использовать для лечения детей младше 6 месяцев.
При применении двухкомпонентной компрессионной системы для лечения детей (старше 6 месяцев) необходимо соответствующим 
образом уменьшить давление.
Если во время лечения у пациента возникает сильная боль, онемение, покалывание или заметное побледнение пальцев ног, необходимо 
немедленно обратиться к медицинскому специалисту и снять двухкомпонентную компрессионную систему.
Способ применения
Данную систему надлежит использовать только в комплекте и в правильном порядке. Во время наложения обоих бинтов следите за тем, 
чтобы стопа пациента постоянно находилась под углом 90 градусов к голени (нейтральное положение) ➊. Перед наложением бинта 
осмотрите ногу на предмет костных выступов и возможных точек давления и наложите на них подкладочный бинт короткой растяжимости. 
Сначала наложите белый подкладочный бинт короткой растяжимости ➊ со стороны плюснефалангового сустава некогезионной стороной 
к коже. После двух фиксирующих оборотов с соответствующим надавливанием (в зависимости от индивидуального положения стопы 
(пронация или супинация), бинт накладывается медиально или латерально). Заведите бинт на тыльную сторону стопы и зафиксируйте  
по типу восьмиобразной повязки.
При оборачивании стопы осуществляйте надавливание надлежащим образом, учитывая ее анатомическую/нецилиндрическую форму 
(согласно закону Лапласа), что, например, приводит к увеличению давления в латеральной части (малый радиус) и уменьшению давления 
на передней части стопы (большой радиус) ➊➋. Спиралеобразно оберните белый подкладочный бинт короткой растяжимости вокруг 
голени с полным натяжением ➌ и 50 %-м перекрытием полотна. Степень растяжения может быть изменена в соответствии 
с анатомическими и патофизиологическими особенностями пациента. Оторвите излишек бинта под бугристостью большеберцовой кости 
и примерно на 2 см ниже головки малоберцовой кости ➍. Дополнительная фиксация не требуется, но при необходимости можно 
использовать пластырь.

Наложение белого когезионного компрессионного бинта ➎, как и белого подкладочного короткой растяжимости, начинается 
с плюснефалангового сустава так, что белый подкладочный бинт короткой растяжимости остается виден. После двух фиксирующих  
оборотов направьте повязку на тыльную сторону стопы и зафиксируйте по типу восьмиобразной повязки.
При оборачивании стопы осуществляйте надавливание надлежащим образом, учитывая ее анатомическую/нецилиндрическую форму 
(согласно закону Лапласа), что, например, приводит к увеличению давления в латеральной части (малый радиус) и уменьшению давления  
на передней части стопы (большой радиус). Пока не принимайте во внимание маркировку ➎. Спиралеобразно оберните коричневый 
когезионный компрессионный бинт вокруг голени с 50 %-м перекрытием полотна ➏. Для достижения оптимальной компрессии бинт 
следует растягивать таким образом, чтобы маркировка на нем приобретала вид правильного шестиугольника (т. е. все его стороны 
должны стать одинаковой длины). Убедитесь, что бинт не натянут чересчур сильно. Перед каждым полуоборотом вытягивайте бинт  
и с минимальным натяжением накладывайте его на среднюю линию напечатанного ниже шестиугольника. После каждого полного оборота 
размещайте зеленый индикатор давления на напечатанных шестиугольниках так, чтобы они совпадали ➒. Слои бинта должны перекрывать 
друг друга на 50 %. Ориентироваться лучше всего по центральной линии шестиугольника ➓. Проверьте степень удлинения по зеленому 
индикатору давления, чтобы также проверить правильность натяжения второго слоя. Если бинт растянут правильно, вы увидите 
маркировку по краям шаблона. Степень растяжения может быть изменена в соответствии с анатомическими и патофизиологическими 
особенностями пациента. Оторвите излишек бинта под бугристостью большеберцовой кости и примерно на 2 см ниже головки 
малоберцовой кости, так чтобы белый подкладочный бинт короткой растяжимости оставался видимым. Чтобы добиться оптимальной 
когезии, осторожно и равномерно обеими руками прижмите весь компрессионный бинт к голени ➐➑. Дополнительная фиксация не 
требуется, но при необходимости можно использовать пластырь.
Прочие указания
Система PütterPro 2 предназначена для применения медицинскими работниками, прошедшими соответствующую подготовку.  
Перед наложением PütterPro 2 рану необходимо промыть и закрыть соответствующей раневой повязкой. При необходимости можно 
использовать оставшийся подкладочный бинт для смягчения костных выступов и опусканий ткани (например, большеберцовой кости, 
«кулисы Бисгарда»). Если требуется дополнительная фиксация, используйте пластырь. После наложения бинтов необходимо проверить 
состояние пациента (например, циркуляцию крови в пальцах ног, жалобы на болевые ощущения). Это позволит убедиться в том, что 
бинты не оказывают чрезмерно высокого давления на ногу. Система PütterPro 2 предназначена для однократного применения. Оба бинта 
отрываются руками без использования инструментов. Бинты не содержат натурального латекса. Повязка снимается путём разматывания 
или разрезания ножницами. Повязки можно носить круглосуточно до 7 дней. Срок ношения бинтов должен определяться 
в индивидуальном порядке в зависимости от состояния раны, кожи или отечности. Для достижения рекомендуемой терапевтической 
степени компрессии следуйте описанной методике наложения. Если бинт разматывается или съезжает, следует снять его полностью 
и наложить новый после консультации с медицинским работником.
При наложении бинта PütterPro 2 следите за тем, чтобы степень растяжения оставалась постоянной (маркировка должна сохранять 
форму правильного шестиугольника) ➒, и держите бинт прямо. Так вы обеспечите равномерное распределение давления и избежите 
пережатий. Во время лечения с применением PütterPro 2 пациенту рекомендуется двигаться. Активность мышечного насоса — важная 
составляющая компрессионной терапии. Она уравновешивает давление, создаваемое компрессионным бинтом.
Повторное использование одноразового медицинского изделия опасно. Повторная обработка изделий с целью повторного применения 
может нанести серьезный вред их целостности и работоспособности. Информация предоставляется по запросу.
Сообщения о нежелательных явлениях
Для пациента, пользователя или третьего лица на территории Европейского союза и стран с идентичной системой нормативного 
регулирования (Регламент (ЕС) 2017/745 о медицинских изделиях); в случае возникновения серьезного нежелательного явления 
в процессе или в результате использования данного изделия следует сообщить производителю изделия и (или) его официальному 
представителю, а также в государственный регулирующий орган в вашей стране.
Утилизация изделия
Чтобы свести к минимуму риск потенциальной инфекции или загрязнения окружающей среды, одноразовые компоненты медицинского 
изделия следует утилизировать в соответствии с действующими местными нормами, правилами, постановлениями и стандартами 
профилактики инфекций.

Последняя редакция текста: 
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SI  Navodila za uporabo
Splošni opis pripomočka
Kompresijski sistem PütterPro 2 je kombinacija dveh povojev iz netkanega tekstila. Eden od povojev je narejen iz polipropilena in elastana ter  
je rjave barve, drugi pa je narejen iz poliestra in elastana ter je bele barve. Rjavi povoj ima kohezivni sloj na obeh straneh, beli pa na eni strani. 
Neaktivni in nesterilni pripomoček sta na voljo v setu. Vsak povoj je širok 10 cm. Indikator so navodila za uporabo za terapevtsko učinkovito 
kompresijo.
Namen uporabe
Kompresijski sistem iz dveh komponent je nesterilni medicinski pripomoček za enkratno uporabo, ki ga uporabljajo zdravstveni delavci v kliničnem 
in domačem okolju. Povoji PütterPro 2 se lahko uporabijo pri dolgotrajni kompresijski terapiji (ABPI 0,9 - 1,3) (faza dekongestije) za oskrbo:
•  krčnih žil
•  kronične venske insuficience (CVI) z ali brez venskih razjed na nogah (VLU)
•  tromboze/tromboflebitisa
•  kroničnih edemov drugih izvorov
•  limfedemov
Kompresijski povoji PütterPro 2 se lahko uporabijo na nepoškodovani koži oseb (starih več kot 6 mesecev). Uporabljajo se lahko v kombinaciji 
s primarnimi in sekundarnimi oblogami.
Sestava
Obloga povoja: 92 % poliester + 8 % elastan s kohezivnim slojem na eni strani.
Kompresijski povoj: 85 % polipropilen + 15 % elastan s kohezivnim slojem na obeh straneh.
Indikacije
Povoji PütterPro 2 se lahko uporabijo pri dolgotrajni kompresijski terapiji (ABPI 0,9 - 1,3) (faza dekongestije) za oskrbo:
•  krčnih žil (npr. krčenja med nosečnostjo, podpora pri invazivnem zdravljenju varikoze)
•  kronične venske insuficience (CVI) z ali brez venskih razjed na nogah (VLU) (npr. CVI glede na klasifikacijo CEAP C3 - C6, primarno in sekundarno 

preprečevanje venosuma pri razjedah na nogah, venske insuficience in angiodisplalzije)
•  tromboze/tromboflebitisa (npr. tromboflebitisa kot tudi stanja po ozdravljenem tromboflebitisu, globoke venske tromboze nog in rok, stanja 

po globoki venski trombozi, post-trombotskega sindroma, tromboprofilakse)
•  kroničnih edemov drugih izvorov (npr. edemov v nosečnosti, post-travmatskih edemov, hormonskih edemov, lipoedemov, pogojev staze zaradi 

nepokretnosti (sindroma artrogenega zastoja, pareze), medicinsko induciranih edemov [npr. antagonistov kalcijevih kanalčkov, isosorbit 
dinitrata, litijevega mazila, spolnih hormonov])

•   limfedemov
Predvideni uporabniki
Kompresijski povoji PütterPro 2 so namenjeni za uporabo zdravstvenim delavcem, ki so ustrezno usposobljeni.
Kontraindikacije
Povojev PütterPro 2 ne uporabljajte v primeru:
•  napredne periferne arterijske okluzivne bolezni (PAOB)
•  dekompenzirane odpovedi srca (NYHA III + IV)
•  phlegmasia coerulea dolens
•  indeksa gleženjskega-brahialnega pritiska (ABPI) > 1,3 in < 0,9
•  septičnega flebitisa
•  razjed na nogah mešane etiologije (arterijsko-venske)
•  fluoridnega erizipela
Previdnostni ukrepi
Posebni previdnostni ukrepi so potrebni v primeru:
•  izrazitih motenj senzibilnosti okončin (npr. v primeru napredne diabetične periferne polinevropatije)
•  izrazitih dermatoz jokanja
•  nezdružljivosti z materialom kompresijskih povojev
•  primarnega kroničnega poliartritisa
Tehniko uporabe, npr. glede na raztezanje in/ali oblogo bo morda potrebno prilagoditi anatomskim in patofiziološkim značilnostim bolnika, š 
e posebej pri ranljivi in postarani koži. Rane morajo biti ustrezno pokrite.
Če utripa na stopalu ni mogoče zaznati, je potrebno pred začetkom terapije opraviti Dopplerjev ultrazvok za določitev ABPI. Za ABPI je potrebno 
uporabiti ustrezno metodo merjenja. Med uporabo kompresijskih povojev iz dveh komponent je treba redno nadzirati ABPI. Terapija mora biti 
ustrezno prilagojena.
Če se v skoraj skrajno raztegnjenem stanju ustvari neelastičen sistem, mora zdravnik pozorno spremljati visoke pritiske na gleženj.
Pripomočki niso namenjeni za uporabo pri novorojenih otrocih, mlajših od 6 mesecev.
Pri uporabi kompresijskega sistema iz dveh komponent pri otrocih (starejših od 6 mesecev) je potrebno ustrezno zmanjšati pritisk.
Če se pri bolniku kadar koli med terapijo razvije močna bolečino, otopelost, mravljinčenje ali opazno razbarvanje prstov na nogah, je treba takoj 
obvestiti zdravstveno ustanovo, kompresijski sistem iz dveh komponent pa je treba odstraniti.
Uporaba
Sistem uporabljajte kot set v ustreznem vrstnem redu. Pri namestitvi obeh povojev se prepričajte, da je bolnikovo stopalo pod kotom 90° glede na 
spodnji del noge (nevtralni položaj 0) ➊. Pred namestitvijo preglejte nogo za kostne izbokline in morebitne točke pritiska ter jih obložite s kratko-
elastično oblogo povoja. Kratko-elastični podložni povoj začnite nanašati ➊ z nekohezivno stranjo ob kožo proksimalno od sklepov prstov na nogi. 
Po dveh obratih fiksacije z ustreznim pritiskom (odvisno od položaja posameznega stopala, pronacije ali supinacije) je treba izbrati medialni ali 
lateralni položaj povoja. Povoj ovijte okrog spodnjega dela stopala in peto obkrožite v obliki figur 8.
Stopalo ovijte z uporabo ustreznega pritiska, pri tem pa upoštevajte anatomsko/nevaljasto obliko (v skladu z Laplaceovim zakonom), ki na primer 
ustvari lateralno povečanje pritiska (majhen radij) in zmanjšanje pritiska na sprednjem delu stopala (velik radij) ➊➋. Na spodnjem delu noge ovijte 
belo kratko-elastično oblogo povoja okoli noge s spiralno tehniko s 50-odstotnim prekrivanjem, pri čemer naj bo povoj popolnoma raztegnjen ➌. 
Elastiko bo morda potrebno prilagoditi anatomskim in patofiziološkim značilnostim bolnika. Ves odvečni material povoja odtrgajte pod tuberositas 
tibiae in približno 2 cm pod fibularno glavico ➍. Dodatna pričvrstitev ni potrebna, po potrebi uporabite trak.
Enako kot pri beli kratko-elastični oblogi povoja začnite nanašati rjavi kohezivno kompresijski povoj ➎ proksimalno od sklepov prstov na nogi na način, 
da je bel kratko-elastičen povoj še vedno viden. Po dveh obratih fiksacije ovijte povoj okrog spodnjega dela stopala in peto obkrožite v obliki figur 8.
Stopalo ovijte z uporabo ustreznega pritiska, pri tem pa upoštevajte anatomsko/nevaljasto obliko (v skladu z Laplaceovim zakonom), ki na primer 
ustvari lateralno povečanje pritiska (majhen radij) in zmanjšanje pritiska na sprednjem delu stopala (velik radij). Zaenkrat prezrite natisnjeni 
indikator ➎. Rjavi kompresijski povoj ovijte okoli spodnjega dela noge s spiralno tehniko s 50-odstotnim prekrivanjem ➏. Za doseganje 
optimalnega pritiska povoj raztegnite do dolžine, kjer natisnjeni indikator doseže dolžino pravilnega šesterokotnika, pri čemer so vse stranice 
enako dolge. Pazite, da povoj ni preveč raztegnjen. Pred vsakim polobratom povlecite povoj naprej in ga z minimalnim potegom namestite nad 
srednjo črto spodaj natisnjenega šesterokotnika. Po vsakem obratu postavite zeleni indikator pritiska na natisnjene šesterokotnike, tako da se 
lahko oba ujemata ➒. Prekrivanje mora biti 50-odstotno. Za boljšo orientacijo uporabite srednjo črto šesterokotnika ➓. Preverite raztezek 
z zelenim indikatorjem pritiska, da preverite tudi ustrezno raztezanje druge plasti. Če je indikator v ustreznem raztegnjenem stanju, boste videli 
natisnjen indikator na robu predloge. Elastiko bo morda potrebno prilagoditi anatomskim in patofiziološkim značilnostim bolnika. Ves odvečni 
material povoja odtrgajte pod tuberositas tibiae in približno 2 cm pod fibularno glavico na način, da je bela kratko-elastična obloga še vedno vidna.  
Za optimalno kohezijo nežno in enakomerno pritisnite kompresijski povoj z obema rokama ob celotni spodnji del noge ➐➑. Dodatna pričvrstitev  
ni potrebna, po potrebi uporabite trak.
Druge opombe
Kompresijski povoji PütterPro 2 so namenjeni za uporabo zdravstvenim delavcem, ki so ustrezno usposobljeni. Pred uporabo povojev PütterPro 2 
očistite rano in jo pokrijte s primerno oblogo za rane. Po potrebi lahko odvečni material podložnega povoja uporabite za dodatno podlogo koščenih 

izboklin in vdolbin (npr. podlahtnice, Bisgaardovega elementa). Če je potrebna dodatna pričvrstitev, uporabite trak. Po uporabi je potrebno preveriti 
kompresijski povoj (npr. cirkulacijo v bolnikovih prstih na nogah, bolečino, ki jo omeni bolnik), s čimer zagotovimo, da pritisk povoja ni previsok. 
Izdelek PütterPro 2 je namenjen samo za enkratno uporabo. Oba povoja se lahko raztrgata ročno. Oba povoja sta izdelana brez naravnega lateksa. 
Nameščene povoje lahko odstranite tako, da jih odvijete ali pa jih previdno odrežete s škarjami za odstranjevanje povojev. Povoje lahko nosite 
podnevi in ponoči do 7 dni. Obdobje uporabe je treba določiti posamezno na podlagi lastnosti bolnikove rane/kože/edemov. Za doseganje terapevtsko 
priporočenega kompresijskega pritiska je treba upoštevati tehniko uporabe. Če se povoji zrahljajo ali zdrsnejo, jih je treba odstraniti in po posvetu 
z zdravstvenim osebjem namestiti nov sistem.
Pri nanašanju povojev PütterPro 2 se prepričajte, da je napetost enakomerna, ko šesterokotni indikator doseže obliko pravilnega šesterokotnika ➒ 
in da so povoji ravni, da dosežete enakomerno porazdelitev pritiska in preprečite restrikcije. Med oskrbo s kompresijskimi povoji PütterPro 2 se bolnika 
spodbuja pri gibanju. Pomemben element kompresijske terapije je aktivna mišična črpalka, ki deluje kot nasprotje delovnemu pritisku kompresijskega 
povoja.
Ponovna uporaba medicinskega pripomočka za enkratno uporabo je nevarna. Obdelava pripomočkov z namenom, da bi jih ponovno uporabili, 
lahko resno ogrozi njihovo celovitost in učinkovitost. Informacije so na voljo na zahtevo.
Poročanje o zapletih
Za pacienta/uporabnika/tretjo osebo v Evropski uniji in državah z identično regulativno ureditvijo (Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih 
pripomočkih); če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resnega zapleta, o tem obvestite proizvajalca in/ali 
pooblaščenega zastopnika ter pristojni državni organ.
Odstranjevanje izdelka
Za zmanjšanje nevarnosti nastanka okužb ali onesnaževanja okolja morate pri odstranjevanju delov medicinskega pripomočka upoštevati 
postopke odstranjevanja v skladu z veljavnimi in lokalnimi zakoni, pravili, predpisi in standardi preprečevanja okužb.

Datum zadnje revizije besedila: 
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SE  Bruksanvisning
Allmän beskrivning av enheten
Kompressionssystemet PütterPro 2* är en kombination av två nonwoven-bindor. Den ena bindan är gjord av polypropen och elastan och är brun 
till färgen, den andra är gjord av polyester och elastan och har vit färg. Den bruna har ett kohesivt skikt på båda sidor, den vita har ett kohesivt 
skikt på ena sidan. De icke-aktiva och icke-sterila enheterna finns som ett set. Båda bindorna är 10 cm breda. Indikatorn är en applikationsguide 
för terapeutiskt effektiv komprimering.
Avsedd användning
2-komponents kompressionssystemet är en icke-steril medicinteknisk produkt för engångsbruk och kan användas av hälso- och sjukvårdspersonal 
i kliniska miljöer och i hemmet. PütterPro 2 kan användas för långvarig kompressionsterapi (ABPI 0,9–1,3) (intensivbehandlingsfasen) för behandling 
av:
•  åderbråck
•  kronisk venös insufficiens (KVI) med eller utan venösa bensår (VLU)
•  trombos/tromboflebit
•  kroniska ödem av annat ursprung
•  lymfödem
PütterPro 2 kan användas på intakt hud på personer (över 6 månaders ålder). Det kan användas i kombination med primära och sekundära 
förband.
Sammansättning
Polsterbinda: 92 % polyester + 8 % elastan, med kohesiv beläggning på ena sidan.
Kompressionsbinda: 85 % polypropen + 15 % elastan, med kohesiv beläggning på båda sidorna.
Indikationer
PütterPro 2 kan användas för långvarig kompressionsterapi (ABPI 0,9–1,3) (intensivbehandlingsfasen) för behandling av:
•  åderbråck (t.ex. åderbråck under graviditet, som stöd vid invasiv behandling av åderbråck)
•  kronisk venös insufficiens (KVI) med eller utan venösa bensår (t.ex. KVI enligt CEAP-klassificering C3-C6, primärt och sekundärt förebyggande  

av venösa bensår, venös insufficiens och angiodysplasi)
•  trombos/tromboflebit (t.ex. tromboflebit samt tillstånd efter läkt tromboflebit, djup ben- och armventrombos, tillstånd efter djup 

ventrombos, post-trombotiskt syndrom, tromboprofylax)
•  kroniska ödem av annat ursprung (t.ex. ödem under graviditet, posttraumatiskt ödem, hormonellt ödem, lipödem, stasistillstånd på grund av 

immobilitet (artrogena överbelastningssyndrom, pares), medicinskt inducerat ödem [t.ex. kalciumantagonister, isosorbiddinitrat, litiumsalva, 
könshormoner])

•   lymfödem
Avsedda användare
PütterPro 2 är avsett att användas av hälso- och sjukvårdspersonal som har fått lämplig utbildning.
Kontraindikationer
PütterPro 2 får inte användas vid:
•  framskriden perifer ocklusiv artärsjukdom (PAOD)
•  dekompenserad hjärtsvikt (NYHA III + IV)
•  phlegmasia cerulea dolens
•  ankeltrycksindex (ABPI, ankle-brachial pressure index) > 1,3 och < 0,9
•  septisk flebit
•  bensår av blandad etiologi (arteriellt-venösa)
•  fullt utvecklad erysipelas (rosfeber)
Försiktighetsåtgärder
Särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid:
•  uttalade känslighetsstörningar i extremiteterna (t.ex. vid fall av framskriden perifer polyneuropati till följd av diabetes)
•  uttalade blåsdermatoser
•  inkompatibilitet med kompressionsbindornas material
•  primär kronisk polyartrit
Appliceringstekniken, t.ex. vad gäller sträckning och/eller stoppning, kan behöva anpassas till patientens anatomiska och patofysiologiska 
egenskaper, i synnerhet för känslig eller åldrad hud. Såren måste täckas på lämpligt sätt.
Om fotpulsen inte är palperbar bör ett dopplerultraljud utföras för att bestämma ABPI innan behandlingen påbörjas. Rätt mätmetod måste beaktas 
för ABPI. Vid användning av 2-komponents kompressionssystemet måste ABPI kontrolleras regelbundet. Behandlingen måste anpassas i enlighet 
med detta.
Om ett inelastiskt system skapas genom att bindan är nästan helt uttänjd bör ankeltrycket övervakas noggrant av läkare.
Produkten ska inte användas på spädbarn under 6 månader.
Vid applicering av 2-komponents kompressionssystemet på barn (från 6 månader) ska trycket sänkas på lämpligt sätt.
Om patienten utvecklar svår smärta, domningar, stickningar eller märkbar missfärgning av tårna i något skede av behandlingen måste hälso- och 
sjukvårdspersonal omedelbart kontaktas och 2-komponents kompressionssystemet tas bort.
Användning
Använd detta system som ett set och i rätt ordning. När de två bindorna appliceras, se till att patientens fot är i 90 graders vinkel mot underbenet 
(neutralt 0-läge) ➊. Undersök benet före applicering för att identifiera benutskott och potentiella tryckpunkter, och stoppa dem med lågelastisk 
polsterbinda. Börja applicera den vita lågelastiska polsterbindan ➊ med den icke-kohesiva sidan mot huden närmast basen på tårna. Efter två 
varvs fixering med tillräckligt tryck (beroende på den individuella fotpositionen: pronation eller supination) ska bindans placering vara medialt 
eller lateralt. Vira bindan över fotryggen och inneslut hälen med åttatalsturer.
Linda foten med lämpligt tryck och ta hänsyn till den anatomiska/icke-cylindriska formen (enligt Laplaces lag), vilket bland annat skapar en 
tryckökning lateralt (liten radie) och en tryckminskning på framfoten (stor radie) ➊➋. Linda den vita lågelastiska polsterbindan spiralformigt  
runt underbenet med en överlappning på 50 % och håll bindan helt sträckt ➌. Sträckningen kan behöva anpassas till patientens anatomiska och 
patofysiologiska egenskaper. Riv av överflödig binda under tuberositas tibiae och ca 2 cm under fibulahuvudet ➍. Extra fixering är inte nödvändig 
men vid behov kan tejpremsor användas.
Liksom med den vita lågelastiska polsterbindan börjar du applicera den bruna kohesiva kompressionsbindan ➎ närmast tårnas bas så att den vita 
lågelastiska polsterbindan fortfarande syns där. Efter två fixerande varv virar du bindan över fotryggen och innesluter hälen med åttatalsturer.
Linda foten med lämpligt tryck och ta hänsyn till den anatomiska/icke-cylindriska formen (enligt Laplaces lag), vilket bland annat skapar en 
tryckökning lateralt (liten radie) och en tryckminskning på framfoten (stor radie). Ignorera den tryckta indikationen för tillfället ➎. Linda den 
bruna kohesiva kompressionsbindan med en överlappning på 50 % spiralformat om underbenet ➏. För att uppnå optimalt tryck sträcker du bindan t 
ills den tryckta indikatorn har uppnått längden på en vanlig sexkant med alla sidor i samma längd. Se till att bandaget inte är översträckt. Dra 
bandaget framåt före varje halvvarv och placera bandaget med minimalt drag över mittlinjen på den tryckta sexkanten nedan. Placera efter varje  
varv den gröna tryckindikatorn på de tryckta sexkanterna så att båda kan matcha ➒. Överlappningen måste vara 50 %. Använd mittlinjen 
i sexkanten för bättre orientering ➓. Kontrollera förlängningen med grön tryckindikator för att även kontrollera rätt sträckning på det andra 
lagret. Om indikatorn är korrekt sträckt ser du den tryckta indikatorn i kanten av mallen. Sträckningen kan behöva anpassas till patientens 
anatomiska och patofysiologiska egenskaper. Riv av överflödig binda under tuberositas tibiae och ca 2 cm under fibulahuvudet så att den vita 
lågelastiska polsterbindan fortfarande är synlig. För optimal sammanhållning, tryck ned kompressionsbindan försiktigt och jämnt med båda 
händerna över hela underbenet ➐➑. Extra fixering är inte nödvändig men vid behov kan tejpremsor användas.
Övriga anvisningar
PütterPro 2 är avsett att användas av hälso- och sjukvårdspersonal som har fått lämplig utbildning. Innan PütterPro 2 läggs på måste såret 
rengöras och täckas med ett lämpligt sårförband. Vid behov kan överflödig polsterbinda användas på benutskott och gropar i vävnaden  
(t.ex. skenbenet och Bisgaards område). Om ytterligare fixering krävs; använd tejp. Efter påföringen måste kompressionsbindan kontrolleras  
(t.ex. att tårna har god blodcirkulation, patientrapporterad smärta) för att säkerställa att lindningen inte trycker för hårt. PütterPro 2 är  
avsett för engångsbruk. Båda bindorna går att riva av för hand. Båda bindorna är latexfria. Bindorna kan tas bort antingen genom att lindas  
av eller försiktigt klippas upp med en förbandssax. Bindorna kan sitta på dygnet runt upp till sju dagar. Bärtiden ska anpassas individuellt  
efter patientens sår-/hud-/ödemsituation. Appliceringstekniken måste följas för att uppnå det terapeutiskt rekommenderade kompressionstrycket.  
Om bindorna lossnar eller glider bör de tas bort och appliceras på nytt i samråd med din medicinska personal.
När du applicerar PütterPro 2, se till att spänningen är jämn när sexkantsindikatorn når formen av en vanlig sexkant ➒ och att bindorna är raka. 
Detta ger en jämn tryckfördelning och undviker sammandragningar. Under behandling med PütterPro 2 ska patienten uppmuntras att röra på sig. 
Ett viktigt element i kompressionsterapi är den aktiva muskelpumpen, som motverkar kompressionsbandagets arbetstryck.
Det är farligt att återanvända en medicinteknisk produkt för engångsbruk. Vid behandling av produkter för återanvändning kan integriteten och 
prestanda allvarligt skadas. Information kan fås på begäran.
Incidentrapporter
Patienter, användare och tredje man i EU och länder med identiska regulatoriska krav (förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter) ska 
rapportera allvarliga incidenter i samband med att produkten används till tillverkaren och/eller en behörig representant samt till den ansvariga 
myndigheten i landet.
Bortskaffande av produkten
För att minska risken för infektionsöverföring eller miljöförstöring ska de kasserbara delarna av medicintekniska produkter slängas i enlighet med 
de förfaranden för bortskaffande som anges i lokala bestämmelser och standarder för infektionsförebyggande.

Datum för revidering av texten: 
SE – HARTMANN-ScandiCare AB · 33421 Anderstorp

DK  Brugsanvisning
Generel beskrivelse af produktet
Kompressionssystemet PütterPro 2* er en kombination af to ikke-vævede forbindinger. Den ene af forbindingerne er fremstillet af polypropylen og 
elastan og er brun, mens den anden forbinding er fremstillet af polyester og elastan og er hvid. Den brune forbinding har et kohæsivt lag på begge 
sider. Den hvide forbinding har et kohæsivt lag på den ene af siderne. Det ikke-aktive og usterile udstyr kan fås som et sæt. Begge forbindinger er 
10 cm brede. Indikatoren er en hjælp til anlæggelse af forbindingen for at opnå en behandlingsmæssig effektiv kompression.
Tilsigtet anvendelse
2-komponents kompressionssystemet er usterilt medicinsk udstyr til engangsbrug, der bruges af sundhedspersonale i kliniske miljøer og 
hjemmeplejemiljøer. PütterPro 2 kan anvendes til langtidskompressionsbehandling (ABPI 0,9-1,3) (dekongestionsfase) til behandling af:
•  varicer
•  kronisk venøs insufficiens med eller uden venøse bensår
•  trombose/tromboflebitis
•  kronisk ødem af anden oprindelse
•  lymfødem
PütterPro 2 kan anvendes på intakt hud hos mennesker (i alderen over 6 måneder). Det kan bruges i kombination med primære og sekundære 
forbindinger.
Sammensætning
Forbinding med skumpolstring: 92 % polyester + 8 % elastan med kohæsiv belægning på den ene side.
Kompressionsforbinding: 85 % polypropylen + 15 % på begge sider.
Indikationer
PütterPro 2 kan anvendes til langtidskompressionsbehandling (ABPI 0,9-1,3) (dekongestionsfase) til behandling af:
•  varices (f.eks. varicosis under graviditet, understøttende ved invasiv behandling af varicosis)
•  kronisk venøs insufficiens (CVI) med eller uden ulcus cruris (VLU) (f.eks. CVI iht. CEAP klassificering C3 - C6, primær og sekundær forebyggelse 

'af ulcus cruris venosum, veneinsufficiens og angiodysplasia)
•  thromboses/thrombophlebitis (fx thrombophlebitis såvel som tilstand efter helet thrombophlebitis, dyb thromboses på vene i ben eller arm, 

tilstand efter dyb thromboses på vene, post-thrombotisk syndrom, thromboprophylaxis)
•  kroniske ødemer af andre årsager (f.eks. graviditetsødemer, posttraumatiske ødemer, hormonelle ødemer, lipødemer, tilstande pga. manglende 

bevægelse (arthrogen-kongestion-syndrom, parese), medicininduceret ødem [f.eks. kalciumantagonister, isosorbiddinitrat, litiumsalve, 
seksualhormoner])

•   lymfødem
Tilsigtede brugere
PütterPro 2 er udviklet til at anvendelse af professionelt sundhedspersonale, der har modtaget de nødvendige instruktioner for brug.
Kontraindikationer
PütterPro 2 må ikke anvendes i tilfælde af:
•  fremskreden periferokklusiv ateriel sygdom (PAOD)
•  dekompenseret hjerteinsufficiens (NYHA III + IV)
•  phlegmasia coerulea dolens
•  ankel-brachialt trykindeks (ABPI) > 1,3 og ≤ 0,9
•  septisk flebitis
•  blandet ætiologi (arterielle-venøse) åbne sår på benet
•  florid erysipelas (rosen)
Forholdsregler
Særlige forholdsregler er nødvendige i tilfælde af:
•  udtalte følsomhedsforstyrrelser i ekstremiteterne (f.eks. i tilfælde af fremskreden diabetisk perifer polyneuropati)
•  udtalt væskende dermatoser
•  overfølsomhed over for kompressionsforbindingens materialer
•  primær kronisk polyarthritis
Anlæggelsesteknikken, f.eks. med hensyn til strækning og/eller polstring, skal muligvis tilpasses i henhold til patientens anatomiske og 
patofysiologiske karakteristika, især i tilfælde af skrøbelig eller ældre hud. Sårene skal dækkes tilstrækkeligt til.
Hvis fodpulsen ikke er palpabel, bør en ultralydsundersøgelse udføres med henblik på at bestemme arteriel-brakial-indekset, inden behandlingen 
startes. Den rette målingsmetode skal overvejes i forhold til ABPI'et. Under anvendelsen af 2-komponents kompressionssystemet skal ABPI'et 
kontrolleres jævnligt. Behandlingen skal tilpasses i henhold dertil.
Hvis forbindingen ved næsten fuld udstrækning danner et uelastisk system, skal høje ankeltryk overvåges nøje af en læge.
Udstyret bør ikke bruges på spædbørn på under 6 måneder.
Når 2-komponents kompressionssystemet bruges til børn (over 6 måneder gamle), skal trykket reduceres derefter.
Hvis patienten på noget tidspunkt under behandlingen udvikler svær smerte, følelsesløshed, prikkende fornemmelse eller mærkbar misfarvning  
af tæerne, skal sundhedspersonalet omgående tilkaldes, og 2-komponents kompressionssystemet skal fjernes.
Anvendelse
Systemet skal anvendes som et sæt og i den korrekte rækkefølge. Når forbindingen anlægges, er det nødvendigt at kontrollere, at patientens fod  
er i en vinkel på 90° i forhold til underbenet (neutral 0-position) ➊. Undersøg benet, inden forbindingen anlægges, for at konstatere eventuelle 
knoglefremspring og potentielle trykpunkter, og anbring kortstræksbandage med skumpolstring på disse steder. Start med at anlægge den hvide 
kortstræksbandage ➊ ved tæernes rod med den ikke-kohæsive side vendt mod huden. Efter to fikserende omgange med et tilstrækkeligt tryk 
(afhængigt af den individuelle fodposition, pronation eller supination) skal forbindingen placeres medialt eller lateralt. Før forbindingen bag om 
foden, og omslut hælen ved at rulle forbindingen på i ottetaller.
Læg forbindingen om foden ved at stramme tilstrækkeligt og samtidig tage højde for anatomisk/ikke-cylindrisk form (i henhold til Laplaces lov), 
der for eksempel øger trykket lateralt (lille radius) og nedsætter trykket på forfoden (stor radius) ➊➋. På underbenet lægges den hvide 
kortstræksbandage med skumpolstring rundt om benet under fuldt stræk med en spiralteknik og en overlapning på 50 % ➌. Strækningen skal 
eventuelt tilpasses anatomisk og patofysiologisk til patienten. Riv alt overskydende forbindingsmateriale af under tuberositas tibiae og ca. 2 cm 
under caput fibula ➍. Yderligere fiksering er ikke nødvendig, men plasterstrips kan eventuelt anvendes.
Start anlæggelsen af den brune kohæsive kompressionsforbinding ➎ på samme måde som med den hvide kortstræksbandage, tæt ved tæernes 
rod, så den hvide kortstrækbandage stadig er synlig. Efter to fikserende omgange føres forbindingen bag om foden, og hælen omsluttes ved at 
rulle forbindingen på i ottetaller.
Læg forbindingen om foden ved at stramme tilstrækkeligt og samtidig tage højde for anatomisk/ikke-cylindrisk form (i henhold til Laplaces lov), 
der for eksempel øger trykket lateralt (lille radius) og nedsætter trykket på forfoden (stor radius). Ignorér den påtrykte indikator indtil videre ➎. 
Rul den brune kohæsive kompressionsforbinding rundt om underbenet med en spiralteknik og en overlapning på 50 % ➏. For at opnå det optimale 
tryk skal forbindingen strækkes, indtil den påtrykte indikator har nået længden af en regulær sekskant, hvor alle sider har samme længde. Sørg for, 
at forbindingen ikke er overstrækkes. Træk forbindingen fremad før hver halve omgang, og placer den med minimalt stræk henover midterlinjen 
i det påtrykte hexagon. Placer efter hver omgang den grønne trykindikator på de påtrykte sekskanter, så de begge matcher ➒. Overlapningen skal 
være 50 %. Brug midterlinjen på sekskanten som hjælp til en bedre orientering ➓. Kontrollér forlængelsen med den grønne trykindikator for også 
at tjekke det andet lags korrekte stræk. Hvis indikatoren er korrekt strakt ud, er den trykte indikator på kanten af skabelonen synlig. Strækningen 
skal eventuelt tilpasses anatomisk og patofysiologisk til patienten. Riv alt overskydende forbindingsmateriale af under tuberositas tibiae og ca. 
2 cm under caput fibula, så den hvide kortstrækbandage stadig er synlig. For at opnå optimal kohæsion skal kompressionsforbindingen med begge 
hænder trykkes forsigtigt og jævnt på over hele underbenet ➐➑. Yderligere fiksering er ikke nødvendig, men plasterstrips kan eventuelt 
anvendes.
Yderligere anvisninger
PütterPro 2 er beregnet til at anvendelse af professionelt sundhedspersonale, der har modtaget de nødvendige instruktioner for brug. Inden 
anlæggelsen af PütterPro 2 skal såret renses og tildækkes med en egnet sårforbinding. Om nødvendigt kan det overskydende materiale fra bindet  
med skumpolstring anvendes til at polstre knoglefremspring og vævsnedsænkninger (f.eks. skinneben, ankelknude). Hvis yderligere fiksering er 
påkrævet, brug tape. Efter anlæggelse skal kompressionsforbindingen kontrolleres (f.eks. at der er god blodtilførsel til patientens tæer, og hvis 
patienten klager over smerter) for at sikre, at forbindingens tryk ikke er for højt. PütterPro 2 er beregnet til engangsbrug. Begge lag kan afrives 
med hånden. Begge forbindinger er fremstillet uden naturkautsjuk. De anlagte forbindinger kan fjernes ved enten at rulle dem af eller forsigtigt  
at klippe dem op med en forbindingssaks. Forbindingerne kan blive på nat og dag i op til 7 døgn. Hvor længe forbindingen må blive på benet,  
skal vurderes individuelt, alt efter patientens sår-, hud- og ødemsituation. Anlæggelsesteknikken skal følges for at sikre det behandlingsmæssigt 
anbefalede kompressionstryk. Hvis forbindingerne går løs eller glider ned, skal de fjernes, og et nyt system anlægges i samråd med det lægelige 
personale.
Når PütterPro 2 anlægges, skal det kontrolleres, at spændingen er ensartet, efterhånden som sekskantindikatoren tager form af en regulær 
sekskant ➒, og at forbindingen er lige, så en ensartet trykfordeling opnås, og obstruktion undgås. Under behandlingen med PütterPro 2 skal 
patienten opfordres til at bevæge sig. Et vigtigt element i kompressionsbehandling er den aktive muskelpumpe, som arbejder mod det tryk, 
forbindingen udøver.
Genbrug af medicinsk engangsudstyr er forbundet med fare. Rengøring og sterilisering af udstyret med henblik på genbrug kan beskadige 
udstyrets integritet og forringe dets ydeevne alvorligt. Oplysninger kan rekvireres efter anmodning.
Rapportering af hændelser
For patient/bruger/tredjepart i Den Europæiske Union og i lande med identisk regulering (forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr): Hvis der 
under brug af dette udstyr, eller som et resultat af dets anvendelse, har fundet en alvorlig hændelse sted, bedes du rapportere den til producenten 
og/eller dennes autoriserede repræsentant og til den nationale myndighed.
Bortskaffelse af produkt
Med henblik på at minimere potentielle infektionsfarer eller forurening af miljøet bør bortskaffelsen af engangskomponenter af medicinsk udstyr 
følge bestemmelserne i gældende national og lokal lovgivning, bestemmelser, regulering samt infektionshygiejniske standarder.
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FI  Käyttöohjeet
Laitteen yleiskuvaus
PütterPro 2* -kompressiojärjestelmä on kahden kuitusiteen yhdistelmä. Toinen side on valmistettu polypropeenista ja elastaanista ja on väriltään 
ruskea, kun taas toinen side on valmistettu polyesteristä ja elastaanista ja on väriltään valkoinen. Ruskeassa siteessä on koheesiokerros kummallakin 
puolella ja valkoisessa vain toisella puolella. Epäaktiivisia ja steriloimattomia laitteita on saatavana pakkauksena. Kumpikin side on 10 cm leveä. 
Ilmaisin toimii hoidollisesti tehokkaan kompression toteutusohjeena.
Käyttötarkoitus
Kaksiosainen kompressiojärjestelmä on kertakäyttöinen steriloimaton lääkinnällinen laite terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön kliinisessä ja 
kotiympäristössä. PütterPro 2 -kompressiojärjestelmää voidaan käyttää pitkäaikaiseen kompressiohoitoon (ABPI 0,9–1,3) (turvotuksen vähentämisvaihe) 
seuraavien sairauksien hoidossa:
•  suonikohjut
•  krooninen laskimoiden vajaatoiminta (CVI) laskimoperäisten haavojen (VLU) yhteydessä tai muulloin
•  tromboosi/laskimotukos
•  muista syistä johtuvat turvotukset
•  imusuoniturvotus.
PütterPro 2 -kompressiojärjestelmää voidaan käyttää ihmisten ehjällä iholla (yli 6 kuukauden ikäisillä). Sitä voidaan käyttää ensisijaisten ja 
toissijaisten siteiden kanssa.
Koostumus
Pehmusteside: 92 % polyesteriä + 8 % elastaania, yksipuolinen koheesiopäällyste.
Kompressioside: 85 % polypropeenia + 15 % elastaania, molemmin puolin koheesiopäällyste.

Käyttöaiheet
PütterPro 2 -kompressiojärjestelmää voidaan käyttää pitkäaikaiseen kompressiohoitoon (ABPI 0,9–1,3) (turvotuksen vähentämisvaihe)  
seuraavien sairauksien hoidossa:
•  suonikohjut (esim. suonikohjut raskauden aikana, suonikohjujen invasiivisen hoidon tukena)
•  krooninen laskimoiden vajaatoiminta (CVI), johon liittyy tai ei liity laskimoperäisiä säärihaavoja (VLU) (esim. CEAP-luokituksen C3-C6 

mukainen CVI, laskimoperäisten säärihaavojen primaari- ja sekundaaripreventio, laskimoiden vajaatoiminta ja angiodysplasia)
•  tromboosi/laskimotukos (esim. laskimotukos samoin kuin tila parantuneen laskimotukoksen jälkeen, syvän säären ja käsivarren 

laskimotromboosi, syvän laskimotromboosin jälkeinen tila, posttromboottinen oireyhtymä, trombiprofylaksi)
•  muista syitä johtuvat krooniset turvotukset (esim. raskausturvotus, posttraumaattinen turvotus, hormonaalinen turvotus, lipoödeema, 

liikkumattomuudesta johtuvat staasit (artrogeeninen ahtaumaoireyhtymä, halvaus), lääkkeiden aiheuttama turvotus [esim. 
kalsiumantagonistit, isosorbididinitraatti, litiumvoide, sukupuolihormonit])

•  imusuoniturvotus.
Kohdekäyttäjät
PütterPro 2 on suunniteltu asianmukaisesti koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
Vasta-aiheet
PütterPro 2 -järjestelmää ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:
•  pitkälle edennyt valtimoahtaumatauti (PAOD)
•  sydämen vajaatoiminta (NYHA III +IV)
•  phlegmasia cerulea dolens
•  ABPI-olkavarsi-nilkkapaineindeksi > 1,3 ja < 0,9
•  septinen laskimotulehdus
•  sekaetiologiset (valtimo-laskimo) säärihaavat
•  aktiiviset erysipelat
Varotoimet
Erityiset varotoimet ovat tarpeen seuraavissa tilanteissa:
•  raajojen korostuneet tuntohäiriöt (esim. pitkälle edenneen diabeteksen aiheuttama raajojen polyneuropatia)
•  korostuneet vuotavat dermatoosit
•  kompressiosidemateriaalin epäsopivuus
•  primaarinen krooninen polyartriitti
Asetustavassa on esimerkiksi venytyksen ja/tai pehmusteiden suhteen huomioitava potilaan anatomiset ja patofysiologiset ominaisuudet, 
etenkin jos kyseessä on herkkä tai iäkäs iho. Haavat on suojattava riittävästi.
Jos jalkaterän pulssi ei tunnu, ABPI on määritettävä dopplerultraäänellä ennen hoidon aloittamista. ABPI:lle on harkittava oikeaa mittausmenetelmää. 
Kaksiosaisen kompressiojärjestelmän käytön aikana ABPI:a on valvottava säännöllisesti. Hoitoa on mukautettava vastaavasti.
Jos ääriasentoon venyttäminen tekee järjestelmästä epäelastisen, lääkärin on valvottava korkeita nilkkapaineita tarkasti.
Tuotteita ei saa käyttää alle 6 kuukauden ikäisille vauvoille.
Jos kaksiosaista kompressiojärjestelmää käytetään lapsilla (yli 6 kuukauden ikäisillä), painetta on vähennettävä asianmukaisesti.
Mikäli hoidon aikana ilmenee vaikeaa kipua, tunnottomuutta, kihelmöintiä tai huomattavaa varpaiden sinertymistä, asiasta on ilmoitettava 
välittömästi terveydenhuollon ammattilaiselle ja kaksiosainen kompressiojärjestelmä on poistettava.
Käyttö
Käytä tätä järjestelmää settinä oikeassa järjestyksessä. Varmista kummankin siteen asettamisen aikana, että potilaan jalkaterä on 90 asteen 
kulmassa sääreen nähden (neutraali 0-asento) ➊. Tutki jalka ennen siteen asettamista ulkonevien luiden ja mahdollisten painepisteiden varalta  
ja pehmusta ne vähän venyvällä pehmustesiteellä. Aloita valkoisen vähän venyvän pehmustesiteen ➊ asettaminen proksimaalisesti varpaan 
tyvinivelestä asettamalla ei-kohesiivinen puoli ihoa vasten. Kahden kiinnittävän kierroksen jälkeen riittävällä paineella (riippuen jalan yksilöllisestä 
asennosta, pronaatiosta tai supinaatiosta) siteen sijainti tulee valita mediaalisesti tai lateraalisesti. Vie side jalkaterän takaosan yli ja lukitse 
kantapää kahdeksikon mallisesti sitomalla.
Kääri jalkaterä riittävän tiukasti ottaen huomioon anatomisen/epäsylinterimäisen muodon (Laplacen lain mukaisesti), joka aiheuttaa korkeamman 
paineen lateraalisesti (pieni säde) ja pienemmän paineen jalkaterän etuosaan (suuri säde) ➊➋. Kierrä valkoinen vähän venyvä pehmusteside 
spiraalimaisesti säären ympärille täysin kireälle niin, että reunat menevät 50 % päällekkäin ➌. Venytyksessä on huomioitava potilaan anatomiset  
ja patofysiologiset ominaisuudet. Revi ylimääräinen sidemateriaali pois sääriluun kyhmyn alapuolelta ja noin 2 cm pohjeluun pään alapuolelta ➍. 
Lisäkiinnitystä ei tarvita, mutta haluttaessa voidaan käyttää teippiä.
Aloita ruskean kohesiivisen kompressiositeen ➎ asettaminen valkoisen vähän venyvän pehmustesiteen tavoin proksimaalisesti varpaiden 
tyvinivelistä niin, että valkoinen vähän venyvä pehmuste näkyy edelleen täällä. Vie side kahden kiinnittävän kierroksen jälkeen jalkaterän 
takaosan yli ja lukitse kantapää kahdeksikon mallisesti sitomalla.
Kääri jalkaterä riittävän tiukasti ottaen huomioon anatomisen/epäsylinterimäisen muodon (Laplacen lain mukaisesti), joka aiheuttaa korkeamman 
paineen lateraalisesti (pieni säde) ja pienemmän paineen jalkaterän etuosaan (suuri säde). Voit toistaiseksi jättää painetun ilmaisimen huomiotta ➎. 
Kierrä ruskea kohesiivinen kompressioside spiraalimaisesti säären ympärille niin, että reunat menevät 50 % päällekkäin ➏. Jotta saavutat optimaalisen 
paineen, venytä sidettä niin, että siihen painettu ilmaisin saavuttaa tasasivuisen kuusikulmion muodon. Varmista, ettei sidettä venytetä liiallisesti. 
Vedä sidettä eteenpäin ennen jokaista puolikierrosta ja aseta side mahdollisimman pienellä vedolla alla olevan painetun kuusikulmion keskiviivan yli. 
Aseta jokaisen kierroksen jälkeen vihreä paineen ilmaisin painetuille kuusikulmioille niin, että molemmat kohdistuvat toisiinsa ➒. Reunojen on 
oltava 50 % päällekkäin. Käytä suuntausapuna kuusikulmion keskiviivaa ➓. Tarkista venymä vihreällä paineilmaisimella tarkistaaksesi myös toisen 
kerroksen oikean venymän. Jos ilmaisin on venytetty oikein, painettu ilmaisin näkyy mallin reunassa. Venytyksessä on huomioitava potilaan 
anatomiset ja patofysiologiset ominaisuudet. Revi ylimääräinen sidemateriaali pois sääriluun kyhmyn alapuolelta ja n. 2 cm pohjeluun pään 
alapuolelta, niin että valkoinen vähän venyvä pehmuste on edelleen näkyvissä. Optimaalisen koheesion saavuttamiseksi paina kompressiosidettä 
varovasti ja tasaisesti molemmin käsin koko säären yli ➐➑. Lisäkiinnitystä ei tarvita, mutta haluttaessa voidaan käyttää teippiä.
Muita ohjeita
PütterPro 2 on suunniteltu asianmukaisesti koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Haava tulee puhdistaa ja peittää soveltuvalla 
haavasiteellä ennen PütterPro 2 -siteen asettamista paikoilleen. Ylimääräistä pehmustesidemateriaalia voidaan tarvittaessa käyttää luun 
ulkonemien ja kudosaukkojen (esim. sääriluu tai kehräsluun ja akillesjänteen välinen alue) tukemiseen. Jos tarvitaan lisäkiinnitystä, käytä teippiä. 
Sitomisen jälkeen kompressioside on tarkistettava (esim. potilaan varpaiden verenkierto, potilaan ilmoittama kipu), jotta varmistetaan, että 
siteen aiheuttama paine ei ole liian suuri. PütterPro 2 on tarkoitettu kertakäyttöön. Molemmat siteet voi repiä käsin. Kumpikaan siteistä ei sisällä 
luonnonkumia. Siteet voi irrottaa joko käärimällä auki tai leikkaamalla varovasti auki sidesaksilla. Siteitä voi käyttää ympäri vuorokauden 
enintään 7 vuorokauden ajan. Käyttöaika tulee määrittää potilaan yksilöllisen haavan/ihon/ödeeman kunnon mukaisesti. Asetustekniikkaa on 
noudatettava hoidollisesti suositellun kompressiopaineen saavuttamiseksi. Jos siteet avautuvat tai luistavat, ne on irrotettava ja uusi järjestelmä 
asetettava terveydenhuollon henkilöstön avustamana.
Varmista PütterPro 2 -järjestelmää asettaessasi, että se on tasaisen kireä siinä vaiheessa, kun kuusikulmioilmaisin saavuttaa tasasivuisen kuusikulmion 
➒ muodon ja että siteet ovat suorassa, jotta paine jakautuu tasaisesti eikä aiheuta kuroumia. Potilasta tulee kannustaa liikkumaan PütterPro 2 
-siteen käytön aikana. Tärkeä osa kompressiohoitoa on aktiivinen lihasten pumppaus, joka toimii kompressiositeen työskentelypaineen vastavoimana.
Kertakäyttöisen lääkinnällisen laitteen uudelleenkäyttö on vaarallista. Tuotteen uudelleenkäsittely uudelleenkäyttöä varten voi vaurioittaa tuotetta 
ja heikentää sen suorituskykyä. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.
Tapahtumista ilmoittaminen
Potilas, käyttäjä tai kolmas osapuoli Euroopan unionissa ja maissa, joiden hallintotapa on samanlainen (asetus (EU) 2017/745 lääkinnällisistä 
laitteista): jos tämän laitteen käytön aikana tai seurauksena tapahtuu vakava haittatapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle ja/tai sen valtuutetulle 
edustajalle ja toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.
Tuotteen hävittäminen
Jotta mahdollisten infektiovaarojen tai ympäristön saastumisen riskit voidaan minimoida, lääkinnällisen laitteen hävitettävien osien osalta on 
noudatettava sovellettavien ja paikallisten lakien, säädösten ja infektioiden ehkäisystandardien mukaisia toimenpiteitä.
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NO  Bruksanvisning
Generell produktbeskrivelse
PütterPro 2*-kompresjonssystemet er en kombinasjon av to ikke-vevde bandasjer. Den ene bandasjen er laget av polypropylen og elastan og har 
brun farge, og den andre er laget av polyester og elastan og har hvit farge. Den brune har et selvheftende lag på begge sidene, og den hvite har et 
selvheftende lag på den ene siden. De ikke-aktive og usterile enhetene er tilgjengelig som sett. Begge bandasjene er 10 cm brede. Indikatoren er 
påføringsveiledning for terapeutisk effektiv kompresjon.
Tiltenkt formål
2-komponents-kompresjonssystemet er et usterilt medisinsk utstyr til engangsbruk brukt av helsepersonell på klinikk og i hjemmemiljø. 
PütterPro 2 kan brukes for langvarig kompresjonsbehanding (ABPI 0,9–1,3) (avlastningsfase) for behandling av:
•  åreknuter
•  kronisk venøs insuffisiens (CVI) med eller uten venøse leggsår (VLU)
•  trombose/tromboflebitt
•  kronisk ødem av andre årsaker
•  lymfeødem
PütterPro 2 kan brukes på intakt hud hos mennesker (over 6 måneders alder). Den kan brukes i kombinasjon med primær- og sekundærbandasjer.
Sammensetning
Polstringsbandasje: 92 % polyester + 8 % elastan, selvheftende på den ene siden.
Kompresjonsbandasje: 85 % polypropylen + 15 % elastan, selvheftende på begge sider.
Indikasjoner
PütterPro 2 kan brukes for langvarig kompresjonsbehanding (ABPI 0,9–1,3) (avlastningsfase) for behandling av:
•  varikøse vener (f.eks. varicer under svangerskap, støttende i invasiv behandling av varicer)
•  kronisk venøs insuffisiens (CVI) med eller uten venøse leggsår (VLU) (f.eks. CVI i henhold til CEAP klassifikasjon C3 - C6, primær og sekundær 

forebyggelse av venøse leggsår, venøs insuffisiens og angiodysplasi)
•  trombose/tromboflebitt (f.eks. tromboflebitt samt tilstand etter leget tromboflebitt, dyp ben- og armvenetrombose, tilstand etter dyp 

venetrombose, posttrombotisk syndrom, tromboprofylakse)
•  kronisk ødem av annet opphav (f.eks. ødem under svangerskap, posttraumatisk ødem, hormonelt ødem, lipødem, stasis-tilstand grunnet 

immobilitet (artrogent kongestionsyndrom, parese), medisinsk indusert ødem [f.eks. kalsiumantagoniser, isosorbide dinitrater, litiumsalve, 
kjønnshormoner])

•   lymfeødem
Tiltenkte brukere
PütterPro 2 er laget for å brukes av helsepersonell som har fått behørig opplæring.
Kontraindikasjoner
PütterPro 2 må ikke brukes i følgende tilfeller:
•  fremskreden perifer arteriell okklusjon (PAOD)
•  dekompensert hjertesvikt (NYHA III + IV)
•  phlegmasia coerulea dolens
•  ankel-arm-trykkindeks (ABPI) > 1,3 og < 0,9
•  septisk flebitt
•  blandet etiologi (arterielle/venøse) bensår
•  florid erysipelas
Forholdsregler
Spesielle forsiktighetstiltak er påkrevd i følgende tilfeller:
•  uttalte sensibiliseringslidelser i ekstremitetene (f.eks. ved fremskreden diabetisk perifer polynevropati)
•  uttalte væskende dermatoser
•  inkompatibilitet med materiale i kompresjonsbandasjer
•  primær kronisk polyartritt

Påføringsteknikken, f.eks. med tanke på strekking og/eller polstring, må kanskje tilpasses pasientens anatomiske og patofysiologiske egenskaper, 
spesielt ved skjør eller aldrende hud. Sår må dekkes til tilstrekkelig.
Hvis fotens puls ikke er følbar, bør det utføres dopplerultralyd for å fastslå ABPI før behandling begynner. Riktig målemetode må vurderes for ABPI. 
Under bruk av 2-komponents-kompresjonssystemet må ABPI kontrolleres regelmessig. Behandlingen må tilpasses deretter.
Hvis påføring med nesten full strekk danner et uelastisk system, skal høye ankeltrykk overvåkes nøye av en lege.
Utstyret bør ikke brukes på spedbarn under 6 måneder.
Ved påføring av 2-komponents-kompresjonssystemet på barn (over 6 måneders alder) bør trykket reduseres på passende måte.
Hvis tærne blir tydelig misfarget eller det oppstår sterke smerter, følelsesløshet eller kribling under behandlingen, skal helsepersonell kontaktes 
omgående og 2-komponents-kompresjonssystemet tas av.
Bruk
Bruk dette systemet som et sett og i riktig rekkefølge. Mens de to bandasjene påføres, skal du passe på at pasientens fot hele tiden er i 90-graders 
vinkel i forhold til leggen (nøytral 0-posisjon) ➊. Undersøk benet før påføring for å identifisere knokkelfremspring og potensielle trykkpunkter,  
og polstre dem med polstringsbandasjen med kort strekk. Begynn med å legge den hvite polstringsbandasjen med kort strekk ➊ proksimalt for 
metatarsofalangealleddet med den ikke-selvheftende siden vendt mot huden. Etter ha festet i to omganger med tilstrekkelig trykk (avhengig av 
om foten er vendt opp eller ned), velger man medial eller lateral plassering av bandasjen. Før bandasjen over fotryggen og rundt hælen i åttetall.
Vikle rundt foten med tilstrekkelig trykk mens du vurderer den anatomiske/ikke-sylindriske formen (i henhold til Laplace-ligningen), som for 
eksempel øker det laterale trykket (liten radius) og reduserer trykket på forfoten (stor radius) ➊➋. På leggen vikler du den hvite polstringsbandasjen 
med kort strekk i spiral rundt beinet med 50 % overlapping, med bandasjen ved full strekk ➌. Mengden strekk må kanskje tilpasses pasientens 
anatomiske og patofysiologiske karakteristikker. Riv av overflødig bandasje under tuberositas tibiae og om lag 2 cm under fibulahodet ➍. Det er 
ikke nødvendig å feste bandasjen ytterligere, men ved behov kan du bruke plastertape.
Som med den hvite polstringsbandasjen med kort strekk begynner du med å påføre den brune, selvheftende kompresjonsbandasjen ➎ proksimalt  
for metatarsofalangealleddene, slik at den hvite polstringsbandasjen med kort strekk fremdeles er synlig. Legg to omganger for å feste, og før 
deretter bandasjen over fotryggen og rundt hælen i åttetall.
Vikle rundt foten med tilstrekkelig trykk mens du vurderer den anatomiske/ikke-sylindriske formen (i henhold til Laplace-ligningen), som for 
eksempel øker det laterale trykket (liten radius) og reduserer trykket på forfoten (stor radius). Ignorer den påtrykte indikatoren inntil videre ➎. Vikle 
den brune, selvheftende kompresjonsbandasjen rundt leggen i spiraler med 50 % overlapping ➏. For å oppnå optimalt trykk strekkes bandasjen 
helt til den påtrykte indikatoren har nådd lengden til en regulær sekskant, hvor alle sider er like lange. Påse at bandasjen ikke er strukket for mye. 
Trekk bandasjen frem før hver halve omdreining og plasser bandasjen ved å dra den lett over midtlinjen av den påtrykte sekskanten nedenfor. Etter 
hver omdreining plasserer du den grønne trykkindikatoren på den påtrykte sekskanten slik at begge stemmer overens ➒. Overlappingen må være 
50 %. For bedre innretting bruker du midtlinjen på sekskanten ➓. Kontroller forlengelsen med den grønne trykkindikatoren for å kontrollere at 
det andre laget også er riktig strukket. Hvis indikatoren er riktig utstrukket, ser du den påtrykte indikatoren i kanten av malen. Mengden strekk må 
kanskje justeres i henhold til pasientens anatomiske og patofysiologiske karakteristikker. Riv av overflødig bandasje under tuberositas tibiae og om 
lag 2 cm under fibulahodet, slik at den hvite polstringen med kort strekk fremdeles er synlig. For optimal hefting trykker du kompresjonsbandasjen 
varsomt og jevnt med begge hender over hele leggen ➐➑. Det er ikke nødvendig å feste bandasjen ytterligere, men ved behov kan du bruke 
plastertape.
Øvrige anvisninger
PütterPro 2 er indisert for bruk av helsepersonell som har fått behørig opplæring. Før du legger på PütterPro 2, må såret renses og dekkes med egnet 
sårforbinding. Om nødvendig kan det overflødige polstringsbandasjematerialet brukes til ekstra polstring av knokkelfremspring og fordypninger 
i vevet (f.eks. skinnebein, perimalleolært område). Bruk teip hvis ekstra fiksering er nødvendig. Når bandasjen er lagt, må kompresjonsbandasjen 
kontrolleres (f.eks. blodsirkulasjon ut til pasientens tær, smerte rapportert av pasienten) for å sikre at bandasjen ikke er lagt for stramt. PütterPro 2 
er kun beregnet til engangsbruk. Begge bandasjene kan rives av for hånd. Begge bandasjene er fremstilt uten naturgummilateks. Bandasjene kan 
tas av ved enten å vikle dem av eller klippe dem forsiktig av med en bandasjesaks. Bandasjene kan has på hele døgnet i inntil sju dager. Hvor lenge 
bandasjen bør has på, bestemmes ut fra pasientens sår-, hud- og ødemtilstand. Påføringsteknikken må følges for å oppnå terapeutisk anbefalt 
kompresjonstrykk. Hvis bandasjene løsner eller forskyves, skal bandasjene fjernes og et nytt system påføres i samråd med helsepersonell.
Ved påføring av PütterPro 2 skal det sikres jevn spenning etter hvert som sekskantindikatoren antar formen av en regulær sekskant ➒ og at 
bandasjene er rette, for å oppnå jevn trykkfordeling og unngå forsnevringer. Pasienten skal oppfordres til å være i bevegelse under behandlingen  
med PütterPro 2. Et viktig element av kompresjonsbehandling er den aktive muskelpumpen, som fungerer som en motpart til arbeidstrykket til 
kompresjonsbandasjen.
Gjenbruk av medisinsk engangsutstyr er farlig. Reprosessering av utstyr for å bruke det på nytt kan skade utstyrets integritet og ytelse på drastisk 
vis. Informasjon tilgjengelig på forespørsel.
Melding av hendelser
For en pasient/bruker/tredjepart i Den europeiske union og i land med identisk lovregime (forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr): Hvis det 
har skjedd en alvorlig hendelse under bruk av dette utstyret, eller som et resultat av bruken, må du melde fra til produsenten og/eller den autoriserte 
representanten, og til Legemiddelverket.
Kassering av produktet
For å redusere risikoen for mulig smittefare eller miljøforurensing bør engangskomponentene i det medisinske utstyret kasseres etter prosedyrer, 
i henhold til lokale lover, regler, bestemmelser og standarder for infeksjonsforebygging.
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TR  Kullanım talimatları
Genel ürün açıklaması
PütterPro 2* kompresyon sistemi iki adet dokumasız bandajdan oluşur. Bandajlardan biri polipropilen ve elastan esaslı olup kahverengi, diğeri ise 
polyester ve elastan esaslı olup beyaz renklidir. Kahverengi bandajın her iki tarafında yapışkan bir katman bulunurken beyaz bandajın yalnızca tek 
tarafı yapışkanlıdır. Steril olmayan non-aktif bandajlar set halinde sunulur. Her iki bandaj da 10 cm genişliğe sahiptir. Ürün üzerindeki indikatörler 
terapötik etkili bir kompresyon için uygulama kılavuzu işlevi görür.
Kullanım amacı
2 bileşenli kompresyon sistemi sağlık uzmanları tarafından klinik ve ev ortamında uygulanabilen, tek kullanımlık ve steril olmayan bir tıbbi gereçtir. 
PütterPro 2 aşağıdaki sağlık sorunlarında uzun süreli kompresyon tedavisi (ABI 0,9-1,3) (dekonjesyon aşaması) uygulamak için kullanılabilir:
•  varisli damarlar
•  venöz bacak ülseri olan veya olmayan kronik venöz yetmezlik (KVY)
•  tromboz/tromboflebit
•  kronik eksojen ödemler
•  lenf ödem
PütterPro 2 kompresyon sistemi 6 aylıktan büyük hastaların hasarsız cildine uygulanabilir. Birincil ve ikincil yara örtüleriyle kombinasyon halinde 
kullanılabilir.
Bileşim
Dolgu bandajı: %92 polyester + %8 elastan, tek tarafı yapışkan kaplamalı.
Kompresyon bandajı: %85 polipropilen + %15 elastan, her iki tarafı yapışkan kaplamalı.
Endikasyonlar
PütterPro 2 aşağıdaki sağlık sorunlarında uzun süreli kompresyon tedavisi (ABI 0,9-1,3) (dekonjesyon aşaması) uygulamak için kullanılabilir:
•  varisli damarlar (ör. hamilelikte oluşan varisler, invaziv varis tedavisinde destekleyici uygulama olarak)
•  venöz bacak ülseri olan veya olmayan kronik venöz yetmezlik (KVY) (ör. CEAP sınıflamasına göre C3 - C6 grubu KVY, bacak toplardamarlarında 

ülser, venöz yetmezlik ve anjiyodisplazi gelişiminin birincil ve ikincil önlenmesinde)
•  tromboz/tromboflebit (ör. tromboflebit , iyileşmiş tromboflebit sonrası gelişen komplikasyonlar, derin bacak ve kol ven trombozu, derin ven 

trombozu sonrası gelişen komplikasyonlar, post-trombotik sendrom, tromboprofilaksi)
•  Kronik eksojen ödemler [ör. hamilelikte oluşan ödem, travma sonrası ödem, hormonal ödem, lipödem, hareketsizliğe bağlı staz (artrojenik 

konjesyon sendromu, parezi), ilaç kullanımı (ör. kalsiyum antagonistleri, isosorbit dinitrat, lityum pomat, cinsiyet hormonları) ile tetiklenen 
ödem]

•   lenf ödem
Hedef kullanıcılar
PütterPro 2 uygun eğitim almış sağlık uzmanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Kontrendikasyonlar
PütterPro 2 aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
•  ilerlemiş periferik arter tıkayıcı hastalık (PATH)
•  dekompanse kalp yetmezliği (NYHA sınıf III - IV)
•  phlegmasia coerulea dolens
•  ayak bileği-kol basınç indeksi (ABI) > 1,3 ve < 0,9
•  septik flebit
•  karışık etiyoloji (arteriyel venöz) bacak ülserleri
•  florid erizipel
Tedbirler
Aşağıdaki durumlarda özel önleyici tedbirler alınmalıdır:
•  ekstremitelerde belirgin duyusal bozukluk (ör. ilerlemiş diyabetik periferik polinöropati durumunda)
•  belirgin ıslak dermatoz
•  kompresyon bandajlarının malzemesi ile uyumsuzluk
•  primer kronik poliartrit
Germe ve/veya dolgu gibi işlemlerle ilgili olarak, uygulama tekniğinin özellikle hassas veya yaşlı cilt türlerinde hastanın anatomik ve patofizyolojik 
özelliklerine göre uyarlanması gerekebilir. Yaralar yeterli şekilde kapatılmalıdır.
Ayak nabızları hissedilemiyorsa, tedaviye başlanmadan önce Doppler ultrason incelemesi yapılarak ABI değeri tespit edilmelidir. ABI için doğru ölçüm 
yöntemi dikkatle seçilmelidir. 2 bileşenli kompresyon sisteminin kullanımı sırasında ABI düzenli olarak kontrol edilmelidir. Terapi buna göre uyarlanmalıdır.
Tama yakın germe uygulanarak esnek olmayan bir yapı oluşturulmuşsa, yüksek ayak bileği basınçları doktor tarafından yakından izlenmelidir.
Ürünler 6 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.
2 bileşenli kompresyon sistemi 6 aylık ve üzeri çocuklara uygulanırken basınç gerektiği kadar azaltılmalıdır.
Tedavi sırasında herhangi bir zamanda hastada şiddetli ağrı, uyuşma, karıncalanma veya ayak parmaklarında gözle görülür renk değişikliği olursa, 
derhal bir sağlık uzmanına başvurulmalı ve 2 bileşenli kompresyon sistemi çıkarılmalıdır.
Uygulama
Lütfen bu sistemi set halinde ve doğru sırayla kullanın. Bandajları uygularken ayağın alt bacakla 90 derecelik bir açı (nötral 0 pozisyonu) 
oluşturduğundan emin olun ➊. Uygulamadan önce bacağı inceleyerek kemik çıkıntılarını ve olası basınç noktalarını saptayın ve kısa gerimli 
bandajla dolgu yapın. Kısa gerimli beyaz dolgu bandajını ayak parmaklarını tümüyle dışarıda bırakacak ve yapışkan olmayan tarafı cilde temas  
edecek şekilde uygulamaya başlayın ➊. Kişisel ayak pozisyonuna, pronasyona veya supinasyona göre yeterli basınçla uygulanan iki tur sabitlemenin 
ardından bandajın yerleşimi medial veya lateral olarak devam ettirilmelidir. Bandajı ayağın arkasına getirin ve 8 şeklinde topuğu sarın.
Silindirik olmayan/anatomik şekli dikkate alarak ayağı Laplace yasasına göre (ör. yanal olarak güçlü basınç (küçük yarıçap) ve ön ayak bölümü 
üzerinde düşük basınç (büyük yarıçap) oluşturacak şekilde yeterli baskı uygulayarak) sarın ➊➋. Kısa gerimli beyaz dolgu bandajını tamamen 
gererek ve spiral sargı tekniğini kullanarak, bir önceki katmanın %50'sini örtecek şekilde (overlap) alt bacağın etrafına sarın ➌. Germe kuvvetinin 
hastanın anatomik ve patofizyolojik özelliklerine göre uyarlanması gerekebilir. Tibia tüberkülünün alt bölümüne ve fibula başının yaklaşık 2 cm 
aşağısına geldiğinizde bandajı yırtın ➍. Ek sabitleme gerekli değildir; ihtiyaç hâlinde bant kullanılabilir.
Kahverengi yapışkan kompresyon bandajını (kısa gerimli beyaz dolgu bandajında olduğu gibi) ayak parmaklarının kök hattını sınır alarak ve alttaki 
beyaz sargının kenarı görünecek şekilde uygulamaya başlayın ➎. İki tur sabitlemenin ardından bandajı ayağın arkasından getirin ve 8 şeklinde 
topuğu sarın.
Silindirik olmayan/anatomik şekli dikkate alarak ayağı Laplace yasasına göre (ör. yanal olarak güçlü basınç (küçük yarıçap) ve ön ayak bölümü 
üzerinde düşük basınç (büyük yarıçap) oluşturacak şekilde yeterli baskı uygulayarak) sarın. Sargı üzerindeki gösterge işaretlerini bu aşamada 

dikkate almayın ➎. Yapışkan kahverengi kompresyon bandajını spiral sargı tekniğini kullanarak alt bacağın etrafına, bir önceki katmanın %50'sini 
örtecek şekilde (overlap) sarın ➏. Optimum basıncı elde etmek için bandaj üzerindeki gösterge işareti tüm kenarları aynı uzunlukta olan normal  
bir altıgene dönüşene kadar bandajı gerin. Bandajı gereğinden fazla germemeye dikkat edin. Her yarım dönüşten önce bandajı gererek kenarını 
alttaki altıgenin orta çizgisine yerleştirin. Her dönüşten sonra yeşil basınç göstergesini altıgenlerin üzerine denk getirerek ilerleyin ➒. Katmanların 
birbirlerini örtme (overlap) oranı %50 olmalıdır. Daha iyi yönlendirme için altıgenlerin orta çizgisini kullanın ➓. Ayrıca ikinci katın gerginliğini 
denetim altında tutmak için esneme oranını yeşil basınç göstergesi ile takip edin. Bandaj doğru şekilde gerildiğinde gösterge işaretini şablonun 
kenarında görürsünüz. Germe kuvvetinin hastanın anatomik ve patofizyolojik özelliklerine göre uyarlanması gerekebilir. Tibia tüberkülünün alt 
bölümüne ve fibula başının yaklaşık 2 cm aşağısına geldiğinizde (alttaki beyaz bandajın kenarı görünecek şekilde) bandajı yırtın. Optimum yapışma  
için kompresyon bandajını iki elinizle hafifçe ve eşit basınç uygulayarak alt bacak üzerine bastırın ➐➑. Ek sabitleme gerekli değildir; ihtiyaç 
hâlinde bant kullanılabilir.
Ek açıklamalar
PütterPro 2 yalnızca gerekli eğitimi almış sağlık uzmanları tarafından kullanılmak üzere endikedir. PütterPro 2 bandajlarını uygulamadan önce 
yarayı temizleyin ve uygun bir yara örtüsüyle kapatın. Gerekirse, kemikli çıkıntılarda ve doku girintilerinde (ör. kaval kemiği ve Bisgaard bölgesi)  
ek dolgu sağlamak için fazladan sargı bezi dolgusu kullanılabilir. Ek sabitleme gerekiyorsa, bant kullanın. Uygulamadan sonra, kompresyon 
basıncının çok yüksek olmadığından emin olmak için ilgili göstergeler (ör. hastanın ayak parmaklarındaki kan dolaşımı, hasta tarafından bildirilen  
ağrı) takip edilmelidir. PütterPro 2 tek kullanımlıktır. Her iki bandaj da elle yırtılabilir. Her iki bandaj da doğal kauçuk lateks kullanılmadan 
üretilmiştir. Uygulanan bandajlar açılarak veya bandaj makası ile dikkatlice kesilerek çıkarılabilir. Bandajlar 7 güne kadar gece gündüz yerinde 
durabilir. Spesifik uygulama süresi hastanın yara/cilt/ödem durumuna göre kişiye özel olarak belirlenmelidir. Terapötik olarak önerilen kompresyon 
basıncına ulaşmak için burada bahsedilen uygulama tekniği izlenmelidir. Çözülme ve kayma durumlarında bandajlar çıkarılmalı ve ilgili tıbbi 
personele danışılarak yeni bir set uygulanmalıdır.
PütterPro 2 uygulamasında doğru basınç dağılımı elde etmek ve konstriksiyonları önlemek için altıgen gösterge işareti normal bir altıgen şeklini 
alana kadar bandajı çekerek gerginliği eşitlemeye ➒ ve düz şekilde yerleştirmeye özen gösterin. PütterPro 2 uygulandıktan sonra hasta hareket 
etmeye teşvik edilmelidir. Kompresyon tedavisinin en önemli unsurlarından biri kompresyon bandajının etki basıncına karşı kuvvet uygulayan aktif  
kas pompasıdır.
Tek kullanımlık bir tıbbi cihazın tekrar kullanımı tehlikelidir. Ürünün yeniden kullanılmak amacıyla tekrar uygulanması, bütünlüğü ve performansı 
üzerinde ciddi olumsuzluklara neden olabilir. Talep üzerine bilgi sağlanır.
Olay bildirimi
Avrupa Birliği ülkeleri ve aynı düzenleyici sisteme (2017/745 sayılı AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği) sahip ülkelerdeki hastaların/kullanıcıların/üçüncü 
tarafların, bu cihazın kullanımı sırasında veya kullanımı sonucunda ciddi bir olumsuzluk meydana gelmesi hâlinde, durumu üreticiye ve/veya 
yetkili temsilcisine ve ilgili resmî makama bildirmelerini rica ediyoruz.
Ürünün imha edilmesi
Olası enfeksiyon tehlikelerinin veya çevre kirliliğine ilişkin riskin minimize edilebilmesi için, tıbbi gerecin tek kullanımlık bileşenleri, geçerli ve 
yerel yasalara, kurallara, düzenlemelere ve enfeksiyon önleme standartlarına uygun olarak bertaraf edilmedir.
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HK  使用說明

產品一般說明
 壓力繃帶組合是由兩種無紡布繃帶構成的組合繃帶。其中一種繃帶是用聚丙烯和氨綸製成，顏色爲棕色；另一種繃帶是用聚

酯纖維和氨綸製成，顏色爲白色。棕色繃帶帶有兩邊都有黏性的黏着層，白色繃帶的黏着層只有一面有黏性。此非活性非無菌產品可成組
提供。兩種繃帶均為 10 釐米寬。指示標記用於在使用繃帶時指示有效治療的適當壓力。

用途
此雙層壓力繃帶組合為單次使用的非無菌醫療器材，供醫療專業人員臨床和在家庭環境中使用。  可用於長期加壓治療 (ABPI 
0.9 - 1.3)（緩解充血狀況階段），用於治療：
•  靜脈曲張
•  有無伴隨靜脈性腿部潰瘍 (VLU) 的慢性靜脈功能不全 (CVI)
•  血栓形成 / 血栓性靜脈炎
•  其他原因的慢性水腫
•  淋巴水腫

 可用於人類完整的皮膚（年齡在6 個月以上）。可結合主要和輔助固定敷料使用。

成份
襯墊繃帶：92% 聚酯 + 8% 氨綸，單面黏性塗層。
壓力繃帶：85% 聚丙烯 + 15% 氨綸，雙面黏性塗層。

適應症
 可用於長期加壓治療 (ABPI 0.9 - 1.3)（緩解充血狀況階段），用於治療：

•  靜脈曲張（例如，妊娠期靜脈曲張，輔助靜脈曲張的侵入性治療）
•  伴有或不伴有下肢靜脈潰瘍 (VLU) 的慢性靜脈功能不全 (CVI)（例如，根據 CEAP 分類 C3-C6 的慢性靜脈功能不全 CVI，下肢靜脈潰瘍、靜

脈功能不全和血管發育不良的一級和二級預防）
•  血栓形成/血栓性靜脈炎（例如，血栓性靜脈炎以及血栓性靜脈炎癒合後的狀況、下肢和上肢深靜脈血栓形成、深靜脈血栓形成之後的

狀況、血栓形成後綜合徵、血栓預防）
•  其他來源的慢性水腫（例如，妊娠期水腫、創傷後水腫、荷爾蒙性水腫、脂肪水腫、由於不動（關節源性充血綜合徵、麻痺）引起的淤

滯狀態、藥物引起的水腫[例如鈣拮抗劑、硝酸異山梨酯、鋰軟膏、性激素]）
•   淋巴水腫

使用者
 僅供受過適當訓練的醫療專業人員使用。

禁忌症
 不得用於下述情況：

•  晚期周邊動脈阻塞疾病 (PAOD)
•  失代償心力衰竭 (NYHA III + IV)
•  有痛性青股腫
•  踝肱血壓指數 (ABPI) > 1.3 和 < 0.9
•  膿毒性靜脈炎
•  混合病因（動脈和靜脈）下肢潰瘍
•  花丹毒

預防措施
在下述情況下，必須採取特別預防措施：
•  肢體有感覺障礙（例如在晚期糖尿病多發性神經病）
•  嚴重溼性皮膚病
•  對壓力繃帶材料不相容
•  原發性慢性多發性關節炎

使用技術，可能必須根據患者的解剖和病理生理條件調整，例如，關於拉伸程度/或襯墊，尤其是在皮膚脆弱或衰老的情況下。必須充
分覆蓋傷口。

如果在足部觸摸不到脈搏，在開始進行治療之前，要使用多普勒超聲檢查 ABPI。必須為 ABPI 選用正確的測量方法。在雙層壓力繃帶組合
的使用過程中，必須定期控制 ABPI。必須相應地調整治療方法。

如果是在繃帶幾乎完全拉伸不再有彈性的狀態使用繃帶，則醫生應密切監察踝部高壓情況。

此產品不適用於 6 個月以下的嬰兒。

對兒童（6 個月或以上）使用雙層壓力繃帶組合時，應適當降低壓力。

在治療期間，如患者出現嚴重疼痛、麻痺、刺痛!或腳趾變藍等情況，必須立即與醫療專業人員聯絡並取下雙層壓力繃帶組合。

使用方法
請將壓力繃帶作爲一個整體按照正確的順序使用。在包紮壓力繃帶時，確保患者的足部和小腿之間要呈 90 度角（中立 0 位置）➊。在包紮
繃帶之前，檢查包紮繃帶部位的骨性突起和潛在的壓力點，並用低彈性襯墊繃帶對這些部位作襯墊。開始使用白色短拉伸性填充繃帶  
➊，將非黏性面貼在腳趾根部近端的皮膚上。透過適當按壓包紮兩圈後（根據個人足部的位置，旋前或者旋後），在內側或外側選擇繃帶
的位置。將繃帶纏繞在腳背上，然後用八字型纏包腳後跟。
通過充分按壓包裹足部，同時考慮解剖學/非圓柱體形狀（根據拉普拉斯定律），例如，這會產生橫向壓力增加（小半徑）和前腳掌壓力減
小（大半徑）➊➋。在包裏小腿時，使用螺旋方式將白色短拉伸性襯墊繃帶纏繞在腿上，重疊 50%，保持繃帶完全伸展 ➌。繃帶的拉伸程度
必須根據患者的解剖和病理生理條件調整。包裹至脛骨粗隆下方距離腓骨小頭下面約 2 釐米處，將多餘的繃帶材料扯斷去掉 ➍。無須額
外的固定，必要時可以使用膠布固定。
與白色短拉伸性襯墊繃帶一樣，開始在腳趾根部附近應用棕色粘性加壓繃帶 ➎，以便此處仍能看到白色短彈力襯墊。在足背上纏包固定
兩圈之後，用八字形纏包腳後跟。

通過充分按壓包裹足部，同時考慮解剖學/非圓柱體形狀（根據拉普拉斯定律），例如，這會產生橫向壓力增加（小半徑）和前腳掌壓力減
小（大半徑）。暫時忽略印在繃帶上的指示標記 ➎。以螺旋方式將棕色壓力繃帶 50% 重疊纏繞包裹小腿 ➏。爲了有最佳的壓力，拉伸繃
帶，直到印在繃帶上面的六邊形指示標記的所有六個邊都有相同的長度。確保繃帶沒有被過度拉伸。每包紮半圈前，向前拉繃帶，並以最
小的拉力將繃帶置於下面印刷的六邊形的中線上方。每轉一圈後，將綠色的壓力指示標記放在印刷的六邊形上方，使彼此匹配 ➒。繃帶
重疊程度必須爲 50%。可以用六邊形的中線作爲定位 ➓。使用綠色壓力指示標記檢查伸長率，並以此檢查第二層是否正確拉伸。如果指
示標記正確拉伸，您可以在模板的邊緣看到印刷的指示標記。繃帶的拉伸程度必須根據患者的解剖和病理生理條件調整。包裹至脛骨粗
隆下方距離腓骨小頭下面約 2 釐米處，將多餘的繃帶材料扯斷去掉，以便依然可見白色低彈性襯墊繃帶。為了達到最佳內聚力，請用雙手
在整個小腿上輕輕均勻地按壓壓力繃帶 ➐➑。無須額外的固定，必要時可以使用膠布固定。

其他注意事項
 僅供受過適當訓練的醫療專業人員使用。敷設  壓力繃帶之前，要清潔傷口並用合適的傷口敷料墊遮蓋傷口。必要

時，可能需要大量襯墊繃帶對骨性突起和組織隱窩（例如脛骨、Bisgaard 體徵區域 - 即徵兆深靜脈血栓形成的跟腱-跟骨-足踝間壓痛區）
作額外的襯墊。如果需要額外固定，請使用膠帶。在包紮繃帶之後，要檢查壓力繃帶（例如患者腳趾的血液循環、患者有無疼痛感），以便
確定壓力繃帶的壓力是否太大。  壓力繃帶僅供單次使用。兩種繃帶皆可以用手扯斷。兩種繃帶生產時均未使用天然乳膠。拆
除繃帶可以採用繃帶卷開方法，也可以用繃帶剪刀小心剪開繃帶。繃帶可以日夜連續使用 7 天。施用的具體時間長短可根據患者傷口、
皮膚及水腫情況而定。必須遵照正確的使用技術，以便確保適合於治療的建議繃帶壓力。如果繃帶鬆開或滑落，應在諮詢您的醫務人員
後取下繃帶並使用新的繃帶。

在包紮  的過程中，要透過檢查六邊形 ➒ 的各邊相等而確保壓力均勻，並且繃帶必須是直的，以便保證壓力分佈的一致性，避
免有束緊之處。在使用  治療期間，宜鼓勵患者走動。壓力繃帶治療的一個重要因素是和壓力繃帶的工作壓力一道發揮作用的
主動肌肉幫浦作用。

重複使用一次性醫療器材會造成危險。為了重複使用而再次處理醫療器材，可能會嚴重損壞其完整性和性能。資訊可應要求提供。

事件報告
歐盟和相同監管制度（醫療器材法規 (EU) 2017/745）國家的病患/使用者/第三方，如果在使用本器材期間，或因使用本器材，而發生嚴重
事件時，請向製造商及其授權代表，和/或您本國的監管機構報告。

產品棄置處理
為了儘量減少潛在感染危害或環境污染的風險，醫療產品的一次性部份應按照適用和當地的法律、規定、法規和感染預防標準進行 
處置。

最近資料更新日期：

HK  使用說明

產品一般說明
 壓力繃帶組合是由兩種無紡布繃帶構成的組合繃帶。其中一種繃帶是用聚丙烯和氨綸製成，顏色爲棕色；另一種繃帶是用聚

酯纖維和氨綸製成，顏色爲白色。棕色繃帶帶有兩邊都有黏性的黏着層，白色繃帶的黏着層只有一面有黏性。此非活性非無菌產品可成組
提供。兩種繃帶均為 10 釐米寬。指示標記用於在使用繃帶時指示有效治療的適當壓力。

用途
此雙層壓力繃帶組合為單次使用的非無菌醫療器材，供醫療專業人員臨床和在家庭環境中使用。  可用於長期加壓治療 (ABPI 
0.9 - 1.3)（緩解充血狀況階段），用於治療：
•  靜脈曲張
•  有無伴隨靜脈性腿部潰瘍 (VLU) 的慢性靜脈功能不全 (CVI)
•  血栓形成 / 血栓性靜脈炎
•  其他原因的慢性水腫
•  淋巴水腫

 可用於人類完整的皮膚（年齡在6 個月以上）。可結合主要和輔助固定敷料使用。

成份
襯墊繃帶：92% 聚酯 + 8% 氨綸，單面黏性塗層。
壓力繃帶：85% 聚丙烯 + 15% 氨綸，雙面黏性塗層。

適應症
 可用於長期加壓治療 (ABPI 0.9 - 1.3)（緩解充血狀況階段），用於治療：

•  靜脈曲張（例如，妊娠期靜脈曲張，輔助靜脈曲張的侵入性治療）
•  伴有或不伴有下肢靜脈潰瘍 (VLU) 的慢性靜脈功能不全 (CVI)（例如，根據 CEAP 分類 C3-C6 的慢性靜脈功能不全 CVI，下肢靜脈潰瘍、靜

脈功能不全和血管發育不良的一級和二級預防）
•  血栓形成/血栓性靜脈炎（例如，血栓性靜脈炎以及血栓性靜脈炎癒合後的狀況、下肢和上肢深靜脈血栓形成、深靜脈血栓形成之後的

狀況、血栓形成後綜合徵、血栓預防）
•  其他來源的慢性水腫（例如，妊娠期水腫、創傷後水腫、荷爾蒙性水腫、脂肪水腫、由於不動（關節源性充血綜合徵、麻痺）引起的淤

滯狀態、藥物引起的水腫[例如鈣拮抗劑、硝酸異山梨酯、鋰軟膏、性激素]）
•   淋巴水腫

使用者
 僅供受過適當訓練的醫療專業人員使用。

禁忌症
 不得用於下述情況：

•  晚期周邊動脈阻塞疾病 (PAOD)
•  失代償心力衰竭 (NYHA III + IV)
•  有痛性青股腫
•  踝肱血壓指數 (ABPI) > 1.3 和 < 0.9
•  膿毒性靜脈炎
•  混合病因（動脈和靜脈）下肢潰瘍
•  花丹毒

預防措施
在下述情況下，必須採取特別預防措施：
•  肢體有感覺障礙（例如在晚期糖尿病多發性神經病）
•  嚴重溼性皮膚病
•  對壓力繃帶材料不相容
•  原發性慢性多發性關節炎

使用技術，可能必須根據患者的解剖和病理生理條件調整，例如，關於拉伸程度/或襯墊，尤其是在皮膚脆弱或衰老的情況下。必須充
分覆蓋傷口。

如果在足部觸摸不到脈搏，在開始進行治療之前，要使用多普勒超聲檢查 ABPI。必須為 ABPI 選用正確的測量方法。在雙層壓力繃帶組合
的使用過程中，必須定期控制 ABPI。必須相應地調整治療方法。

如果是在繃帶幾乎完全拉伸不再有彈性的狀態使用繃帶，則醫生應密切監察踝部高壓情況。

此產品不適用於 6 個月以下的嬰兒。

對兒童（6 個月或以上）使用雙層壓力繃帶組合時，應適當降低壓力。

在治療期間，如患者出現嚴重疼痛、麻痺、刺痛!或腳趾變藍等情況，必須立即與醫療專業人員聯絡並取下雙層壓力繃帶組合。

使用方法
請將壓力繃帶作爲一個整體按照正確的順序使用。在包紮壓力繃帶時，確保患者的足部和小腿之間要呈 90 度角（中立 0 位置）➊。在包紮
繃帶之前，檢查包紮繃帶部位的骨性突起和潛在的壓力點，並用低彈性襯墊繃帶對這些部位作襯墊。開始使用白色短拉伸性填充繃帶  
➊，將非黏性面貼在腳趾根部近端的皮膚上。透過適當按壓包紮兩圈後（根據個人足部的位置，旋前或者旋後），在內側或外側選擇繃帶
的位置。將繃帶纏繞在腳背上，然後用八字型纏包腳後跟。
通過充分按壓包裹足部，同時考慮解剖學/非圓柱體形狀（根據拉普拉斯定律），例如，這會產生橫向壓力增加（小半徑）和前腳掌壓力減
小（大半徑）➊➋。在包裏小腿時，使用螺旋方式將白色短拉伸性襯墊繃帶纏繞在腿上，重疊 50%，保持繃帶完全伸展 ➌。繃帶的拉伸程度
必須根據患者的解剖和病理生理條件調整。包裹至脛骨粗隆下方距離腓骨小頭下面約 2 釐米處，將多餘的繃帶材料扯斷去掉 ➍。無須額
外的固定，必要時可以使用膠布固定。
與白色短拉伸性襯墊繃帶一樣，開始在腳趾根部附近應用棕色粘性加壓繃帶 ➎，以便此處仍能看到白色短彈力襯墊。在足背上纏包固定
兩圈之後，用八字形纏包腳後跟。

通過充分按壓包裹足部，同時考慮解剖學/非圓柱體形狀（根據拉普拉斯定律），例如，這會產生橫向壓力增加（小半徑）和前腳掌壓力減
小（大半徑）。暫時忽略印在繃帶上的指示標記 ➎。以螺旋方式將棕色壓力繃帶 50% 重疊纏繞包裹小腿 ➏。爲了有最佳的壓力，拉伸繃
帶，直到印在繃帶上面的六邊形指示標記的所有六個邊都有相同的長度。確保繃帶沒有被過度拉伸。每包紮半圈前，向前拉繃帶，並以最
小的拉力將繃帶置於下面印刷的六邊形的中線上方。每轉一圈後，將綠色的壓力指示標記放在印刷的六邊形上方，使彼此匹配 ➒。繃帶
重疊程度必須爲 50%。可以用六邊形的中線作爲定位 ➓。使用綠色壓力指示標記檢查伸長率，並以此檢查第二層是否正確拉伸。如果指
示標記正確拉伸，您可以在模板的邊緣看到印刷的指示標記。繃帶的拉伸程度必須根據患者的解剖和病理生理條件調整。包裹至脛骨粗
隆下方距離腓骨小頭下面約 2 釐米處，將多餘的繃帶材料扯斷去掉，以便依然可見白色低彈性襯墊繃帶。為了達到最佳內聚力，請用雙手
在整個小腿上輕輕均勻地按壓壓力繃帶 ➐➑。無須額外的固定，必要時可以使用膠布固定。

其他注意事項
 僅供受過適當訓練的醫療專業人員使用。敷設  壓力繃帶之前，要清潔傷口並用合適的傷口敷料墊遮蓋傷口。必要

時，可能需要大量襯墊繃帶對骨性突起和組織隱窩（例如脛骨、Bisgaard 體徵區域 - 即徵兆深靜脈血栓形成的跟腱-跟骨-足踝間壓痛區）
作額外的襯墊。如果需要額外固定，請使用膠帶。在包紮繃帶之後，要檢查壓力繃帶（例如患者腳趾的血液循環、患者有無疼痛感），以便
確定壓力繃帶的壓力是否太大。  壓力繃帶僅供單次使用。兩種繃帶皆可以用手扯斷。兩種繃帶生產時均未使用天然乳膠。拆
除繃帶可以採用繃帶卷開方法，也可以用繃帶剪刀小心剪開繃帶。繃帶可以日夜連續使用 7 天。施用的具體時間長短可根據患者傷口、
皮膚及水腫情況而定。必須遵照正確的使用技術，以便確保適合於治療的建議繃帶壓力。如果繃帶鬆開或滑落，應在諮詢您的醫務人員
後取下繃帶並使用新的繃帶。

在包紮  的過程中，要透過檢查六邊形 ➒ 的各邊相等而確保壓力均勻，並且繃帶必須是直的，以便保證壓力分佈的一致性，避
免有束緊之處。在使用  治療期間，宜鼓勵患者走動。壓力繃帶治療的一個重要因素是和壓力繃帶的工作壓力一道發揮作用的
主動肌肉幫浦作用。

重複使用一次性醫療器材會造成危險。為了重複使用而再次處理醫療器材，可能會嚴重損壞其完整性和性能。資訊可應要求提供。

事件報告
歐盟和相同監管制度（醫療器材法規 (EU) 2017/745）國家的病患/使用者/第三方，如果在使用本器材期間，或因使用本器材，而發生嚴重
事件時，請向製造商及其授權代表，和/或您本國的監管機構報告。

產品棄置處理
為了儘量減少潛在感染危害或環境污染的風險，醫療產品的一次性部份應按照適用和當地的法律、規定、法規和感染預防標準進行 
處置。

最近資料更新日期：
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2-Komponenten-Kompressionssystem
2-component compression system
Système de compression bi-bandes
Tweecomponenten-compressiesysteem
Sistema per compressione a 2 componenti
Sistema de compresión de 2 componentes
Sistema de ligaduras de compressão com 
2 componentes
Σύστημα συμπίεσης 2 συστατικών
Dvousložkový kompresní systém
Dvojzložkový kompresívny systém
Dwuczęściowy zestaw uciskowy
Kétkomponensű kompressziós rendszer
Двухкомпонентная компрессионная система
Kompresijski sistem iz dveh komponent
2-komponents kompressionssystem
Kaksiosainen kompressiojärjestelmä
2-komponents-kompresjonssystem
2 bileşenli kompresyon sistemi
壓力繃帶組合


