
 Návod k použití
Popis výrobku a složení
HydroClean je hydroaktivní krytí ran, jehož základní složkou je superabsorpční 
polyakrylát (SAP) obsažený v celulózových vláknech a aktivovaný (předem navlhčený) 
Ringerovým roztokem. Kontaktní vrstva krytí ran je tvořena pletenou textilií, sestávající 
z polypropylenu, na který byly naneseny silikonové pásky. Kontaktní vrstva rány  
a silikonové pásy působí proti adhezi k loži rány. Na straně, která je odvrácena od rány, 
polypropylenová fólie nepropustná pro vodu, potažená hydrofobní polypropylenovou 
netkanou textilií, zabraňuje tomu, aby krytí ran příliš brzy nevysychal. To umožňuje 
dodávat vlhkost do lože rány po dobu až tří dnů, zatímco polypropylenová fólie rovněž 
zabraňuje nasáknutí vnějšího povrchu krytí.
Vlastnosti a způsob účinku
HydroClean dodává Ringerův roztok do rány až po dobu třech dní. Během této doby 
dochází k interaktivnímu a kontinuálnímu vlhčení rány, a to díky tomu, že krytí 
rovněž absorbuje exsudát rány. SAP použitý v HydroClean inaktivuje matricové 
metaloproteinázy (MMP), které narušují hojení ran.
Účel použití
HydroClean je vhodný pro mokré/vlhké ošetření ran. Krytí by měli používat zdravotníci 
nebo laici vyškoleni zdravotnickými pracovníky.
Indikace
HydroClean je určen k mokrému řízení suchých, lehkých a mírně exsudujících ran, 
zejména ran s narušeným hojením. Produkt je zvláště vhodný pro léčbu chronických  
a špatně se hojících ran ve fázi čištění a granulace.
Způsob přiložení a výměny krytí
Balení a krytí by měly být zkontrolovány na poškození. HydroClean by se neměl 
používat, pokud je zjištěno poškození. Před otevřením balení výrobku jej pečlivě 
zkontrolujte, zda nejeví známky poškození. Za vhodných světelných podmínek (bílé 
světlo nebo denní světlo) zkontrolujte zejména neporušenost povrchu balení a celé 
těsnicí plochy. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou na něm viditelné známky poškození, 
jako jsou praskliny, kanálky, dírky nebo nerovnoměrné, roztržené či neúplné těsnění. 
Výměnu krytí je třeba provádět podle platných lékařských norem. Měla by se provádět 
výlučně za aseptických podmínek. Bílá strana krytí směřující k ráně nesmí přijít do 
kontaktu s nesterilní rukou/rukavicí nebo nástroji. Krytí na rány by se před aplikací 
nemělo vymačkávat. HydroClean se umístí na ránu tak, aby bílá strana krytí směřovala 
k ráně a modrý nápis směřoval nahoru. HydroClean musí být v kontaktu s ložem rány 
a měl by překrýt okraje rány. HydroClean Cavity může být zavedena do hlubokých ran 
a pak může být zakryta HydroClean. HydroClean by měl být zajištěn vhodným krycím 
retenčním materiálem. HydroClean je také vhodný pro použití pod kompresními obvazy 
nebo punčochami. Krytí může zůstat na místě až tři dny, v závislosti na klinickém 
úsudku. Pokud je absorpční kapacita vyčerpána nebo krytí předčasně vyschne, mělo 
by být krytí vyměněno. Ve většině případů lze HydroClean odstranit z rány, aniž by 
to způsobilo další bolest. Pokud krytí přilne k ráně, mělo by být před odstraněním 
navlhčeno sterilním fyziologickým roztokem nebo Ringerovým roztokem, aby se 
narušila adheze.
Zvláštní bezpečnostní opatření
Před léčbou ran s poruchou hojení musí být vždy stav rány a příčiny poškození 
posouzeny lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Léčba přípravkem 
HydroClean nemůže nahradit léčbu příčiny narušeného hojení ran. HydroClean nesmí 
být stříhán na jinou velikost nebo jinak mechanicky poškozován. Pokud je HydroClean 
aplikován na chodidlo nohy, pacient na něm nesmí stát ani chodit, protože krytí by 
mohlo prasknout. Pokud je krytí poškozeno, mohou se do rány dostat částice SAP  
a vlákna. Měly by být vypláchnuty sterilním fyziologickým roztokem nebo Ringerovým 
roztokem. Infikované rány a rány, které jsou vysoce vystaveny bakteriím, by měly 
být léčeny pouze pod dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka, 
zejména pokud je pro fixaci použito fóliové krytí. Hydratační krytí jako HydroClean se 
nedoporučují k léčbě suchých nekrotických poranění nohou způsobených arteriální 
okluzivní nemocí. Popáleniny třetího stupně musí být před použitím přípravku 
HydroClean ošetřeny chirurgickými postupy. Během léčby pomocí HydroClean by 
neměly být aplikovány topické léky nebo dezinfekční prostředky. Krytí může absorbovat 
nebo jinak ohrozit účinnost léčivých látek. HydroClean by neměl být používán k léčbě 
silně exudujících ran. Pokud je kůže v okolí rány zvláště citlivá a poškozená, doporučuje 
se ji chránit vhodnou ochranou kůže. U pacientů s rizikem nadměrného krvácení (např. 
kvůli lékům na ředění krve) by měl být HydroClean při každé výměně krytí opatrně 
odstraněn. V případě potřeby je třeba HydroClean nejprve navlhčit Ringerovým 
roztokem nebo fyziologickým roztokem, jak je popsáno výše. Bezpečnost a účinnost  
u těhotných žen a dětí nebyla stanovena.
Kontraindikace
HydroClean nepoužívejte u pacientů s intolerancí kterékoli jeho složky.
Vedlejší účinky
Na začátku léčby pomocí HydroClean může rozpad nevratně poškozené tkáně 
vést ke zvýšení velikosti rány. To může být známkou toho, že hojení rány začalo. 
Zarudnutí okrajů rány může nastat během mokrého/vlhkého ošetření; to je obvykle 
znamení, že krevní oběh byl reaktivován s tím, když se rána začala hojit. Příčiny 
však musí být v každém případě posouzeny individuálně. Samotná léčba pomocí 
HydroClean nezpůsobuje žádnou bolest. Otevřená rána je však často velmi citlivá na 
mechanické podněty. Otázku, zda je indikována adekvátní analgetická léčba, je třeba 
posoudit případ od případu. Zatímco mokré/vlhké ošetření Ringerovým roztokem 
nevede k maceraci životně důležitých buněk, může způsobit otok nasáklé plantární 
zrohovatělé vrstvy, která se pak jeví jako bělavý povlak. Ve vzácných případech byla 
u paraplegických pacientů se sakrálními ranami pozorována nespecifická aktivace 
gluteálních svalů a svalů nohou. Příznaky byly okamžitě odstraněny po odstranění 
obvazu.
Likvidace výrobku
Aby se minimalizovalo potenciální riziko infekce či znečištění životního prostředí, 
dodržujte při likvidaci jednorázových součástí zdravotnického prostředku postupy, které 
jsou v souladu s platnými místními zákony, předpisy, směrnicemi a standardy prevence 
infekcí.
Speciální pokyny
Opakované použití prostředku HydroClean může způsobit podráždění kůže, prodloužit 
dobu hojení, bolest a/nebo infekce. Opakovaná příprava zdravotnických prostředků 
za účelem jejich opakovaného použití může závažně poškodit jejich celistvost a jejich 
funkčnost.
Hlášení událostí
Pro pacienty/uživatele/třetí strany v Evropské unii a v zemích se stejným zákonným 
regulačním rámcem (nařízení (EU)  o zdravotnických prostředcích) platí, 
že pokud dojde při používání tohoto prostředku nebo v důsledku jeho používání 
k závažné události, je nutno ji nahlásit výrobci a/nebo jeho zplnomocněnému zástupci 
a příslušným vnitrostátním orgánům.
Datum poslední revize textu: 2022-11-17
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 Instrukcja używania
Opis i skład wyrobu
HydroClean to aktywowany roztworem Ringera hydroaktywny opatrunek, którego 
główną część składową stanowi otoczony włóknami celulozy wyjątkowo chłonny 
polikrylanowy superabsorbent (SAP). Warstwa opatrunku mająca styczność z raną 
składa się z siateczki polipropylenowej, na którą nałożone są paski silikonowe, 
dodatkowo przeciwdziałające przywieraniu do rany. Od strony nieprzylegającej 
do rany nieprzepuszczalna dla wody folia polipropylenowa wraz z umieszczoną na 
niej hydrofobową włókniną polipropylenową zabezpieczają przed przedwczesnym 
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grave, segnalare quest’ultimo al fabbricante e/o al rappresentante autorizzato e alla 
propria autorità nazionale.
Data di revisione del testo: 2022-11-17
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 Instrucciones de uso
Composición y descripción del producto
HydroClean es un apósito hidroactivo que tiene como componente principal un 
poliacrilato superabsorbente (SAP) incrustado en celulosa y activado (humedecido) 
con solución Ringer. La capa del apósito que está en contacto con la herida es de tela 
de punto, confeccionada con polipropileno y dos tiras de silicona. La capa de contacto 
con la herida y las bandas de silicona evitan la adherencia con el lecho de la herida. En el 
lado que no está en contacto con la herida, una película de polipropileno impermeable 
al agua y recubierta con tela no tejida de polipropileno hidrofóbico impide que la 
almohadilla del apósito se seque antes de tiempo. Esto permite transportar humedad al 
lecho de la herida durante tres días, al tiempo que la película de polipropileno evita que 
la superficie exterior del apósito se empape.
Características y principio de acción
HydroClean transporta solución Ringer a la herida hasta tres días. Al mismo tiempo, 
el apósito absorbe y retiene exudado de la herida, facilitando su limpieza interactiva 
y continua. El SAP utilizado en HydroClean desactiva las metaloproteinasas de matriz 
(MMP) que pueden alterar la cicatrización.
Uso previsto
HydroClean es adecuado para el tratamiento húmedo de heridas. El apósito está 
destinado al uso por parte de profesionales sanitarios o personas sin experiencia 
debidamente formadas por profesionales sanitarios.
Indicaciones
HydroClean está indicado para el tratamiento húmedo de heridas secas y con exudado 
moderado y leve, en especial, heridas difíciles de cicatrizar. El producto es idóneo para el 
tratamiento de heridas crónicas o difíciles de cicatrizar, especialmente en las etapas de 
limpieza y granulación.
Modo de aplicación y cambio del apósito
Se debe comprobar si el embalaje y el apósito presentan daños. HydroClean no debe 
utilizarse si se detectan daños. Antes de abrir el embalaje del producto, inspecciónelo 
cuidadosamente para ver si presenta señales de daños. En particular, examine la 
integridad de las superficies del embalaje y el área completa del sellado bajo una 
iluminación adecuada (luz blanca o a la luz del día). No use el producto si hay señales 
de daños visibles, como grietas, acanaladuras, perforaciones o un sellado no uniforme, 
rasgado o incompleto. El cambio del apósito debe realizarse según las normas sanitarias 
en vigor. En especial, debe realizarse en condiciones asépticas. En consecuencia, 
no debe tocarse el lado blanco del apósito que queda orientado hacia la herida, con 
guantes, instrumentos o manos sin esterilizar. No se debería apretar la compresa 
antes de su aplicación. HydroClean se coloca en la herida con el lado blanco del apósito 
orientado hacia la herida y la inscripción azul, hacia arriba. HydroClean debe estar 
en contacto con el lecho de la herida y sobrepasar su contorno. HydroClean Cavity 
puede introducirse en heridas y cubrirse con HydroClean. HydroClean deberá fijarse 
con materiales adecuados. HydroClean también puede utilizarse debajo de medias o 
vendajes de compresión. El apósito se deberá cambiar si existe indicación médica para 
ello o como máximo después de tres días de aplicación. El apósito deberá cambiarse si 
agota su capacidad de absorción o se seca antes de tiempo. En la mayoría de los casos, 
HydroClean puede retirarse de la herida sin ocasionar dolor. Si el apósito se adhiriese a la 
herida, puede rehumedecerse previamente con suero fisiológico esterilizado o solución 
Ringer para desprenderlo.
Precauciones especiales
Antes del tratamiento de heridas de difícil cicatrización, un médico o un profesional 
sanitario debe proceder a un examen médico del estado de la herida y de las causas del 
retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean no puede sustituir una terapia 
causal de los trastornos que afectan al proceso de cicatrización. HydroClean no debe 
recortarse ni dañarse mecánicamente. Si se coloca el apósito HydroClean en la planta 
del pie, el paciente no debe estar de pie ni caminar apoyando ese pie, porque el apósito 
puede romperse. Si el apósito está dañado, pueden llegar a la herida fibras o partículas 
de polímero superabsorbente (SAP). Se debe enjuagar con suero fisiológico esterilizado 
o solución Ringer. Las heridas infectadas con elevada carga bacteriana solo se deben 
tratar bajo supervisión médica o sanitaria, en especial si para la fijación se utiliza un 
apósito de película. No se recomienda el uso de apósitos humectantes como HydroClean 
para tratar heridas secas con necrosis en el pie ocasionadas por enfermedad arterial 
oclusiva. Antes de utilizar HydroClean en quemaduras de tercer grado, estas deben 
tratarse con procedimientos quirúrgicos. Durante el tratamiento con HydroClean, no 
deben aplicarse desinfectantes ni medicamentos de uso tópico, ya que el apósito puede 
absorber los agentes o perjudicar su eficacia. HydroClean no deberá utilizarse para 
tratar heridas con fuerte exudado. Si la piel de la zona de la herida es muy sensible y 
está muy afectada, se recomienda cubrirla con una protección cutánea adecuada. En los 
pacientes con mayor propensión a las hemorragias, provocadas p. ej. por preparados 
hemodiluyentes, se deberán retirar durante el cambio los apósitos HydroClean con 
especial cuidado y, en caso necesario, HydroClean deberá rehumedecerse previamente 
con solución Ringer o suero fisiológico, como se ha descrito arriba. No se han 
comprobado la seguridad y la efectividad en mujeres embarazadas o niños.
Contraindicaciones
HydroClean no deberá usarse si existe hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
Efectos secundarios
Al comenzar el tratamiento con HydroClean, la rotura del tejido con daños 
irreversibles puede aumentar el tamaño de la herida. Esto puede ser un indicador 
de que ha comenzado la cicatrización. Durante la terapia húmeda, puede producirse 
enrojecimiento de los bordes de la herida y esto suele indicar el inicio del proceso de 
cicatrización. Sin embargo, la causa debe evaluarse individualmente en cada caso. La 
terapia con HydroClean es indolora en sí; no obstante, la herida abierta puede ser con 
frecuencia muy sensible a estímulos mecánicos. La adecuación de la terapia analgésica 
debe considerarse caso a caso. El tratamiento húmedo con solución Ringer no provoca 
maceraciones de células vitales, aunque sí puede causar un reblandecimiento de 
la capa córnea plantar, que se manifestará en forma de capa blanquecina. En casos 
raros, se ha observado una activación inespecífica de los músculos del glúteo y la 
pierna en pacientes parapléjicos con heridas en el sacro. Los síntomas desaparecieron 
inmediatamente tras retirar el apósito.
Eliminación del producto
Para reducir al mínimo el riesgo de posibles infecciones o de contaminación 
medioambiental, los componentes desechables de los productos sanitarios deben 
seguir los procedimientos de eliminación establecidos por las leyes, normas o 
reglamentos locales pertinentes, así como por las normas de prevención de infecciones.
Instrucciones especiales
La reutilización de HydroClean puede ocasionar irritación cutánea, retardo en la 
cicatrización, dolor y/o infecciones. Reprocesar los productos para volver a utilizarlos 
puede dañar seriamente su integridad y su rendimiento.
Notificación de incidencias
Para pacientes/usuarios/terceros de la Unión Europea y países con idéntico marco 
normativo (Reglamento (UE) , sobre los productos sanitarios); si durante el uso 
de este dispositivo o como resultado del mismo, se produjera un incidente grave, deberá 
notificarse al fabricante y/o su representante autorizado, y a la autoridad nacional 
correspondiente.
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 Istruzioni per l’uso
Descrizione e composizione del prodotto
HydroClean è una medicazione per ferite idroattiva che contiene come componente 
di base un poliacrilato superassorbente (SAP) immerso in fibre di cellulosa e attivato 
(preumidificato) con soluzione di Ringer. Lo strato di contatto della medicazione con la 
ferita è fatto da un tessuto a maglia, realizzato in polipropilene, sul quale sono applicate 
strisce di silicone. Lo strato a contatto con la ferita e le strisce di silicone contrastano 
l’aderenza al letto della ferita. Sul lato opposto alla ferita, una pellicola di polipropilene 
impermeabile, rivestita da tessuto non tessuto in polipropilene idrofobo, impedisce che 
la medicazione si essicchi troppo presto. Ciò permette di umidificare il letto della ferita 
per massimo tre giorni, mentre la pellicola in polipropilene impedisce che la superficie 
esterna della medicazione si impregni.
Proprietà e modo di azione
HydroClean rilascia la soluzione di Ringer sulla ferita fino a un massimo di tre giorni. 
In questo lasso di tempo, si verifica un’irrigazione interattiva e continua della ferita, 
poiché il cuscinetto della medicazione assorbe anche l’essudato della ferita stessa. Il 
SAP utilizzato in HydroClean disattiva le metalloproteinasi della matrice (MMP) che 
compromettono la guarigione della ferita.
Destinazione d’uso
HydroClean è indicato per il trattamento di ferite in ambiente umido. La medicazione 
deve essere utilizzata da operatori sanitari o operatori non sanitari addestrati da 
operatori sanitari.
Indicazioni
HydroClean è indicato per la gestione in ambiente umido di ferite asciutte, da 
lievemente a moderatamente essudanti, in particolare di ferite con tendenza alla 
guarigione compromessa. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di 
ferite croniche e che guariscono difficilmente nello stadio di purificazione  
e granulazione.
Modalità di applicazione e sostituzione della medicazione
Deve essere verificata la presenza di eventuali danni sulla confezione e sulla 
medicazione. Non utilizzare HydroClean se si riscontrano danni. Prima di aprire la 
confezione del prodotto, ispezionarla accuratamente per verificare che non vi siano 
segni di danneggiamento. In particolare, esaminare accuratamente l’integrità delle 
superfici della confezione e l’intera area di sigillatura in condizioni di illuminazione 
adeguate (luce bianca o diurna). Non utilizzare il prodotto se presenta segni visibili di 
danneggiamento, come crepe, scanalature, fori di spillo oppure sigilli non uniformi, 
strappati o incompleti. La sostituzione della medicazione deve essere effettuata 
secondo gli attuali standard medici. In particolare, deve essere svolta in condizioni 
asettiche. Pertanto il lato bianco della medicazione rivolto verso la ferita non deve 
essere toccato con mani/guanti o strumenti non sterili. La medicazione non deve essere 
scartata prima della sua applicazione. HydroClean viene applicato sulla ferita con il 
lato bianco della medicazione rivolto verso la ferita e la scritta blu rivolta verso l’alto. 
HydroClean deve essere a contatto con il letto della ferita e sovrapporsi ai margini di 
quest’ultima. HydroClean Cavity può essere inserito in ferite profonde e poi coperto con 
HydroClean. Fissare HydroClean con materiali appropriati. HydroClean è adatto inoltre 
per l’utilizzo sotto bende o calze compressive. La medicazione può rimanere applicata 
in situ per un massimo di tre giorni, a seconda del giudizio clinico. La medicazione deve 
essere sostituita se la capacità di assorbimento si esaurisce o se la medicazione si essicca 
prematuramente. Nella maggioranza dei casi, è possibile rimuovere HydroClean dalla 
ferita senza provocare ulteriore dolore. Qualora il cuscinetto della medicazione aderisca 
alla ferita, prima della rimozione può essere irrigato con una soluzione salina fisiologica 
sterile o con soluzione di Ringer per allentarne l’aderenza.
Precauzioni particolari
Prima di trattare le ferite con tendenza alla guarigione compromessa, la condizione 
della ferita e le cause della compromissione devono essere sempre valutate da un 
medico o da altro operatore sanitario. Il trattamento con HydroClean non può sostituire 
il trattamento della causa della guarigione compromessa della ferita. HydroClean 
non deve essere ritagliato su misura o altrimenti danneggiato meccanicamente. 
Se HydroClean viene applicato sulla pianta del piede, il paziente non deve stare in 
piedi o camminare sulla medicazione poiché questa potrebbe scoppiare. Qualora la 
medicazione venga danneggiata, potrebbero penetrare nella ferita particelle  
e fibre di SAP. In tal caso è necessario pulirle con una soluzione salina fisiologica 
sterile o soluzione di Ringer. Ferite infette e ferite altamente esposte a batteri devono 
essere trattate unicamente sotto la supervisione di un medico o di altro operatore 
sanitario, in particolare se per il fissaggio viene utilizzata una medicazione in 
pellicola. L’utilizzo di medicazioni umidificate come HydroClean è sconsigliato nel 
trattamento di ferite asciutte necrotiche ai piedi causate da malattia occlusiva delle 
arterie periferiche. Le ustioni di terzo grado devono essere trattate con procedura 
chirurgica prima dell’utilizzo di HydroClean. Durante il trattamento con HydroClean, 
non applicare disinfettanti o medicazioni topiche. La medicazione potrebbe assorbire 
o in altro modo compromettere l’efficacia degli agenti. Non utilizzare HydroClean 
per trattare ferite molto essudanti. Se la pelle attorno alla ferita è particolarmente 
sensibile e compromessa, si consiglia di proteggerla con una protezione per la pelle 
idonea. In pazienti con rischio di sanguinamento eccessivo (ad es. a causa di farmaci 
anticoagulanti) è necessario rimuovere HydroClean con cautela a ogni sostituzione 
della medicazione. Se necessario, HydroClean deve essere prima irrigato con soluzione 
di Ringer o soluzione fisiologica salina come descritto sopra. Non è stata valutata la 
sicurezza e l’efficacia in donne in stato di gravidanza e bambini.
Controindicazioni
Non utilizzare HydroClean in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti.
Effetti collaterali
All’inizio del trattamento con HydroClean, una rottura di tessuto danneggiato in 
modo irreversibile può portare a un aumento di dimensioni della ferita. Ciò può 
tuttavia indicare che la guarigione della ferita è iniziata. Durante il trattamento in 
ambiente umido possono verificarsi arrossamenti dei margini della ferita, che di norma 
rappresentano un segnale della riattivazione della circolazione sanguigna mentre la 
ferita inizia a guarire. Tuttavia, è necessario valutare la causa individualmente in ciascun 
caso. Il trattamento con HydroClean di per sé non causa alcun dolore. Tuttavia, una 
ferita aperta è spesso molto sensibile a sollecitazioni meccaniche. È necessario valutare 
caso per caso se intraprendere una terapia analgesica idonea. Mentre il trattamento in 
ambiente umido con soluzione di Ringer non determina la macerazione di cellule vitali, 
può causare gonfiore dello strato corneo umido dell’epidermide plantare, il quale si 
manifesta come una patina di colore bianco. In rari casi, è stata osservata un'attivazione 
aspecifica dei glutei e dei muscoli delle gambe in pazienti paraplegici con ferite sacrali.  
I sintomi si sono risolti immediatamente dopo aver rimosso la medicazione.
Smaltimento del prodotto
Per ridurre il rischio di potenziali pericoli di infezione o di inquinamento ambientale, 
i componenti monouso dei dispositivi medici devono essere smaltiti secondo le 
procedure di smaltimento in conformità alle leggi locali vigenti e a norme, regolamenti 
e standard di prevenzione delle infezioni applicabili.
Avvertenze particolari
Il riutilizzo di HydroClean può causare irritazioni della pelle, un tempo di guarigione 
prolungato, dolore e/o infezioni. La modifica dei dispositivi per il riutilizzo degli stessi 
può danneggiarne gravemente l’integrità e le prestazioni.
Segnalazione di incidenti
Per un paziente/utilizzatore/terza parte nell’Unione europea e in paesi con regime 
normativo identico (Regolamento (UE)  sui dispositivi medici), se, durante l’uso 
del presente dispositivo o come risultato del suo utilizzo, si è verificato un incidente 
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 Instructions d’utilisation
Description du produit et composition
HydroClean est un pansement hydroactif constitué principalement d’un polyacrylate 
superabsorbant (SAP) inclus dans des fibres de cellulose et activé (préhumidifié) par 
la solution de Ringer. L’interface de contact avec la plaie est composée d’un tricot en 
polypropylène revêtu de bandes de silicone. L’interface de contact et les bandes de 
silicone empêchent l’adhérence au lit de la plaie. Sur la face opposée à la plaie, un film 
de polypropylène imperméable à l’eau, enduit d’un tissu de polypropylène hydrophobe, 
prévient tout dessèchement prématuré du coussinet. Cela permet d’humidifier le lit de 
la plaie jusqu’à trois jours, tandis que le film de polypropylène empêche également la 
surface extérieure du pansement de s’imprégner.
Propriétés et mode d’action
HydroClean libère la solution de Ringer dans la plaie jusqu’à trois jours. Pendant 
ce temps, l’irrigation interactive et continue de la plaie a lieu grâce au coussinet 
du pansement qui absorbe également l’exsudat de la plaie. Le SAP présent dans 
HydroClean inactive les métalloprotéinases matricielles (MMP) qui altèrent la 
cicatrisation des plaies.
Utilisation prévue
HydroClean convient pour le traitement des plaies en milieu humide. Le pansement 
doit être utilisé par des professionnels de santé ou par des personnes formées par des 
professionnels de santé.
Indications
HydroClean est indiqué pour le soin en milieu humide des plaies sèches, légèrement et 
modérément exsudatives, et en particulier des plaies dont la cicatrisation est entravée. 
Ce produit est particulièrement indiqué pour le traitement des plaies chroniques et dont 
la cicatrisation est difficile lors de la phase de détersion et de granulation.
Mode d’utilisation et renouvellement de pansement
L’emballage et le pansement doivent être contrôlés pour vérifier qu’ils ne sont pas 
endommagés. HydroClean ne doit pas être utilisé si des dommages sont constatés. 
Avant d’ouvrir l’emballage du produit, veuillez l’inspecter minutieusement pour 
détecter tout signe de dommage. Veuillez en particulier examiner l’intégrité des 
surfaces de l’emballage et de toute la zone de scellage sous un éclairage approprié 
(lumière blanche ou lumière du jour). Ne pas utiliser le produit s’il présente des signes 
de dommage tels que des déchirures, des cheminées, des trous d’épingle ou des 
scellages non uniformes, déchirés ou incomplets. Le renouvellement de pansement 
doit être effectué conformément aux directives médicales en vigueur. Il doit en 
particulier être réalisé dans des conditions d’asepsie. La face blanche du pansement 
en contact avec la plaie ne doit donc pas être touchée avec des mains, des gants ou des 
instruments non stériles. Le pansement ne doit pas être extrait avant son utilisation. 
HydroClean est placé sur la plaie avec la face blanche du pansement tournée vers la 
plaie et l’inscription bleue orientée vers le haut. HydroClean doit être en contact avec le 
lit de la plaie et doit recouvrir les berges de la plaie. HydroClean Cavity peut être inséré 
dans les plaies profondes et peut ensuite être recouvert avec HydroClean. HydroClean 
doit être fixé avec un dispositif de fixation de pansement approprié. HydroClean peut 
également être utilisé sous des bandages de compression ou des bas de contention. Le 
pansement peut rester en place jusqu’à trois jours, selon l’avis médical. Le pansement 
doit être remplacé si la capacité d’absorption est épuisée ou si le pansement sèche 
prématurément. Dans la plupart des cas, HydroClean peut être retiré de la plaie sans 
causer de douleur supplémentaire. Si le pansement adhère à la plaie, il peut être 
imprégné d’un soluté physiologique stérile ou d’une solution de Ringer avant le retrait 
pour décoller l’adhérence.
Précautions particulières
Avant de traiter des plaies dont la tendance à la cicatrisation est altérée, l’état de la 
plaie et les causes de l’altération doivent toujours être évalués par un médecin ou un 
autre professionnel de santé. Le traitement avec HydroClean ne peut pas remplacer 
le traitement de la cause de l’altération de la cicatrisation des plaies. HydroClean ne 
doit pas être coupé sur mesure ou endommagé mécaniquement. Si HydroClean est 
appliqué sur la plante d’un pied, le patient ne doit pas se tenir debout ou marcher 
dessus, car le pansement pourrait éclater. Si le pansement est endommagé, des 
particules et des fibres de SAP pourraient pénétrer dans la plaie. Il faut la rincer avec un 
soluté physiologique stérile ou une solution de Ringer. Les plaies infectées et les plaies 
fortement exposées aux bactéries ne doivent être traitées que sous la supervision d’un 
médecin ou d’un autre professionnel de santé, en particulier si un film est utilisé pour 
la fixation. Les pansements hydratants comme HydroClean ne sont pas recommandés 
pour traiter les plaies nécrotiques sèches du pied causées par une maladie occlusive 
artérielle. Les brûlures du troisième degré doivent être traitées par des procédures 
chirurgicales avant l’utilisation d’HydroClean. Il ne faut pas appliquer de médicaments 
topiques ou de désinfectants pendant le traitement avec HydroClean. Le pansement 
peut absorber ou compromettre l’efficacité des agents. HydroClean ne doit pas être 
utilisé pour traiter les plaies fortement exsudatives. Si la peau autour de la plaie est 
particulièrement sensible et altérée, il est conseillé de la protéger avec une protection 
cutanée appropriée. Chez les patients présentant un risque de saignement excessif 
(p. ex. en raison de médicaments anticoagulants), HydroClean doit être retiré avec 
prudence à chaque renouvellement de pansement. Si nécessaire, HydroClean doit 
d’abord être imprégné de solution de Ringer ou de soluté physiologique comme décrit 
ci-dessus. L’innocuité et l’efficacité chez les femmes enceintes et les enfants n’ont pas 
été établies.
Contre-indications
Ne pas utiliser HydroClean sur des patients présentant une intolérance à l’un de ses 
composants.
Effets secondaires
Au début du traitement avec HydroClean, la dégradation des tissus déjà lésés de 
manière irréversible peut conduire à un agrandissement de la taille de la plaie. Cela 
peut être un signe que la cicatrisation a commencé. Le rougissement des berges de la 
plaie peut se produire pendant un traitement humide ; c’est normalement un signe que 
la circulation sanguine a été réactivée car la plaie commence à cicatriser. Toutefois, la 
cause doit être évaluée individuellement dans chaque cas. La thérapie avec HydroClean 
ne cause elle-même aucune douleur. Cependant, une plaie ouverte est souvent très 
sensible aux stimuli mécaniques. La question de savoir si une thérapie analgésique 
adéquate est indiquée doit être examinée au cas par cas. Bien que le traitement en 
milieu humide avec la solution de Ringer n’entraîne pas la macération des cellules 
vitales, il peut provoquer le gonflement de la couche cornée plantaire humide, qui 
apparaît alors comme une couche blanchâtre. Dans de rares cas, une activation 
non spécifique des muscles fessiers et des jambes a été observée chez des patients 
paraplégiques présentant des plaies sacrées. Les symptômes ont immédiatement 
disparu après le retrait du pansement.
Élimination du produit
Afin de réduire le risque d’infections potentielles ou de pollution environnementale, 
les composants jetables du dispositif médical doivent être éliminés conformément aux 
lois, réglementations et normes locales applicables et aux normes de prévention des 
infections.
Instructions particulières
La réutilisation d’HydroClean peut causer des irritations cutanées, un temps 
de cicatrisation plus long, des douleurs et/ou des infections. Le traitement des 
dispositifs en vue de leur réutilisation peut nuire gravement à leur intégrité et à leurs 
performances.
Signalement des incidents
Pour un patient / utilisateur / tiers dans l’Union européenne et dans les pays ayant 
un régime réglementaire identique (Règlement [UE]  sur les dispositifs 
médicaux) ; si, lors de l’utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, un incident 
grave se produit, veuillez le signaler au fabricant et/ou à son mandataire et à votre 
autorité nationale.

FR  Instruções de uso
Composição e descrição do produto
O HydroClean é um curativo hidroativo cujo principal componente é um poliacrilato 
superabsorvente (SAP) incorporado em fibras de celulose e ativado (pré-umedecido) 
com solução de Ringer. A camada do curativo que entra em contato com a ferida  
é composta por uma malha de polipropileno sobre a qual foram aplicadas fitas de 
silicone. A camada em contato com a pele e as fitas de silicone impedem a aderência 
ao leito da ferida. No lado oposto à ferida, uma película de polipropileno hidrofóbico 
revestida de não tecido impede que o curativo seque prematuramente. Isso faz com 
que o leito da ferida fique úmido por até 3 dias, ao passo que a película de polipropileno 
evita que a superfície externa do curativo fique molhada.
Propriedades e modo de ação
O HydroClean faz com que a solução de Ringer penetre na ferida durante três dias. 
Uma vez que o curativo absorve o exsudato simultaneamente, é iniciada uma 
lavagem interativa e contínua da ferida. O SAP utilizado no HydroClean inativa as 
metaloproteinases da matriz (MMP) que podem perturbar a cicatrização da ferida.
Uso pretendido
O HydroClean é adequado para tratamento úmido de feridas. O curativo deve ser 
utilizado por profissionais de saúde ou leigos, desde que devidamente treinados por 
profissionais de saúde.
Indicações
O HydroClean é indicado para a gestão úmida de feridas secas, leves e moderadamente 
exsudativas, especialmente as propensas a problemas no processo de cicatrização.  
O produto é indicado especialmente para tratamento de feridas crônicas e de 
cicatrização difícil na fase de limpeza e granulação.
Como aplicar e trocar o curativo
Tanto a embalagem como o curativo devem ser verificados quanto a possíveis danos. 
Em caso de danos, o HydroClean não pode ser utilizado. Antes de abrir a embalagem 
do produto, inspecione-a cuidadosamente quanto a indícios de danos. Verifique 
especialmente a integridade das superfícies da embalagem e toda a área de vedação sob 
condições de iluminação adequadas (luz branca ou luz natural). Não use o produto caso 
existam sinais evidentes de danos, tais como fissuras, sulcos, perfurações ou vedações 
não uniformes, quebradas ou incompletas. A troca do curativo deve ser feita de acordo 
com as normas médicas vigentes. Ela pode ser feita especialmente em condições 
assépticas. O lado branco do curativo, que fica voltado para a ferida, não deve ser tocado 
com mãos/luvas ou instrumentos não esterilizados. O curativo não deve ser pressionado 
antes da sua aplicação. O HydroClean é aplicado com o lado branco do curativo sobre 
a ferida, de forma que a inscrição azul fique voltada para cima. O HydroClean tem 
de ficar em contato direto com o leito da ferida e sobrepor-se às bordas da ferida. As 
feridas profundas podem ser tamponadas com o HydroClean Cavity e cobertas com 
o HydroClean. O HydroClean deve ser fixado com materiais indicados para retenção 
do curativo. O HydroClean também é adequado para uso sob bandagens ou meias 
de compressão. O curativo pode permanecer no leito por até 3 dias, dependendo da 
recomendação médica. O curativo pode ser trocado caso a capacidade de absorção tenha 
sido exaurida ou ele seque prematuramente. Na maioria dos casos, é possível retirar  
o HydroClean da ferida sem agravar a dor. Se o curativo aderir-se à ferida, umedeça-o 
com solução fisiológica salina estéril  ou solução de Ringer antes de removê-lo para 
soltar a aderência.
Precauções especiais
Antes de realizar o tratamento de feridas propensas a problemas de cicatrização,  
é necessário que um médico ou um profissional de saúde avalie a situação da ferida  
e as causas dos problemas. O tratamento com HydroClean não substitui o tratamento 
das causas dos problemas de cicatrização. O HydroClean não pode ser cortado nem 
danificado mecanicamente. Caso o HydroClean seja aplicado na sola do pé, evite 
ficar de pé ou caminhar para que o curativo não rebente. Se o curativo for danificado, 
as partículas e as fibras do SAP podem entrar em contato com a ferida. Elas devem 
ser lavadas com uma solução fisiológica salina estéril ou solução de Ringer. Feridas 
infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância 
de um médico ou outro profissional de saúde, em especial se for utilizado um curativo 
adesivo para fixação. O uso de curativos umectantes como o HydroClean não é 
recomendado para o tratamento de feridas necróticas e secas nos pés causadas pela 
doença arterial obstrutiva. Em caso de queimaduras de terceiro grau, antes de usar 
o HydroClean, realize primeiro o tratamento cirúrgico. Medicamentos tópicos ou 
desinfectantes não devem ser aplicados durante o tratamento com o HydroClean.  
O curativo pode absorver ou comprometer de algum modo a eficácia dos agentes.  
O HydroClean não pode ser utilizado para tratar feridas gravemente exsudativas. Se  
a região da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que a pele 
seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea. Em pacientes com 
risco de hemorragias (p. ex., devido a medicamentos anticoagulantes), o HydroClean 
deve ser retirado com cuidado especial no momento da troca. Se necessário,  
o HydroClean deve ser umedecido primeiro com solução fisiológica salina ou solução 
de Ringer, como descrito acima. A segurança e a eficácia em crianças e gestantes não 
foram estabelecidas.
Contraindicações
Não use o HydroClean em pacientes que tenham intolerância à qualquer um de seus 
componentes.
Efeitos colaterais
No início do tratamento com o HydroClean, o tamanho da ferida poderá aumentar 
devido à degradação de tecidos já irreversivelmente lesados. No entanto, isto pode ser 
um sinal de que a cicatrização se iniciou. Durante o tratamento úmido, pode ocorrer 
uma ruborização dos bordos da ferida, o que geralmente é um sinal de reativação da 
circulação sanguínea em consequência do início da cicatrização. Contudo, as causas 
terão de ser sempre analisadas caso a caso. O tratamento com o HydroClean por si só 
não provoca dor. No entanto, uma ferida aberta costuma ser muito sensível a estímulos 
mecânicos. Deve-se analisar, conforme o caso, se é indicada uma terapia para a dor. 
Embora o tratamento úmido com solução de Ringer não provoque maceração de 
células vitais, uma camada esbranquiçada pode surgir em decorrência do inchaço das 
calosidades na planta do pé. Em casos raros, foi observada a ativação não específica 
de músculos gluteais e das pernas em pacientes paraplégicos com feridas sacrais. Os 
sintomas foram imeadiatamente resolvidos após a remoção do curativo.
Descarte do produto
Para minimizar o risco de possíveis perigos de infecção ou poluição ambiental, 
os componentes descartáveis do dispositivo médico devem ser eliminados em 
conformidade com as leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infecção 
aplicáveis e locais.
Instruções especiais
A reaplicação do HydroClean pode ocasionar irritação da pele, retardamento do tempo 
de cicatrização, dores e/ou infecções. O reprocessamento de dispositivos, feito com  
o intuito de reutilizá-los, pode danificar gravemente sua integridade e seu desempenho.
Relato de incidente
Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia e nos países com regime 
regulamentar idêntico (Regulamento (UE)  relativo aos dispositivos médicos); 
se, durante o uso deste dispositivo, ou como consequência do seu uso, ocorrer um 
incidente grave, reporte o ocorrido ao fabricante e/ou ao representante autorizado  
e à sua autoridade nacional.
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 Instructions for use
Product description and composition
HydroClean is a hydroactive wound dressing that contains, as a core component, 
a superabsorbent polyacrylate (SAP) embedded in cellulose fibers and activated 
(premoistened) with Ringer’s solution. The wound contact layer of the dressing is 
made up of a knitted fabric, consisting of polypropylene, to which silicone strips have 
been applied. The wound contact layer and the silicone strips counteract adhesion 
to the wound bed. On the side facing away from the wound, a water-impermeable 
polypropylene film, coated with a hydrophobic polypropylene non-woven fabric, 
prevents the wound dressing pad from drying out too early. This enables moisture to 
be delivered to the wound bed for up to three days, whilst the polypropylene film also 
prevents the outer surface of the dressing from being soaked.
Properties and mode of action
HydroClean delivers Ringer’s solution to the wound for up to three days. During this 
time, interactive and continuous wound irrigation takes place, due to the wound 
dressing pad also absorbing wound exudate. The SAP used in HydroClean inactivates 
matrix metalloproteinases (MMP) which may impair wound healing.
Intended use
HydroClean is suitable for wet/moist treatment of wounds. The dressing should be used 
by healthcare professionals or laypersons trained by healthcare professionals.
Indications
HydroClean is indicated for the wet management of dry, light and moderately exuding 
wounds, in particular of wounds with impaired healing tendency. The product is 
especially suitable for the treatment of chronic and poorly healing wounds during the 
cleansing and granulation stage.
Mode of application and dressing change
The packaging and the dressing should be checked for damage. HydroClean should 
not be used if damage is detected. Before opening the product packaging, inspect it 
carefully for signs of damage. In particular, examine the integrity of the packaging 
surfaces and the entire seal area completely under suitable lighting conditions (white 
light or daylight). Do not use the product if there are visible signs of damage, such 
as cracks, channels, pinholes, or nonuniform, torn or incomplete seals. The dressing 
change should be carried out according to current medical standards. It should 
especially be carried out under aseptic conditions. The white side of the dressing facing 
the wound must therefore not be touched with unsterile hands/gloves or instruments. 
The wound pad should not be pressed out prior to its application. HydroClean is placed 
on the wound with the white side of the dressing facing the wound and the blue 
inscription facing upwards. HydroClean must be in contact with the wound bed and 
should overlap the wound edges. HydroClean Cavity can be inserted into deep wounds 
and can then be covered with HydroClean. HydroClean should be secured with suitable 
dressing retention material. HydroClean is also suitable to be used under compression 
bandages or stockings. The dressing can remain in situ for up to three days, depending 
on clinical judgement. The dressing should be changed if the absorption capacity is 
exhausted or the dressing dries out prematurely. In most cases, HydroClean can be 
removed from the wound without causing additional pain. Should the wound dressing 
pad adhere to the wound, it can be irrigated with a sterile physiological saline or 
Ringer’s solution prior to removal to loosen the adhesion.
Special precautions
Before treating wounds with impaired healing tendency, the wound condition and the 
causes of the impairment must always be assessed by a physician or other healthcare 
professional. Treatment with HydroClean cannot replace treatment of the cause of 
impaired wound healing. HydroClean must not be cut to size or otherwise damaged 
mechanically. If HydroClean is applied on the sole of a foot, the patient must not 
stand or walk on it because the dressing may burst. If the dressing is damaged, SAP 
particles and fibers may get into the wound. They should be rinsed out with a sterile 
physiological saline or Ringer’s solution. Infected wounds and wounds highly exposed 
to bacteria should only be treated under the supervision of a physician or other 
healthcare professional, particularly if a film dressing is used for fixation. Moisturizing 
dressings like HydroClean are not recommended to be used to treat dry necrotic foot 
wounds caused by arterial occlusive disease. Third degree burns must be treated by 
surgical procedures prior to the use of HydroClean. Topical medication or disinfectants 
should not be applied during treatment with HydroClean. The dressing may absorb or 
otherwise compromise the efficacy of the agents. HydroClean should not be used to 
treat heavily exuding wounds. If the skin around the wound is particularly sensitive and 
impaired, it is advisable to protect the skin with suitable skin protection. In patients 
with a risk of excessive bleeding (e.g. due to blood-thinning medications), HydroClean 
should be removed with caution at each dressing change. If necessary, HydroClean 
should first be irrigated with Ringer’s solution or physiological saline solution as 
described above. Safety and effectiveness in pregnant women and children have not 
been established.
Contraindications
Do not use HydroClean on patients with an intolerance to any of its components.
Side effects
At the start of the treatment with HydroClean, breakdown of irreversibly damaged 
tissue can lead to an increase in the size of the wound. This can be a sign that wound 
healing has commenced. Reddening of the wound edges can occur during wet/moist 
treatment; this is normally a sign that blood circulation has been reactivated as the 
wound begins to heal. However, the cause must be assessed individually in each case. 
HydroClean therapy itself does not cause any pain. However, an open wound is often 
highly sensitive to mechanical stimuli. The question whether an adequate analgesic 
therapy is indicated must be considered on a case-by-case basis. Whilst wet/moist 
treatment with Ringer’s solution does not lead to maceration of vital cells, it can cause 
swelling of the soaked plantar horny layer, which then appears as a whitish coating. 
In rare cases, unspecific activation of gluteal and leg muscles had been observed in 
paraplegic patients with sacral wounds. The symptoms were immediately resolved 
after the removal of the dressing.
Product disposal
To minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, 
disposable components of the medical device should follow disposal procedures 
according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention 
standards.
Special instructions
Re-use of HydroClean may cause skin irritations, a prolonged healing time, pain, and/
or infections. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their 
integrity and their performance.
Incident reporting
For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical 
regulatory regime (Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices); if, during the use of 
this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the 
manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.
Date of revision of the text: 2022-11-17

AU – PAUL HARTMANN Pty. Ltd. · Macquarie Park, NSW 2113
GB – PAUL HARTMANN Ltd. · Heywood/Greater Manchester OL10 2TT
ZA – HARTMANN South Africa · Northriding, Johannesburg, Gauteng

EN

DE Gebrauchsanweisung
Produktbeschreibung und Zusammensetzung
HydroClean ist eine hydroaktive Wundauflage, die als zentralen Bestandteil ein in 
Cellulose- und Zellstofffasern eingebettetes superabsorbierendes Polyacrylat (SAP) 
enthält, das mit Ringerlösung aktiviert (befeuchtet) ist. Die Wundkontaktschicht 
besteht aus einem Gestrick aus Polypropylen, auf das Silikonstreifen aufgetragen 
wurden. Die Wundkontaktschicht und die Silikonstreifen wirken einem Verkleben 
mit der Wunde entgegen. Auf der wundabgewandten Seite verhindert eine 
wasserundurchlässige Polypropylenfolie zusammen mit einer Beschichtung aus 
hydrophobem Polypropylen-Vliesstoff ein frühzeitiges Austrocknen des Wundkissens, 
so dass die Feuchtigkeit bis zu drei Tage an die Wunde abgegeben werden kann. 
Gleichzeitig wird ein Durchfeuchten des Verbands durch die Folie weitgehend 
verhindert.
Eigenschaften und Wirkungsweise
HydroClean gibt bis zu drei Tage Ringerlösung an die Wunde ab. Da die 
Wundauflage gleichzeitig Wundexsudat aufnimmt, setzt eine interaktive und 
kontinuierliche Wundspülung ein. Das im HydroClean verwendete SAP inaktiviert 
wundheilungsstörende Matrix-Metallo-Proteasen (MMP).
Zweckbestimmung
HydroClean eignet sich zur Nasstherapie von Wunden. Der Verband sollte nur von 
medizinischem Fachpersonal oder von Laien, die von medizinischem Fachpersonal 
geschult wurden, verwendet werden.
Indikationen
HydroClean ist für die Nasstherapie von trockenen, leicht und mäßig nässenden 
Wunden, besonders von Wunden mit beeinträchtigter Heilungstendenz, angezeigt. Das 
Produkt eignet sich besonders zur Behandlung von chronischen und schwer heilenden 
Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase.
Anlegen und Verbandswechsel
Die Verpackung und der Verband sollten auf Beschädigungen überprüft werden. 
Werden Beschädigungen festgestellt, sollte HydroClean nicht verwendet werden. 
Vor dem Öffnen die Produktverpackung sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen. 
Dabei sind insbesondere die Unversehrtheit der Verpackungsoberflächen und der 
gesamten Siegelflächen vollständig bei geeigneten Lichtverhältnissen (Weißlicht 
oder Tageslicht) zu prüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn sichtbare Anzeichen 
einer Beschädigung vorliegen, z. B. Risse, Tunnel, Einstichlöcher oder ungleichmäßige, 
abgelöste, gerissene oder unvollständige Siegelung. Der Verbandswechsel sollte gemäß 
geltenden medizinischen Standards vorgenommen werden. Insbesondere sollte er 
unter aseptischen Bedingungen erfolgen. Die weiße Seite des Verbands, die auf die 
Wunde aufgelegt wird, darf deshalb nicht mit unsterilen Händen/Handschuhen oder 
Instrumenten in Kontakt kommen. Das Wundkissen sollte vor der Anwendung nicht 
ausgedrückt werden. HydroClean wird mit der weißen Seite auf die Wunde gelegt, so 
dass die blaue Beschriftung nach oben weist. HydroClean muss in Kontakt mit dem 
Wundgrund stehen und sollte den Wundrand überlappen. Tiefe Wunden können mit 
HydroClean Cavity austamponiert und mit HydroClean abgedeckt werden. HydroClean 
sollte mit geeigneten Materialien fixiert werden. HydroClean ist auch zur Anwendung 
unter Kompressionsbandagen oder -strümpfen geeignet. Ein Verbandswechsel muss 
vorgenommen werden, wenn dieser medizinisch angezeigt ist oder aber spätestens 
nach drei Tagen. Ein Verbandswechsel ist angezeigt, wenn die Aufnahmekapazität 
erschöpft ist oder der Verband vorzeitig austrocknet. In den meisten Fällen lässt 
sich HydroClean ohne zusätzliche Schmerzen von der Wunde entfernen. Falls das 
Wundkissen an der Wunde festhaften sollte, kann die Wundauflage vor dem Entfernen 
mit einer sterilen physiologischen Kochsalz- oder Ringerlösung unterspült werden, um 
die Verklebung zu lösen.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen
Vor jeder Behandlung von Wunden mit beeinträchtigter Heilungstendenz 
ist eine ärztliche Beurteilung des Wundzustandes und der Ursachen der 
Wundheilungsstörungen notwendig. Die Behandlung mit HydroClean kann eine 
Kausalbehandlung der Wundheilungsstörungen nicht ersetzen. HydroClean darf nicht 
zugeschnitten oder anderweitig mechanisch beschädigt werden. Wenn HydroClean 
auf der Fußsohle angewendet wird, darf der Patient den Fuß weder beim Stehen noch 
beim Laufen belasten, da der Verband platzen könnte. Ist der Verband beschädigt, 
könnten SAP-Partikel und Fasern in die Wunde gelangen. Diese sollten mit einer 
sterilen physiologischen Kochsalz- oder Ringerlösung weggespült werden. Infizierte 
und bakteriell stark belastete Wunden sollten nur unter ärztlicher Aufsicht behandelt 
werden, besonders wenn ein Filmverband zur Fixierung verwendet wird. Von der 
Anwendung von Nassverbänden wie HydroClean zur Behandlung von trockenen 
nekrotischen Wunden an den Füßen, die auf eine arterielle Verschlusskrankheit 
zurückzuführen sind, wird abgeraten. Verbrennungen dritten Grades müssen vor der 
Anwendung von HydroClean chirurgisch behandelt werden. Topische Arzneimittel 
oder Desinfektionsmittel sollten während der Behandlung mit HydroClean nicht 
aufgetragen werden. Der Verband könnte die Mittel absorbieren oder anderweitig ihre 
Wirksamkeit beeinträchtigen. HydroClean sollte nicht zur Behandlung stark nässender 
Wunden angewendet werden. Ist die Haut im Wundbereich besonders empfindlich 
und angegriffen, empfiehlt es sich, diese mit einem geeigneten Hautschutzpräparat 
zu schützen. Bei Patienten mit erhöhter Blutungsneigung (z. B. bedingt durch 
blutverdünnende Präparate) sollte HydroClean beim Verbandswechsel besonders 
vorsichtig entfernt werden. Gegebenenfalls sollte HydroClean vorher, wie oben 
beschrieben, mit Ringer- oder physiologischer Kochsalzlösung unterspült werden. Die 
Sicherheit und Wirksamkeit bei Schwangeren und Kindern wurden nicht untersucht.
Kontraindikationen
HydroClean sollte nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit 
gegenüber einem der Inhaltsstoffe vorliegt.
Nebenwirkungen
Zu Beginn der HydroClean Therapie kann es durch Abbau von bereits irreversibel 
geschädigtem Gewebe zu einer Vergrößerung der Wunde kommen. Dies kann ein 
Zeichen der einsetzenden Wundheilung sein. Während der Nasstherapie kann es zu 
einer Rötung der Wundränder kommen, was in der Regel ein Zeichen reaktivierter 
Durchblutung infolge der einsetzenden Wundheilung ist. Die Ursache muss aber 
in jedem Fall individuell beurteilt werden. Die HydroClean Therapie verursacht 
keine Schmerzen. Jedoch ist die offene Wunde oft selbst sehr empfindlich 
gegenüber mechanischen Reizen. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob eine angemessene 
Schmerztherapie angezeigt ist. Die Nasstherapie mit Ringerlösung führt zwar nicht 
zur Mazeration vitaler Zellen, kann jedoch plantare Hornhaut quellen lassen, was als 
weißlicher Belag sichtbar wird. In seltenen Fällen wurde bei querschnittsgelähmten 
Patienten mit Dekubitus am Kreuzbein eine unspezifische Aktivierung der Gesäß- 
und Beinmuskulatur festgestellt. Nach Entfernung des Wundverbands klang die 
Symptomatik sofort ab.
Produktentsorgung
Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung 
zu minimieren, sollten Wegwerfkomponenten des Medizinprodukts gemäß den 
geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie den Standards zur 
Infektionsprävention entsorgt werden.
Besondere Hinweise
Die Wiederverwendung von HydroClean kann zu Hautirritationen, einer verlängerten 
Wundheilung, Schmerzen und/oder Infektionen führen. Die Wiederaufbereitung von 
Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich 
beeinträchtigen.
Meldung von Vorkommnissen
Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit 
denselben Vorschriften (Verordnung [EU]  über Medizinprodukte); wenn 
während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes 
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 使用說明
產品說明和成分
HydroClean 是一種水活性傷口敷料，其核心成分高吸收性聚丙烯酸酯 
(SAP) 嵌在纖維素的纖維中，已用林格氏溶液濕潤。敷料的傷口接觸層
由塗有矽酮條的聚丙烯酸酯織物組成。傷口接觸層和矽酮條防止敷
料和傷口牀發生黏連。在背向傷口的一面有一層塗布疏水聚丙烯薄膜
的不透水無紡布薄膜，防止傷口敷料過早乾燥。這一方面可以長達三
天使傷口牀保持濕潤狀態，另一方面聚丙烯薄膜也防止傷口敷料的外
表面被浸濕。
特性及作用
HydroClean 可長達三天爲傷口供應林格氏溶液。在這期間，傷口敷
料對傷口持續地起到保濕作用，同時傷口敷料也吸收傷口的滲出
物。HydroClean 中的 SAP 抑制使傷口癒合不良的基質金屬蛋白酶 (MMP)。
用途
HydroClean 適用於對傷口的濕性/濕潤治療。該敷料僅供醫療專業人員
或者受過醫療專業人員指導的非專業人員使用。
適應症
HydroClean 適用於對乾燥、輕度和中度滲出傷口的濕潤管理，尤其是有
癒合不良趨勢的傷口。產品尤其適合在傷口的清潔期和肉芽形成期治
療慢性以及癒合不良的傷口。
敷貼方式和敷料更換
要檢查包裝以及敷料有無損壞。如果檢查發現有損壞，HydroClean 不
得繼續使用。在打開産品包裝之前，請仔細檢查是否有破損跡象。尤
其是要檢查包裝表面的完整性，並在合適的照明環境（白色光線或者
日光）中檢查整個密封區域的完好性。如果發現有可見的破損跡象，
例如斷裂、溝槽、小孔或者密封不均勻、撕裂或者不完整，請勿使用
產品。要根據現行的醫療標準更換敷料。尤其是要確保無菌條件。因
此，非無菌的手/手套或者器械不要觸及到敷料朝向傷口的白色面。請
勿將傷口敷貼在使用前從包裝中取出。HydroClean 的白色面是和傷口
貼合的一面，帶有藍色字樣的一面背向傷口朝向外面。HydroClean 必須
和傷口牀相接觸，並且應該蓋過傷口的邊緣。在較深的傷口，可以將 
HydroClean cavity 塞進傷口，然後用 HydroClean 敷貼。應該採用適當的敷
料固定材料對 HydroClean 進行固定。HydroClean 也適用於在彈性繃帶或
者彈性襪的下面使用。視傷口的臨床狀況而定，敷料可以保持在原位
長達三天。如果敷料已經不再有吸收能力，或者敷料已經過早乾燥，應
該更換敷料。在多數情況下，HydroClean 可以不造成患者有疼痛感地從
傷口上揭去。如果傷口敷料墊和傷口有黏連，在揭去敷料墊之前，先用
無菌生理鹽水或者林格氏溶液潤濕敷料使其容易揭下。
特別預防措施
在開始治療癒合受阻的傷口之前，必須由治療醫生或者其他醫療專業
人員首先檢查傷口狀況，並分析癒合受阻的原因。採用 HydroClean 的治
療不能取代對傷口癒合不良原因的治療。不得裁切 HydroClean 以調整
其尺寸大小或者使其發生其他機械損壞。如果 HydroClean 是用在患者
的足底部，患者不能站立或者行走，否則敷料會發生破裂。如果敷料發
生損壞，SAP 顆粒和纖維可能會進入到傷口中。應該用無菌生理鹽水或
者林格氏溶液將其沖洗出來。只有在治療醫生或者其他醫療專業人員
的監督之下，才可以治療有感染的傷口或者高度暴露於細菌的傷口，尤
其是在用薄膜敷料進行固定的情況下。不建議採用諸如 HydroClean 的
濕潤敷料治療，因爲動脈閉鎖性疾病所致的乾性壞死足部傷口。在用 
HydroClean 治療三度燒傷之前，必須首先用外科方法治療燒傷。 
在用 HydroClean 治療期間，不應該局部用藥或者消毒劑。敷料可能會吸
收藥物或者消毒劑，從而影響其治療效果。HydroClean 不應用於治療 
有重度滲出的傷口。如果傷口周圍的皮膚特別敏感或者有損傷，建議
採用合適的皮膚保護措施對皮膚加以保護。如果患者有大量出血的危
險（例如因爲使用血液稀釋藥物），在每次更換敷料時，揭去 HydroClean 
要謹慎。在必要時，要如上文所述首先用林格氏溶液或者生理鹽水潤
濕 HydroClean。沒有在孕婦患者和兒童患者使用的安全性方面和療效
方面的證明。
禁忌症
如患者對其任何成分具有不耐受性，則此時不要使用 HydroClean。
副作用
在開始使用 HydroClean 治療時，不可逆損傷組織的脫落會導致傷口變
大。這可能是傷口已經開始癒合的徵象。在濕性/濕潤治療期間，傷口
邊緣可能會發紅，這通常是血液循環在傷口痊癒的過程中得到改善的
表現。但是，對原因要根據具體情況進行分析。HydroClean 治療本身不
引起任何疼痛。但是，開放性傷口對機械刺激總是非常敏感。是否要
用止痛藥治療要根據患者病情的具體情況而定。採用林格氏溶液的
濕性/濕潤治療不導致活細胞發生滲浸，但卻會造成足底角質層發生
腫脹，使角質層看上去發白。在極少數情況下，在骶部受傷的截癱患
者會觀察到臀部和腿部肌肉的非特異性活動。在移除敷料之后，症狀
會立即消失。
產品棄置處理
為了減少潛在感染危害或環境污染的風險，處置醫療產品部份應按照
規定和當地的法律、規定、法規和感染預防標準進行。
特別注意事項
重複使用 HydroClean 可能會造成皮膚刺激、延長傷口癒合時間、疼痛
和/或感染。為了重複使用而再次處理醫療器材，可能會嚴重損壞其完
整性和性能。
事件報告
歐盟和相同監管制度（醫療器材法規 (EU) ）國家的病患/使用
者/第三方，如果在使用本器材期間，或因使用本器材，而發生嚴重事
件時，請向製造商及其授權代表，和/或您本國的監管機構報告。
最近資料更新日期：2022-11-17

официальному представителю, а также в государственный регулирующий орган 
в вашей стране.
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formában. A kötszer sebkontakt rétege polipropilénből készült kötött anyag, amelyre 
szilikoncsíkokat vittek fel. A sebkontakt réteg és a szilikoncsíkok megakadályozzák  
a sebbe tapadást. A sebbel átellenes oldalon egy hidrofób polipropilén flíszanyaggal 
fedett vízhatlan polipropilén fólia található, amely megakadályozza a sebpárna idő 
előtti kiszáradását. Ez lehetővé teszi a nedvesség sebhez való eljutását akár három 
napon keresztül, míg a polipropilén fólia megakadályozza, hogy a kötés átázzon.
Tulajdonságai és hatásmechanizmusa
A HydroClean akár három napon keresztül képes a Ringer-oldatot a sebhez juttatni. 
Ezalatt az idő alatt a folyamatos, interaktív seböblítés biztosított annak köszönhetően, 
hogy a sebpárna egyidejűleg a sebváladékot is felszívja. A HydroClean SAP alkotója 
inaktiválja a mátrix metalloproteinázokat (MMP), amelyek a sebgyógyulást 
hátráltathatják.
Rendeltetési cél
A HydroClean a sebek nedves kezelésére is alkalmas. A kötést egészségügyi dolgozók és 
általuk betanított laikusok is alkalmazhatják.
Javallatok
A HydroClean alkalmazása száraz, enyhén és közepesen váladékozó sebek nedves 
kezelésére javallott, különösen ajánlott a gyenge gyógyulási hajlandóságot mutató 
sebek esetén. A termék különösen alkalmas a krónikus, és rosszul gyógyuló sebek 
kezelésére a tisztulási és granulációs fázisban. 
A kötés felhelyezése és cseréje
Használat előtt ellenőrizni kell a csomagolást és a kötszert, hogy nem sérültek-e.  
A HydroClean nem használható, ha a kötszer sérült. Mielőtt kibontaná a terméket, 
ellenőrizze, hogy nem sérült-e a csomagolás. Vizsgálja meg alaposan a csomagolás 
felületének és a teljes lezárásnak a sértetlenségét megfelelő fényviszonyok mellett 
(fehér fény vagy természetes fény). Ne használja a terméket, ha azon sérülés jelei 
láthatók, pl. szakadások, nyomódások, lyukak, vagy egyenetlen, sérült vagy hiányos 
lezárások. A kötés cseréjét az aktuális egészségügyi előrásoknak megfelelően kell 
elvégezni. A csere során különös figyelmet kell fordítani a steril körülményekre. A kötés 
fehér oldalának a seben kell elhelyezkednie, tehát tilos hozzáérni sterilizálatlan kézzel/
kesztyűvel, illetve műszerrel. A sebpárnából nem szabad kinyomni a nedvességet az 
alkalmazása előtt. A HydroClean fehér oldala érintkezik a sebbel, a kék feliratnak pedig 
felfelé kell néznie. A HydroClean érintkezzen a sebbel, és a sebszélekkel át kell fednie. 
Mély sebek kezelésére a HydroClean Cavity használható, amely aztán a HydroClean 
használatával lefedhető. A HydroClean megfelelő kötszerrel rögzítendő. A HydroClean 
kompressziós pólya és kompressziós harisnya mellett is használható. A kötés legfeljebb 
három napig maradhat a helyén, klinikai megítéléstől függően. A kötést akkor kell 
kicserélni, ha abszorpciós kapacitása kimerül, vagy ha a kötés idő előtt kiszárad.  
A legtöbb esetben a HydroClean különösebb fájdalom nélkül eltávolítható. Ha  
a sebpárna beletapad a sebbe, leáztatható steril fiziológiás sóoldattal vagy Ringer-
oldattal a kötszer eltávolítása előtt.
Különleges biztonsági előírások
A késleltetett gyógyulási hajlamú sebek kezelése előtt egy orvosnak vagy egészségügyi 
szakembernek mindig fel kell mérnie a seb állapotát, és a sebgyógyulási zavar okait.  
A HydroClean-kezelés a sebgyógyulási zavarok terápiáját nem helyettesíti. A 
HydroClean kötszert nem szabad méretre vágni vagy egyéb mechanikai károsodásnak 
kitenni. A HydroClean talpon való alkalmazása esetén a betegnek nem szabad 
ráállnia vagy sétálnia, mivel ez a kötés szakadásához vezethet. Ha a kötés megsérül, 
SAP részecskék és rostok juthatnak a sebbe. Ezeket steril fiziológiás sóoldattal vagy 
Ringer-oldattal kell kiöblíteni a sebből. A fertőzött vagy magas bakteriális terhelésnek 
kitett sebeket kizárólag orvos vagy egészségügyi szakember felügyelete alatt szabad 
kezelni, különösen akkor, ha a rögzítéshez filmkötszert használtak. A nedves kötszerek, 
mint például a HydroClean alkalmazása artériás érbetegség (érszűkület) következtében 
kialakult száraz, necroticus fekélyre ellenjavallt. A harmadfokú égési sérüléseket a 
HydroClean alkalmazása előtt műtéti eljárással kell kezelni. Helyileg alkalmazott 
gyógyászati készítményeket és fertőtlenítőszereket nem szabad felvinni az érintett 
területre a HydroClean-kezelés során. A kötés magába szívhatja, vagy más módon 
befolyásolhatja ezeknek az anyagoknak a hatékonyságát. A HydroClean alkalmazása 
nagyon erősen váladékozó sebek esetén nem javasolt. Ha a seb környékén különösen 
érzékeny a bőr, javasolt megfelelő bőrvédő termékkel védeni az adott területet. 
Vérzékenység kockázatának fennállása esetén (pl. vérhígító gyógyszer alkalmazása 
miatt) a HydroClean eltávolítása minden kötéscserénél óvatosan történjen. Szükség 
esetén a HydroClean kötszert elsőként Ringer-oldattal vagy fiziológiás sóoldattal kell 
leáztatni, a fentiek szerint. Terhes nők és gyermekek esetén a biztonságos és hatékony 
használatot nem teszteltük.
Ellenjavallatok
Ne használja a HydroClean kötszert olyan betegeknél, akiknél valamelyik összetevőjével 
szemben túlérzékenység áll fenn.
Mellékhatások
A HydroClean-kezelés kezdetén a visszafordíthatatlanul károsodott szövetek lebontása 
a seb méretének növekedéséhez vezethet. Ez a sebgyógyulás kezdetének jele lehet.  
A sebszélek kipirosodása nedves kezelés során előfordulhat; ez általában a vérkeringés 
újraaktiválódásának jele, amely a sebgyógyulás megkezdődésének kísérője. Az okokat 
azonban minden egyes esetben meg kell vizsgálni. A HydroClean-kezelés önmagában 
nem okoz fájdalmat. Azonban a nyílt sebek gyakran igen érzékenyek a mechanikus 
ingerekre. Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e kiegészítő 
fájdalomcsillapító terápiára. Míg a Ringer-oldattal végzett nedves kezelés nem okoz 
macerációt az életképes sejtekben, felázott talpi szaruréteg esetén duzzanatot okozhat, 
amely fehéres bevonatként jelenik meg. Ritka esetekben a gluteális és a lábizmok nem 
specifikus aktiválódását figyelték meg keresztcsonti sebekkel rendelkező paraplégiás 
betegeknél. A kötés eltávolítása után azonnal megszűntek a tünetek.
Hulladékkezelés
A potenciális fertőzésveszély és a környezetkárosítás elkerülése érdekében az 
orvostechnikai eszköz eldobható komponenseit a helyi vonatkozó jogszabályok, 
irányelvek és fertőzésmegelőzési előírások szerint kell ártalmatlanítani.
Használati tanácsok
A HydroClean ismételt felhasználása bőrirritációt, elhúzódó gyógyulási időt és/
vagy fertőzéseket okozhat. Az újbóli használat érdekében újra feldolgozott, egyszer 
használatos termékek integritása és teljesítménye jelentős mértékben károsodhat.
Váratlan események jelentése
Az Európai Unióban és az azonos szabályozási rendszerrel ((EU)  rendelet az 
orvostechnikai eszközökről) rendelkező országokban lévő páciensek/felhasználók/
harmadik felek esetén; ha súlyos váratlan esemény következik be az eszköz használata 
során vagy annak következményeként, kérjük, jelezze azt a gyártónak és/vagy 
felhatalmazott képviselőjének, valamint a nemzeti hatóságnak.
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2022-11-17
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 Инструкции по применению
Описание и состав изделия
HydroClean – это гидроактивная раневая повязка, основным компонентом 
которой является суперабсорбент полиакрилат натрия (САП), укрепленный 
целлюлозными волокнами и активированный (предварительно увлажненный) 
раствором Рингера. Контактирующий с раной слой повязки изготовлен из 
трикотажной полипропиленовой ткани, на которую нанесены силиконовые 
полоски. Материал контактирующего с раной слоя и силиконовые полоски 
препятствуют прилипанию повязки к ложу раны. Водонепроницаемая 
полипропиленовая пленка на внешней, не прилегающей к ране стороне 
повязки, покрыта гидрофобным полипропиленовым нетканым материалом, 
который предотвращает преждевременное высыхание подушечки повязки. Это 
обеспечивает поступление влаги в ложе раны на протяжении до трех дней, при 
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этом полипропиленовая пленка предотвращает намокание внешней поверхности 
повязки.
Свойства и принцип действия
Повязка HydroClean обеспечивает поступление раствора Рингера в рану на 
протяжении до трех дней. В течение этого времени происходит интерактивное и 
непрерывное промывание раны, поскольку повязка одновременно поглощает 
экссудат раны. Суперабсорбент полиакрилат натрия (САП), используемый  
в HydroClean, инактивирует матриксные металлопротеиназы (MMП), 
отрицательно влияющие на процесс заживления.
Назначение
Повязка HydroClean предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка 
должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, 
обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean предназначена для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих 
ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно 
подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии 
очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. 
При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean. Перед 
открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов 
повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов 
запайки в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не 
используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки 
(например, трещин, следов продавливания или проколов на упаковке, а также 
если шов запайки неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки 
следует выполнять с соблюдением применимых медицинских стандартов. 
Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Белую сторону 
повязки, контактирующую с раной, не следует трогать нестерильными руками/
перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует 
отжимать перед применением. Повязка HydroClean размещается на ране 
белой стороной к ране, а синей надписью наверх. Повязка HydroClean должна 
контактировать с раневым ложем и перекрывать края раны. Глубокие раны 
можно дополнительно тампонировать повязкой HydroClean Cavity, а затем 
покрыть повязкой HydroClean. Для фиксации раневой повязки HydroClean 
следует использовать подходящие материалы. Повязку HydroClean также можно 
использовать под компрессионными бандажами или чулками. Раневая повязка 
может оставаться на месте до трех дней, в зависимости от решения медицинского 
работника. Повязку следует сменить в случае утраты впитывающей способности 
или преждевременного высыхания. В большинстве случаев процедура снятия 
повязки HydroClean не вызывает у пациента болевых ощущений. В случае 
прилипания раневой подушечки повязки к ране ее можно смочить стерильным 
физиологическим раствором или раствором Рингера для облегчения снятия.
Особые меры предосторожности
Прежде чем начинать лечение ран с тенденцией к нарушенному заживлению, 
врач или другой медицинский работник должен провести оценку состояния раны 
и определить причины нарушений процесса заживления. Лечение  
с помощью повязки HydroClean не заменяет лечение, направленное на устранение 
причины плохого заживления. Повязку HydroClean запрещается обрезать по 
размеру раны или подвергать иным механическим повреждениям. В случае 
наложения повязки HydroClean на подошву стопы пациент не должен наступать 
на травмированную ногу или ходить, поскольку повязка может порваться. При 
повреждении повязки частицы и волокна САП могут попасть в рану. В этом случае 
их необходимо вымыть из раны стерильным физиологическим раствором или 
раствором Рингера. Лечение инфицированных ран и ран, крайне подверженных 
воздействию бактерий, должно проводиться под наблюдением врача или 
другого медицинского работника, в частности если для фиксации повязки 
на ране используется пленочная повязка. Не рекомендуется использовать 
увлажняющие повязки HydroClean для лечения некротических ран стоп, 
вызванных окклюзионным заболеванием артерий. Перед использованием 
повязок HydroClean для лечения ожогов третьей степени следует выполнить 
соответствующие хирургические процедуры. В процессе лечения с помощью 
повязок HydroClean не следует применять препараты местного действия 
или дезинфицирующие средства. Повязка может впитать или иным образом 
препятствовать эффективному воздействию таких препаратов. Повязку 
HydroClean не следует использовать для лечения сильно экссудирующих ран. 
Если кожа вокруг раны слишком чувствительна и повреждена, рекомендуется 
защитить кожу соответствующими средствами. Если у пациента имеется риск 
развития обильного кровотечения (например, ввиду приема антикоагулянтов), 
при каждой перевязке повязку HydroClean следует снимать с осторожностью.  
При необходимости повязку HydroClean следует сперва смочить раствором 
Рингера или физиологическим раствором, как описано выше. Безопасность  
и эффективность изделия для беременных женщин и детей не изучены.
Противопоказания
Не используйте HydroClean при наличии повышенной чувствительности к какому-
либо из ее компонентов.
Побочные эффекты
В начале лечения повязкой HydroClean разрыв необратимо поврежденных 
тканей может привести к увеличению площади раны. Это может означать, что 
процесс заживления раны начался. Во время лечения раны во влажной среде 
возможно возникновение покраснения на краях раны; обычно это указывает 
на восстановление циркуляции крови в процессе заживления раны. Однако в 
каждом случае причину возникновения таких покраснений следует оценивать 
индивидуально. Само по себе лечение с помощью повязки HydroClean не 
вызывает болевых ощущений. Тем не менее, следует учитывать, что открытая 
рана зачастую очень чувствительна к механическому воздействию. Вопрос 
касательно применения должного обезболивающего лечения должен решаться 
индивидуально в каждом случае. Лечение во влажной среде с использованием 
раствора Рингера не приводит к размягчению живых клеток, однако может стать 
причиной воспаления размягченного рогового слоя подошвы стопы, которое 
будет проявляться в виде белесого налета. В редких случаях у пациентов  
с ранами крестца, страдающих параличом нижних конечностей, наблюдалась 
неспецифическая активация ягодичных мышц и мышц ног. Симптомы сразу же 
исчезли после снятия раневой повязки.
Утилизация изделия
Чтобы свести к минимуму риск потенциальной инфекции или загрязнения 
окружающей среды, одноразовые компоненты медицинского изделия следует 
утилизировать в соответствии с действующими местными нормами, правилами, 
постановлениями и стандартами профилактики инфекций.
Особые указания
Повторное использование повязки HydroClean может вызвать раздражение кожи, 
увеличение времени заживления раны, болевые ощущения и (или) развитие 
инфекций. Повторная обработка изделий с целью повторного применения может 
нанести серьезный вред их целостности и работоспособности.
Сообщения о нежелательных явлениях
Для пациента, пользователя или третьего лица на территории Европейского 
союза и стран с идентичной системой нормативного регулирования (Регламент 
(ЕС)  о медицинских изделиях); в случае возникновения серьезного 
нежелательного явления в процессе или в результате использования данного 
изделия об этом следует сообщить производителю изделия и (или) его 

wysychaniem opatrunku, umożliwiając oddawanie wilgoci do rany do trzech dni. Folia 
chroni również opatrunek przed nasiąkaniem wilgocią pochodzącą z zewnątrz.
Właściwości i sposób działania
HydroClean uwalnia roztwór Ringera do rany do trzech dni. Ponieważ opatrunek 
jednocześnie pochłania wydzielinę z rany, dochodzi do interaktywnego i ciągłego 
przepłukiwania rany. SAP zastosowany w HydroClean inaktywuje metaloproteinazy 
macierzy (MMP), które mogą utrudniać gojenie się ran.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
HydroClean jest przeznaczony do leczenia metodą wilgotnego opatrywania ran. 
Opatrunek powinien być stosowany przez pracowników opieki zdrowotnej lub laików 
przeszkolonych przez pracowników opieki zdrowotnej.
Wskazania
HydroClean jest wskazany do leczenia metodą wilgotnego opatrywania ran suchych, 
a także ran z lekkim i umiarkowanym wysiękiem, zwłaszcza ran z zaburzonym procesem 
gojenia, w szczególności także do leczenia długo i trudno gojących się ran w fazie 
oczyszczania i granulacji.
Zakładanie i zmiana opatrunku
Opakowanie i opatrunek należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Nie wolno 
używać opatrunku HydroClean, jeśli stwierdzono uszkodzenia. Przed otwarciem 
opakowania sprawdź je dokładnie pod kątem uszkodzeń. W szczególności zwróć 
uwagę na integralność powierzchni opakowania oraz całego zgrzewu. Sprawdzanie 
opakowania powinno odbywać się w odpowiednich warunkach oświetleniowych 
(białe światło lub światło dzienne). Nie używaj produktu, jeśli na opakowaniu znajdują 
się widoczne oznaki uszkodzeń, takie jak pęknięcia, rowki, nakłucia lub niejednolity, 
rozerwany lub niekompletny zgrzew. Zmianę opatrunku należy przeprowadzać 
zgodnie z obowiązującymi normami medycznymi. W szczególności czynność tę 
należy przeprowadzać z zachowaniem zasad aseptyki. Z tego względu białej strony 
opatrunku skierowanej do rany nie wolno dotykać niesterylnymi dłońmi/rękawiczkami 
lub przyrządami. Przed nałożeniem opatrunku nie należy go wyciskać. Opatrunek 
HydroClean należy nałożyć białą stroną na ranę, warstwą niebieską skierowaną do 
góry. HydroClean musi się stykać z łożyskiem rany i powinien wystawać poza jej 
krawędzie. W głębokich ranach można umieścić opatrunek HydroClean Cavity, który 
następnie można przykryć opatrunkiem HydroClean. Opatrunek HydroClean powinien 
być zamocowany przy użyciu odpowiednich materiałów. Na opatrunek HydroClean 
można również założyć opaskę do kompresjoterapii lub pończochy uciskowe. Opatrunek 
może pozostawać w miejscu nałożenia do trzech dni, w zależności od oceny klinicznej. 
Opatrunek należy zmienić w przypadku wyczerpania zdolności absorpcyjnej lub jego 
przedwczesnego wyschnięcia. W większości przypadków opatrunek HydroClean można 
usunąć z rany bez powodowania dodatkowego bólu. Jeżeli opatrunek przywarł do 
rany, wówczas przed jego usunięciem można go nasączyć sterylnym roztworem soli 
fizjologicznej lub roztworem Ringera, aby zmniejszyć przywieranie.
Szczególne środki ostrożności
Każdorazowo przed przystąpieniem do leczenia ran trudno gojących się konieczna 
jest kontrola stanu rany przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia oraz 
wyjaśnienie przyczyn zaburzeń w gojeniu się rany. Opatrywanie rany za pomocą 
opatrunku HydroClean nie może zastąpić przyczynowego leczenia zaburzeń gojenia 
się rany. Opatrunku HydroClean nie wolno przycinać na wymiar ani uszkadzać 
mechanicznie. W przypadku umieszczania opatrunku HydroClean na podeszwie stopy 
pacjent nie może na niej stawać ani chodzić, opierając się o nią, ponieważ opatrunek 
może ulec rozerwaniu. Jeśli opatrunek ulegnie uszkodzeniu, cząsteczki SAP i włókna 
celulozy mogą przedostać się do rany. Należy je wypłukać sterylnym roztworem soli 
fizjologicznej lub roztworem Ringera. Rany zakażone i narażone na powstanie infekcji 
powinny być leczone tylko pod nadzorem lekarza lub innego pracownika opieki 
zdrowotnej, szczególnie jeśli do zamocowania opatrunku używany jest opatrunek 
foliowy. Opatrunków do wilgotnego opatrywania ran, takich jak HydroClean, nie 
zaleca się do stosowania w leczeniu suchych ran martwiczych stopy spowodowanych 
przez miażdżycowe niedokrwienie tętnic. Oparzenia trzeciego stopnia należy leczyć 
chirurgicznie przed zastosowaniem opatrunku HydroClean. W trakcie leczenia  
z zastosowaniem opatrunku HydroClean nie należy stosować leków ani środków 
dezynfekcyjnych o działaniu miejscowym, ponieważ opatrunek ten może wchłonąć 
takie środki lub w inny sposób obniżyć ich skuteczność. Opatrunku HydroClean nie 
należy stosować do leczenia ran o dużym wysięku. Jeśli skóra w rejonie rany jest 
szczególnie wrażliwa i osłabiona, zaleca się zastosowanie jej ochrony przy użyciu 
odpowiedniego preparatu do ochrony skóry. W przypadku pacjentów ze skłonnością do 
nasilonego krwawienia (np. ze względu na przyjmowanie preparatów rozrzedzających 
krew), należy przy zmianie opatrunku szczególnie ostrożnie zdejmować opatrunek 
HydroClean. W razie konieczności przed zdjęciem opatrunku HydroClean należy 
delikatnie odgiąć jego brzeg i nasączyć niewielką ilością roztworu Ringera lub soli 
fizjologicznej. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania wyrobu 
w przypadku kobiet w ciąży i dzieci.
Przeciwwskazania
Opatrunku HydroClean nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego 
składników.
Działania niepożądane
Na początku terapii z wykorzystaniem opatrunku HydroClean rana może ulec 
powiększeniu na skutek usuwania nieodwracalnie uszkodzonej tkanki. Zjawisko to 
może być oznaką rozpoczynającego się procesu gojenia rany. W czasie leczenia rany 
metodą wilgotnego opatrywania może wystąpić zaczerwienienie jej brzegów, będące 
z reguły objawem poprawy ukrwienia wskutek postępującego procesu gojenia. Jego 
przyczynę należy jednak w każdym przypadku wyjaśnić indywidualnie. Terapia  
z użyciem opatrunku HydroClean jest sama w sobie bezbolesna. Każdy opatrunek 
położony na otwartej ranie może być jednak przyczyną bólu. W każdym indywidualnym 
przypadku należy sprawdzić, czy wskazana jest odpowiednia terapia bólu. Terapia 
metodą wilgotnego opatrywania ran z zastosowaniem roztworu Ringera nie powoduje 
maceracji żywych komórek, może jednak powodować spęcznienie warstwy rogowej 
naskórka na stopach, objawiające się obecnością białawego nalotu. W niektórych 
przypadkach obserwowano niespecyficzną aktywację mięśni pośladków i nóg  
u paraplegików z ranami okolicy krzyżowej. Objawy te natychmiast ustąpiły po 
usunięciu opatrunku.
Utylizacja produktu
Aby zminimalizować ryzyko potencjalnego zakażenia lub zanieczyszczenia środowiska, 
materiały jednorazowego użytku zawarte w wyrobie medycznym należy utylizować 
zgodnie z procedurami określonymi przez stosowne lokalne przepisy i regulacje oraz 
standardy dotyczące zapobiegania zakażeniom.
Specjalne instrukcje
Ponowne wykorzystanie opatrunku HydroClean może powodować podrażnienia 
skóry, wydłużenie czasu gojenia, ból i/lub zakażenia. Przygotowywanie wyrobów 
do ponownego użycia może poważnie naruszyć ich integralność i wpłynąć na 
prawidłowość ich działania.
Zgłaszanie incydentów
Dotyczy pacjentów/użytkowników/osób trzecich w Unii Europejskiej lub w krajach 
o takim samym systemie regulacyjnym (Rozporządzenie (UE)  w sprawie 
wyrobów medycznych): jeśli podczas lub wskutek użytkowania niniejszego 
wyrobu doszło do poważnego incydentu, należy zgłosić to producentowi i/lub jego 
autoryzowanemu przedstawicielowi oraz właściwym organom krajowym.
Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 2022-11-17
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 Használati útmutató
Termékleírás és összetétel
A HydroClean egy hidroaktív kötszer, amelynek alapvető összetevője cellulózrostokba 
ágyazott szuperabszorbens poliakrilát (SAP), Ringer-oldattal aktivált (előnedvesített) 

HU

Mit Ringerlösung vorbefeuchtete Wundauflage  
für die Nasstherapie von Wunden
Wound dressing premoistened with Ringer’s 
solution for wet/moist treatment of wounds
Pansement activé de solution de Ringer pour  
le traitement des plaies en milieu humide
Medicazione preumidificata con soluzione di 
Ringer per il trattamento umido delle ferite
Apósito para heridas prehumedecido con solución  
Ringer para el tratamiento húmedo de heridas
Curativo pré-umedecido com solução de Ringer  
para tratamento úmido de feridas
Krytí ran s obsahem Ringerova roztoku určené  
pro mokrou/vlhkou terapii
Opatrunek na rany aktywowany roztworem 
Ringera do wilgotnej terapii ran
Ringer-oldattal előre nedvesített kötszer nedves 
sebkezeléshez
Повязка на рану, активированная раствором 
Рингера, для заживления ран во влажной среде

HydroClean®
HK

AE Besondere Hinweise · Special instructions · Instructions particulières 
Avvertenze particolari · Instrucciones especiales · Instruções especiais 
Speciální pokyny · Specjalne instrukcje · Használati tanácsok · Особые 
указания ·  · 

Medizinprodukt · Medical Device · Dispositif médical · Dispositivo 
medico · Producto sanitario · Dispositivo médico · Zdravotnický 
prostředek · Wyrób medyczny · Orvostechnikai eszköz
Медицинское изделие ·  ·  

Hersteller · Manufacturer · Fabricant · Fabbricante · Fabricante 
Fabricante · Výrobce · Producent · Gyártó · Изготовитель ·  

Verwendbar bis · Use-by date · Date limite d’utilisation · Data di 
scadenza · Fecha de caducidad · Validade · Použít do data · Użyć do 
daty · Lejárati dátum · Использовать до ·  · 

Herstellungsdatum · Date of manufacture · Date de fabrication · Data 
di fabbricazione · Fecha de fabricación · Data de fabricação · Datum 
výroby ·  Data produkcji · Gyártási dátum · Дата изготовления 

 · 

Fertigungslosnummer · Batch code · Code de lot · Codice del lotto 
Código de lote · Código do lote · Kód dávky · Kod partii ·Tételkód 
Номер партии ·  · 

Artikelnummer · Catalogue number · Référence catalogue · Numero 
di catalogo · Número de catálogo · Número de catálogo · Katalogové 
číslo · Numer katalogowy · Katalógusszám · Номер по каталогу 

 · 

Gebrauchsanweisung beachten · Consult instructions for use 
Consulter les instructions d’utilisation · Consultare le istruzioni per 
l’uso · Consúltense las instrucciones de uso · Consultar as instruções 
para utilização · Čtěte návod k použití · Zajrzyj do instrukcji używania 
Olvassa el a használati útmutatót · Обратитесь к инструкции по 
применению ·  · 

Achtung · Caution · Attention · Attenzione · Precaución · Cuidado 
Pozor · Ostrzeżenie · Figyelmeztetés · Осторожно! ·  · 

Eindeutige Produktidentifizierung · Unique Device Identifier 
Identifiant unique de dispositif · Identificativo unico del dispositivo 
Identificador único del producto · Identificação única do dispositivo 
Jedinečný identifikátor prostředku · Niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny wyrobu · Egyedi eszközazonosító · Уникальный 
идентификатор медицинского изделия ·  

Hitzesterilisiert · Sterilized using steam or dry heat · Stérilisé avec  
de la vapeur ou de la chaleur sèche · Sterilizzato a vapore o con  
calore secco · Esterilizado utilizando vapor de agua o calor seco 
Esterilizado utilizando vapor ou calor seco · Sterilizováno vlhkým 
nebo suchým teplem · Sterylizowany parą wodną lub suchym 
ciepłem · Gőzzel vagy száraz hővel sterilizált · Стерилизация паром 
или сухим теплом ·  

Einfaches Sterilbarrieresystem · Single sterile barrier system 
Système de barrière stérile unique · Sistema di barriera sterile singola 
Sistema de barrera estéril simple · Sistema de barreira estéril único 
Jednoduchý systém sterilní bariéry · Pojedynczy system bariery 
sterylnej · Egyszeres sterilgát-rendszer · Однобарьерная система  
защиты стерильности ·  

Nicht wiederverwenden · Do not re-use · Ne pas réutiliser · Non 
riutilizzare · No reutilizar · Não reutilizar · Nepoužívat opětovně 
Nie używać powtórnie · Ne használja újra · Запрет на повторное 
применение ·  · 

Nicht erneut sterilisieren · Do not resterilize · Ne pas restériliser 
Non risterilizzare · No esterilizar · Não reesterilizar · Neprovádět 
opětovnou sterilizaci · Nie resterylizować · Ne sterilizálja  
újra · Не стерилизовать повторно ·  

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden · Do not use if 
package is damaged · Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 
Non utilizzare se l’imballaggio non è integro · No utilizar si el envase 
está dañado · Não utilizar se a embalagem estiver danificada 
Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno · Nie używać, jeżeli 
opakowanie jest uszkodzone · Ne használja fel, ha a csomagolás 
sérült · He использовать при повреждении упаковки 

 · 

Trocken aufbewahren · Keep dry · Craint l’humidité · Mantenere  
asciutto · Manténgase seco · Manter seco · Chránit před vlhkem 
Chronić przed wilgocią · Szárazon tartandó · Беречь от влаги 

 · 

Nicht zuschneiden · Do not cut · Ne pas découper · Non tagliare · No 
cortar · Não cortar · Nestříhejte · Nie przycinać · Ne vágja szét · Не 
разрезать ·  · 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren · Keep out of the reach of children · Tenir  
hors de la portée des enfants · Tenere lontano dalla portata dei bambini · Mantener 
fuera del alcance de los niños · Manter fora do alcance das crianças · Uchovávejte  
mimo dosah dětí · Chronić przed dziećmi · Gyermekektől elzárva tartandó! 
Хранить в недоступном для детей месте ·  
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PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 HEIDENHEIM, GERMANY
www.hartmann.info

REPCH
IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28
8212 Neuhausen, Switzerland
www.ivf.hartmann.info
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تعليمات الاستخدام  

وصف المنتج والتركيب
HydroClean هي ضمادة نشطة مائيًا تحتوي بشكل أساسي على البولي أكريلات فائقة الامتصاص 

الموجودة في ألياف السليلوز والتي يتم تنشيطها )مرطبة مسبقًا( بمحلول رينغر. صُنعت طبقة 
الضمادة الملامسة للجروح من نسيج محبوك، يتكون من البولي بروبلين، تم وضع شرائح سلكونية 

عليها. تعمل الطبقة الملامسة للجرح إلى جانب شرائح السليكون على مقاومة الالتصاق بموضع 
الجرح. ومن الجهة البعيدة عن الجرح، يحُول غشاء البولي بروبيلين غير المنفذ للماء، والمغطى 

بقماش غير منسوج، دون جفاف ضمادة الجرح مبكرًا، وهو ما يساهم في توفير الرطوبة لموضع 
الجرح حتى ثلاثة أيام، في حين يمنع غشاء البولي بروبيلين تنقع سطح الضمادة الخارجي.

الخواص والمفعول
توفر HydroClean محلول رينغر للجرح حتى ثلاثة أيام. وخلال هذا الوقت، يتم ريّ الجرح 

باستمرار وبشكل متفاعل، نظرًا لاأن ضمادة الجرح تمتص إفرازاته أيضًا. وتعمل البولي أكريلات فائقة 
الامتصاص المستخدمة في HydroClean على تعطيل ماتريكس ميتالوبروتياز، ما قد يضعف التئام 

الجرح.

الاستخدام المقصود
HydroClean مناسبة للعلاج الرطب/المبلل للجروح. يتعين استخدام الضمادة من قبل أخصائيي 

الرعاية الصحية أو أشخاص عاديين حظوا بتدريب على يد أخصائيي الرعاية الصحية.

دواعي الاستعمال
تعرف HydroClean بميزة العلاج الرطب للجروح الجافة والناضحة بدرجة خفيفة ومتوسطة، لاسيما 
الجروح التي تعاني من ضعف في الشفاء. وهذا المنتج مناسب بشكل خاص لعلاج الجروح المزمنة 

وصعبة الشفاء أثناء مرحلة التطهير وتكوّن النسيج الحبيبي.

طريقة تثبيت الضمادة وتغييرها
يجب التأكد من عدم تلف العبوة والضمادة. يجب عدم استخدام HydroClean في حال اكتشاف 

أي تلف فيها. قبل فتح عبوة المنتج، تفحصها بعناية للتأكد من عدم وجود أي علامات للتلف. تحقق 
على وجه الخصوص من سلامة سطح العبوة، فضلاً عن نطاق الاإحكام بالكامل تحت إضاءة مناسبة 

)ضوء أبيض أو ضوء النهار(. لا تستخدم المنتج إذا وجدت أي علامة تلف واضحة، كشقوق أو حزوز 
أو ثقوب أو شكل غير منتظم، أو أي تمزق أو نطاقات إحكام غير مكتملة. يتعين تغيير الضمادة 

وفقًا للمعايير الطبية الحالية. ويتعين أن يتم ذلك بشكل خاص في ظروف معقمة. ولذلك، يجب 
ألا يلامس الجانب الاأبيض من الضمادة المواجه للجرح الاأيدي/القفازات أو الاأدوات غير المعقمة. 

يتعين عدم ضغط ضمادة الجروح قبل وضعها. يتم وضع HydroClean على الجرح على أن 
يكون الجانب الاأبيض من الضمادة مواجهًا للجرح والجانب الاأزرق مواجهًا للسطح. يجب أن تكون 

 HydroClean cavity ملامسة لموضع الجرح، وأن تتجاوز حواف الجرح. يمكن إدخال HydroClean
 HydroClean يتعين تثبيت .HydroClean في الجروح العميقة، ويمكن بعد ذلك تغطيتها باستخدام

بمادة مناسبة لحفظ الضمادة. وتتميز HydroClean بأنها مناسبة لتستخدم أسفل الاأربطة أو 
الجوارب الضاغطة. ويمكن أن تظل الضمادة في مكانها حتى ثلاثة أيام، بحسب الفحص السريري. 

يتعين تغيير الضمادة إذا استنفدت سعة الامتصاص أو جفت الضمادة قبل الاأوان. وفي معظم 
الحالات، يمكن إزالة HydroClean من الجرح دون التسبب بألم إضافي. وإذا التصقت الضمادة 

بالجرح، فيمكن ريهّا بمحلول رينغر أو محلول ملحي فسيولوجي معقم قبل إزالتها بهدف تخفيف 
الالتصاق.

احتياطات خاصة
قبل معالجة الجروح التي تعاني من ضعف في الشفاء، يجب تقييم حالة الجرح وأسباب ضعف 

شفائه دائمًا من قبل طبيب أو أخصائي رعاية صحية. لا يمكن أن تحل المعالجة باستخدام ضمادة 
HydroClean محل علاج سبب ضعف التئام الجرح. يجب عدم قص HydroClean لتلائم مقاسًا 

محددًا أو إتلافها بأي طريقة يدوية أخرى. إذا تم وضع HydroClean على أخمص القدم، فلا يجوز 
للمريض الوقوف أو المشي عليها حتى لا تتشقق. في حال تلف الضمادة، يمكن أن تتسرب الاألياف 

وجزيئات البولي أكريلات فائقة الامتصاص إلى الجرح. وفي هذه الحالة، يتعين شطفها لاإخراجها 
من الجرح باستخدام محلول رينغر أو محلول ملحي فسيولوجي معقم. يتعين عدم علاج الجروح 

الملتهبة أو الجروح المعرضة بدرجة عالية للبكتيريا إلا تحت إشراف الطبيب أو أخصائي الرعاية 
الصحية، لاسيما إذا تم استخدام ضمادة رقيقة للتثبيت. لا ينصح باستخدام الضمادات المرطِّبة، 

مثل HydroClean، لعلاج جروح القدم النخرية الجافة الناجمة عن مرض انسداد الشرايين. 
يجب علاج حروق الدرجة الثالثة جراحيًا قبل استخدام HydroClean. يتعين عدم وضع الاأدوية 

الموضعية أو المطهرات أثناء العلاج باستخدام HydroClean؛ فقد تمتص الضمادة هذه الاأدوية أو 
تقلل من فعاليتها. يتعين عدم استخدام HydroClean لعلاج الجروح الناضحة بشدة. إذا كان الجلد 

المحيط بالجرح شديد الحساسية والضعف، فمن المستحسن حماية الجلد بوسائل حماية مناسبة 
له. وإذا كان المريض يعاني من خطر النزيف المفرط )الناجم عن مميعات الدم على سبيل المثال(، 

 HydroClean ّبحذر عند تغييرها في كل مرة. وإذا لزم الاأمر، يتعين ري HydroClean فيتعين إزالة
بمحلول رينغر أو محلول ملحي فسيولوجي، كما هو موضح أعلاه. لم تثبت سلامة وفعالية الضمادة 

عند استخدامها من قبل الحوامل والاأطفال.

موانع الاستعمال
لا تستخدم HydroClean على المرضى الذين لديهم حساسية من أي من مكوناتها.

الاآثار الجانبية
في بداية العلاج باستخدام HydroClean يمكن أن يؤدي انحلال النسيج المتضرر على نحو 

مستديم، إلى زيادة حجم الجرح. وقد تكون هذه إشارة إلى بدء التئام الجرح. يمكن أن يحدث 
احمرار في حواف الجرح خلال العلاج الرطب/المبلل، وهي علامة على إعادة تنشيط الدورة الدموية 

عند بدء شفاء الجرح. ومع ذلك، يجب تقييم سبب ذلك في كل حالة على حدة. لا تسبب ضمادة 
HydroClean أي ألم بذاتها، إلا أن الجروح المفتوحة حساسة جدًا في الغالب لاأي مؤثرات يدوية. 

يجب النظر في كل حالة على حدة للتأكد مما إذا كانت ثمة حاجة إلى استخدام علاج مناسب 
مسكن للاألم. على الرغم من أن المعالجة الرطبة/المبللة بمحلول رينغر لا تؤدي إلى تعطّن الخلايا 

الحيوية، إلا أنها قد تسبب تورمًا في الطبقة القرنية الاأخمصية المنقوعة، والتي تظهر بعد ذلك على 
شكل طبقة بيضاء. لوحظ في حالات نادرة تنشيط غير محدد لعضلات الاألوية والرجل لدى مرضى 

الشلل النصفي المصابين بجروح عجزية، ولكن تلاشت هذه الاأعراض على الفور بعد إزالة الضمادة.

التخلص من المنتج
لتقليل مخاطر العدوى المحتملة أو تلوث البيئة، يجب التخلص من مكونات الجهاز الطبي وفقًا 

لاإجراءات التخلص من المنتجات المنسجمة مع القوانين والقواعد واللوائح المحلية السارية 
والمعايير المعتمدة للوقاية من العدوى.

تعليمات خاصة
قد تؤدي إعادة استخدام HydroClean إلى تهيج في الجلد، و/أو إطالة الوقت اللازم لشفاء الجرح، 
و/أو الاألم و/أو الالتهابات. قد تؤدي إعادة معالجة المنتجات بهدف استخدامها مرة أخرى إلى تلفها 

بصورة شديدة والتأثير سلبًا على أدائها.

بلاغ عن الحوادث الاإ
بالنسبة للمرضى/المستخدمين/الاأطراف الاأخرى في الاتحاد الاأوروبي أو في الدول التي لديها نظم 
رقابية مماثلة )لائحة EU( 2017/745( الخاصة بالاأجهزة الطبية(؛ في حال وقوع حادث خطير أثناء 

استخدام هذا المنتج أو نتيجةً لاستخدامه، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة و/أو ممثلها المعتمد 
والسلطة المحلية بذلك.

تاريخ مراجعة النص: 2022-11-17 
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